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IZusammenfassung
Die Altersweitsichtigkeit (Presbyopie) ist eine Einschränkung der Sehfähigkeit, von der nahezu alle
Menschen beim Erreichen der fünften Lebensdekade betroffen sind. Ausgelöst durch das anhaltende
Wachstum der Linsenfasern tritt eine Sklerosierung, einhergehend mit der Abnahme der Flexibili-
tät des Linsengewebes ein. Dies beeinträchtigt zunächst die dynamische Anpassung von Fern- zur
Nahsicht (Akkommodation) bis sie letztendlich ganz verloren geht. Die bisherige konventionelle Be-
handlungsmethode ist das Tragen einer Lesebrille für die Nahsicht. Zudem gibt es neuere operative
Behandlungsansätze, die jedoch bisher keine echte dynamische Akkommodation ermöglichen.
Ein Ansatz zur Wiederherstellung der Flexibilität des Linsengewebes basiert auf der nichtlinearen
Wechselwirkung von ultrakurzen Laserpulsen und Gewebe, der Photodisruption. Aufgrund der Nicht-
linearität der Wechselwirkung ist es möglich, Mikroschnitte im Inneren der Linse zu erzeugen, ohne
das Auge mechanisch zu öffnen. So können Gleitebenen generiert werden, die der Linse ihre verlo-
ren gegangene Flexibilität zurückgeben. Dieses als fs-Lentotomie bezeichnete Behandlungskonzept
ermöglicht die Wiederherstellung der dynamischen Akkommodation.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die fs-Lentotomie als Behandlungsmethode für die Pres-
byopie sowie die Reaktion des Gewebes auf die Laserbestrahlung evaluiert. Im Experiment konnten
verschiedene 3D-Strukturen zur Erzeugung von Gleitebenen erstmalig erfolgreich in humane Spen-
derlinsen unterschiedlichen Alters appliziert werden. Als direkte Folge der fs-Lentotomie wurde eine
Zunahme der anterioren-posterioren Linsendicke von durchschnittlich etwa 100 µm bei gleichzeiti-
ger Abnahme des äquatorialen Durchmessers beobachtet. Dies wird einer erhöhten Flexibilität zuge-
schrieben, so dass die Rückstellkraft der Linsenkapsel das Linsengewebe nun wieder stärker verfor-
men kann. Die dynamische Bestimmung der Flexibilität mittels des Fisher-Spinning-Tests zeigte eine
durchschnittliche Steigerung der Flexibilität von 16 % in humanen Spenderlinsen. Dabei ist eine Kon-
trolle der Positionierung der Gleitebenen für eine sichere und erfolgreiche Operation extrem wichtig.
Unterstützt wurden die Experimente durch Berechnungen zur Biomechanik bei der Akkommodation
unter Verwendung der Finite-Elemente-Methode. Hierbei wurde insbesondere der Einfluss der Form
des applizierten Schnittmusters auf die Flexibilitätssteigerung untersucht und eine Abhängigkeit der
Flexibilitätssteigerung in Bezug auf die applizierten Schnittmuster festgestellt.
Die eigens entwickelte Operationsanlage für die fs-Lentotomie, die erstmalig eine tiefenaufgelös-
te Bildgebung basierend auf der Optischen Kohärenztomograpie (OCT) zur Positions- und Bearbei-
tungskontrolle mit einem fs-Laser koppelt, ermöglicht die Durchführung einer Tierstudie. Die Anlage
ist kompakt, mobil und kann im klinischen Umfeld in Betrieb genommen werden. Sie besitzt einen
für den Patienten angepassten Laserapplikator, der eine präzise Schnittführung bei einer Pulswieder-
holrate von 100 kHz ermöglicht. Die somit erreichte Operationsdauer von unter 25 s ist für einen
Patienten akzeptabel. Die OCT-Bildgebung garantiert eine tiefenaufgelöste, sicherheitsrelevante Po-
sitionskontrolle zum Erzeugen exakt platzierter Gleitebenen innerhalb der Linse. Zudem bietet die
OCT die Möglichkeit, die Güte der erzeugten Mikroschnitte direkt zu betrachten.
Unter Verwendung der fertigen Operationsanlage konnte erstmals gezeigt werden, dass die in vivo
applizierten fs-Laserschnitte innerhalb der Kaninchenlinse über einen Zeitraum von 6 Monaten keine
wachsenden Eintrübungen (Katarakt) des umgebenden Gewebes verursachen. Jedoch lassen sich die
Schnitte sowohl durch Scheimpflugaufnahmen als auch durch histopathologische Untersuchungen
noch nachweisen. Die Befunde sind dabei rückläufig. Die Untersuchung zur thermischen Belastung
der Netzhaut der Kaninchen während der fs-Lentotomie zeigte keine Auffälligkeiten. Da die Belas-
tung beim Menschen aufgrund seiner unterschiedlichen Geometrie des Auges geringer ist, ist auch
hier von einem negativen Befund auszugehen.
Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass durch die fs-Lentotomie in den ex vivo Experimenten die
altersbedingt verloren gegangene Flexibilität der Linse wieder hergestellt werden konnte und somit
die Voraussetzung zum Wiedererlangen der echten dynamischen Akkommodation gegeben ist. Eben-
falls konnten über den Zeitraum von 6 Monaten keine Auffälligkeiten in der Wundheilungsreaktion
festgestellt werden, so dass die fs-Lentotomie nach den in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnissen das
Potenzial besitzt, ein geeignetes Verfahren zur Behandlung der Altersweitsichtigkeit zu sein.
Schlagworte: Presbyopie, fs-Lentotomie, Femtosekundenlaser, Photodisruption, Akkommodations-
restauration
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Abstract
Presbyopia is the age-related loss of the accommodation of the lens of the eye which affects every
person in the fifth decade of life. When presbyopia occurs, continuous growth of the lens fibers results
in sclerosis of the lens tissue which is accompanied by a decrease in flexibility. Initially, this impairs
the dynamic adaptation from far- to short-sightedniess, until ultimately it fails completely. Currently,
the conventional approach to compensate for the loss of accommodation is the use of reading glasses
for short-sightedness. Although new surgical treatment methods have been developed, so far none of
them allow a dynamic accommodation.
An alternative approach is the restoration of the flexibility of the lens using a procedure based on
the non-linear interaction of ultrafast laser pulses and tissue. The non-linearity of the photodisruption
effect can be used to create micro-incisions inside the lens without opening the eye globe. These defi-
ned gliding planes thereby restore the lost flexibility. This treatment method, known as fs-lentotomy,
enables regeneration of real dynamic accommodation.
In this thesis, the fs-lentotomy treatment technique as well as the effect of laser irradiation on the
tissue was evaluated. For the first time, various 3-D structures for gliding planes were successfully
generated in experiments with human donor lenses of different ages. An average increase in anterior-
posterior lens thickness of 100 µm accompanied by a decrease of equatorial lens diameter was obser-
ved as a direct consequence of fs-lentotomy. This is attributed to increased flexibility, as the force of
the capsule bag deforms the lens tissue to a higher degree. Using the Fisher’s spinning test, a 16 %
average flexibility increase was ascertained in human donor lenses. The control of the position of the
gliding planes was found to be extremely important for safe and successful surgery. In addition to
the experiments, calculations of the biomechanics during accommodation were carried out using the
finite element method. This indicated that the achievable increase in flexibility of the lens depends on
the applied cutting pattern.
A new surgical instrument for fs-lentotomy combining cross-sectional imaging capabilities based on
OCT-imaging with a fs-laser system was developed as part of this thesis. By providing control of the
lens position and the processing window, it meets the requirements for animal study. The instrument
developed is compact, mobile, and can be operated in a clinical environment. It consists of a laser
applicator for the patient, which makes precise incisions at a pulse repetition rate of 100 kHz. This
can be used to perform surgical intervention in less than 25 seconds, which is an acceptable time for
patients. The OCT cross-sectional imaging provides the relevant precision safety for the creation of
exactly placed gliding planes in the lens tissue. Furthermore, OCT imaging allows direct observation
of the quality of the micro-incision.
Experiments with the newly developed surgical instrument showed that laser incisions inside a rabbit
eye lens caused no growing opacification (cataract) over a six month follow-up period. However, the
incisions were still detectable using Scheimpflug imaging and histophatological techniques, although
the visibility of the incisions was declining. No distinctive features were observed upon evaluating
thermal exposure of the rabbit retina during fs-lentotomy. It is expected that no damage will occur in
the human retina, as exposure of the human retina is lower than exposure of the rabbit retina, due to
the larger human eye bulb.
The scientific findings of this work showed that fs-lentotomy can recover the flexibility of ex vivo
human donor lenses. Consequently, the requirements for regaining a dynamic accommodation exist.
Furthermore, no side effects were observed during the wound healing process and during a six months
follow-up period. Based on the findings obtained in the scope of this thesis, it can be concluded that
fs-lentotomy has the potential to become a well suited procedure for the treatment of presbyopia.
Keywords: Presbyopia, fs-lentotomy, femtosecond laser, photodisruption, restoration of accommo-
dation
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1 Einleitung
Die durchschnittliche Lebenserwartung in den westlichen Industrieländern wächst vor allem durch
ausreichende, ausgewogene Ernährung und den beständigen medizinischen Fortschritt konstant an.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts besaß ein 60-Jähriger noch eine weitere Lebenserwartung von 13
Jahren. Inzwischen werden die heute 60-Jährigen im Durchschnitt ein Alter von 85 Jahren erreichen
[Bun08]. Ein Blick auf die Alterspyramide (siehe Abbildung 1.1) zeigt, dass die bevölkerungsstarken
Jahrgänge gerade das Alter zwischen 40 und 50 erreicht haben und somit in den nächsten Jahren
die ältere Generation das Gros der Bevölkerung stellen wird [StB08]. Neben den sozialpolitischen
Herausforderungen für die Gesellschaft ergibt sich daraus die Notwendigkeit die Leistungsfähigkeit
der älteren Menschen zu erhalten, d.h. die im Alter auftretenden körperlichen Einschränkungen und
Krankheiten intensiver zu behandeln, um deren Lebensqualität zu sichern.
ABBILDUNG 1.1: Alterspyramide der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahre 2008 [StB08].
Eine altersbedingte Einschränkung ist der Verlust der Nahsicht und des Akkommodationsvermö-
gens, die sogenannte Presbyopie, die sich bei fast allen Menschen zwischen dem 40. und 50. Le-
bensjahr bemerkbar macht. Zurückzuführen ist dieser Verlust auf das natürliche lebenslange Wachs-
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tum der menschlichen Linse, das zu einer Verhärtung des Linsengewebes führt. Das Benutzen einer
Lesebrille stellt die bisherige konventionelle Behandlungsmethode dar. Jedoch steigt die Nachfra-
ge nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten, da einerseits das ständige Wechseln der Brille als
lästig empfunden wird und andererseits das Tragen der als eindeutiges Zeichen des Alterns ange-
sehenen Lesebrille dem gesellschaftlichen Trend, immer jung, flexibel und dynamisch zu wirken,
entgegen steht. So erlebt die Suche nach einer Behandlungsmethode zur dauerhaften Beseitigung der
Altersweitsichtigkeit einen enormen Aufschwung. Erste Therapiemöglichkeiten, die die Lesebrille
ersetzen, werden im klinischen Alltag angeboten. So versprechen die Monovision, das Einsetzen
von akkommodierenden Intraokularlinsen, ein durch ein Inlay erhöhter Tiefenschärfebereich oder
auch das Behandlungskonzept der „Scleral Expansions Bands“ eine Wiederherstellung der Nahsicht
[Scr92, Auf01, Aza03, Baï04c, Küc04, Acu08]. Jedoch ermöglicht bisher keines dieser Verfahren
eine echte Wiederherstellung der Fähigkeit zur dynamischen Änderung von Fern- zur Nahsicht (Ak-
kommodation).
Durch die fortschreitende Entwicklung in der Lasertechnologie vergrößert sich ihr Anwendungsfeld
in der Augenheilkunde zunehmend. Es wird daher im Rahmen dieser Arbeit ein laserassistierter Be-
handlungsansatz, der eine dynamische Änderung der Brechkraft der Linse ermöglicht, eruiert.
1.1 Laserbehandlungen in der Ophthalmologie
Die therapeutische Wirkung von fokussiertem Licht ist schon vor der Entwicklung des Lasers 1960
durch Maiman [Mai60] in der Augenheilkunde (Ophthalmologie) zur Behandlung der Makuladege-
neration (Netzhautablösung) verwendet worden [Mey49]. Durch die Erfindung des Lasers wurde je-
doch relativ schnell dessen Potenzial als Lichtquelle erkannt und eine Vielzahl von Anwendungsmög-
lichkeiten an der Netzhaut [Laa77, Mac78, Höv80, Sva89], der Linse [Aro80], der Iris [Pol76, Ste85],
der Lederhaut [Mar84] und der Hornhaut [Loe87, Tro83, Mal86, Pal90, Kur98, Juh99, Lub00] ent-
standen.
Erste Anwendung eines Kurzpulslasers (ns), dessen Wechselwirkungsmechanismen mit Gewebe auf
dem nichtlinearen Effekt der Photodisruption beruht, ist die Nachstar-Behandlung (Laserkapsuloto-
mie) [Aro80]. Nach einer Katarakt-Operation (Grauer Star) kann an der erhalten gebliebenen hinte-
ren Linsenkapsel eine erneute Eintrübung durch Zellbewuchs auftreten [Psc07]. In diesem Fall wird
durch mehrere aneinander gereihte Laserpulse ein Schnitt in den verbliebenen Kapselsack einge-
bracht. Dieser öffnet sich sofort und der Patient kann instantan wieder ungestört sehen [Aro80].
Das Schneiden des sonst transparenten und nicht absorbierenden Kapselsacks ist nur durch die schar-
fe Fokussierung der Nanosekundenlaserpulse möglich. Dabei werden Leistungsdichten von über
1012 W
cm2
erreicht, die einen nichtlinearen Absorptionsmechanismus auslösen, der zur vollständigen
Ionisierung (Plasmabildung) des Gewebes im Fokusvolumen führt. Dieser als optischer Durchbruch
bezeichnete Effekt kann in jedem transparenten Material (Glas, Kunststoff) [Du94, Tie99, Scf01,
Sud01, Fan02b, Gat06, Rei06, Gig07] oder Gewebe (Hornhaut, Linse) [Du94, Ken97, Vog97, Noa99,
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Lub00, Hei01, Fan02a, Gig07, Rip08b] hervorgerufen werden. Durch die räumliche Führung des Fo-
kuspunktes kann jede dreidimensionale Schnittstruktur erzielt werden. Weitere ophthalmologische
Anwendungen nutzen seither diese nichtlineare Schneidwirkung.
Ein seit Anfang der 1990er Jahre praktizierter operativer Eingriff am Auge und weltweit eine der am
häufigsten durchgeführten Operationen ist die LASIK (Laser in situ keratomileusis) zur Korrektur
von Fehlsichtigkeiten (Hyperopie und Myopie). Die Korrektur der Brechkraft des Auges erfolgt über
eine Aufsteilung oder Abflachung der Hornhaut. Der Abtrag des Gewebes wird im Inneren des Horn-
hautstromas durchgeführt. Hierzu wird zunächst mit einem oszillierenden Messer (Mikrokeratom)
ein sogenannter Flap in das Hornhautgewebe geschnitten (siehe Abbildung 1.2a). Nach Aufklappen
des Flaps erfolgt ein auf dem Photoablationseffekt basierender Abtrag des Hornhautstromas, so dass
die Brechkraft des Auges an die Augenlänge angepasst wird (Abbildung 1.2b). Abschließend wird
der Flap wieder über die behandelte Fläche gelegt. Ein Vernähen der Wundflächen ist nicht nötig, da
der Flap sich allein durch die vorhandenen Adhäsionskräfte schließt (Abbildung 1.2c). Das Tragen
einer Brille ist nach der LASIK überflüssig geworden.
ABBILDUNG 1.2: Prinzip des LASIK-Verfahrens. a) Schneiden des Flaps mit einem Mikrokeratom,
b) Remodellierung des Stromagewebes durch den Abtrag mittels eines Excimer-Lasers, c) Verschlie-
ßen der Wundfläche durch das Zurückklappen des Flaps.
Seit 2001 wird das Mikrokeratom sukzessiv durch eine laserassistierte Schnittführung ersetzt [Rat03,
Kez04, Bin06]. Der Schnitt des Flaps wird mittels fokussierter Laserpulse im Inneren des Stromas
durch den Photodisruptionseffekt realisiert [Juh99, Lub00]. Im Gegensatz zur Nachstaroperation wird
bei der sogenannten fs-LASIK ein Femtosekundenlaser verwendet, da aufgrund der kürzeren Laser-
pulslänge eine geringere Pulsenergie für die Photodisruption benötigt wird (siehe Abschnitt 2.2).
Dies bietet gegenüber dem Nanosekundenlaser den Vorteil, dass durch die geringere eingebrachte
Energie eine höhere Präzision des Schnitts erreicht wird, da die mechanischen Begleiterscheinungen
stark verringert werden können [Vog98, Hei02, Vog05]. Durch den Einsatz des Femtosekundenlasers
konnten die Komplikationen der LASIK, die hauptsächlich durch den Schnitt des Mikrokeratoms
bedingt waren, minimiert werden [Kno99, Kez04].
Der Femtosekundenlaser bietet die Möglichkeit, auf den Abtrag des Stromagewebes durch den Exci-
mer-Laser zu verzichten. Bei der sogenannten full-fs-LASIK, die Juhasz bereits 1998 vorgeschlagen
hat, wird mittels des Femtosekundenlasers innerhalb des Stromas das vormals abzutragende Volumen
ausgeschnitten [Juh99, Lub00, Sek08]. Es entsteht ein Lentikel, welches nach dem Öffnen des Flaps
aus dem Stroma entnommen wird (siehe Abbildung 1.3).
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Heute gibt es weltweit vier Firmen, die Lasersysteme zum Schneiden des Flaps bei der LASIK an-
bieten [Adv08, Zie08, Per08, Zei08, Lub08]. Eines dieser Geräte eignet sich ebenfalls für die full-
fs-LASIK [Zei08, Sek08]. Allein in den USA und Europa werden pro Jahr mehr als 2 Millionen
LASIK-Operationen durchgeführt [Ver08]. Dies zeigt, welches Potenzial ein Verfahren besitzt, mit
dem auf eine Sehhilfe wie die Brille verzichtet werden kann.
ABBILDUNG 1.3: Prinzip der full-fs-LASIK, a) Schneiden des Flaps, b) Schneiden des Lentikels,
c) Öffnen des Flaps und Entnahme des Lentikels, d) Verschließen des Flaps [Lub00].
1.2 Altersweitsichtigkeitsbehandlung mit dem fs-Laser
Die aktive Diskussion über das Potenzial der fs-LASIK führte bereits 1998 zu der Behandlungsidee
der Presbyopie mittels fs-Laserpulsen. Myers und Krueger erkannten als erste, dass eine Bearbei-
tung der Augenlinse durch fs-Laserpulse prinzipiell möglich ist [Mye98]. Durch die Strukturierung
der Linse soll diese ihre verloren gegangene Flexibilität zurückgewinnen. Basierend auf dieser Idee,
konnten sie in ersten Untersuchungen an 10 humanen Spenderaugen einen Flexibilitätsgewinn durch
die Behandlung nachweisen [Kru01]. Allerdings verwendeten sie für ihre Untersuchung einen Nano-
sekundenlaser. Dies führte zu relativ großen mechanischen Nebenwirkungen. Weitere Experimente
mit einem Femtosekundenlaser an Schweinelinsen, die am Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) in-
nerhalb einer Vorstudie durchgeführt wurden, erzielten vielversprechende Ergebnisse bezüglich der
Präzision, der Schnittqualität und der möglichen Flexibilitätssteigerung [Rip07].
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Aufbau einer fs-Laser-basierten Operationsanlage, die
es ermöglicht, in vivo präzise Mikroschnitte innerhalb der Linse zu applizieren, um dadurch einen
Flexibilitätsgewinn der Linse zu erzielen. Eine in vivo Behandlung setzt dabei zunächst voraus, dass
die Operationsanlage kompakt und mobil ist und außerhalb eines Laserlabors ohne besondere kli-
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matische Bedingungen oder elektrische Anschlüsse betrieben werden kann. Erschwerend gegenüber
der Anwendung der fs-Laserpulse an der Hornhaut (fs-LASIK), bei der die Laserpulse in einer ma-
ximalen Tiefe von 200 µm appliziert werden, ist, dass das zu bearbeitende Linsengewebe bis zu
9 mm innerhalb des Auges liegt. Zudem variiert die Position und Lage der Linse bei jedem Patienten.
Somit besteht der Bedarf, vor dem Einbringen der Mikroschnitte eine genaue Vermessung des Vor-
derabschnitts des Auges durchzuführen, um die Position der Schnitte individuell anzupassen. Damit
wird sichergestellt, dass beispielsweise die Linsenkapsel nicht beschädigt wird. Um ein tiefenaufge-
löstes Schnittbild des Vorderabschnitts des Auges zu erhalten, bietet sich das Verfahren der Optischen
Kohärenztomographie (OCT) an [Dre01]. Die Kopplung von OCT-Bildgebung und fs-Lasersystem
würde erstmals eine kontrollierte Schnittführung („Sehendes Skalpell“) ermöglichen.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine spätere Anwendung der Lasertherapie ist, dass durch
das Applizieren der Mikroschnitte durch die fs-Pulse keine unerwünschten Begleiterscheinungen auf-
treten. Dies soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit am Tiermodell (Kaninchen) untersucht werden.
Des Weiteren soll innerhalb dieser Arbeit an humanen Spenderlinsen ein statistisch abgesicherter
Beweis dafür erbracht werden, dass durch eine fs-Laser-Behandlung eine Flexibilitätssteigerung des
Linsengewebes erreicht wird. Unterstützend zu den Experimenten wird der Akkommodationsprozess
der Linse mit der Finite-Elemente-Methode simuliert. Ziel ist es hierbei, den Einfluss der Schnitt-
muster innerhalb der Linse zu eruieren.
Im Speziellen wird in Kapitel 2 zunächst auf die Besonderheiten der Propagation der fs-Laserpulse
und der Wechselwirkung mit Materie eingegangen.
Kapitel 3 vermittelt den aktuellen Stand der Forschung zum Akkommodationsprozess und den auf-
tretenden altersbedingten Veränderungen, die letztendlich zur Presbyopie führen. Mögliche Ursachen
und Behandlungsideen zur Altersweitsichtigkeit werden diskutiert und das in dieser Arbeit weiterent-
wickelte Behandlungskonzept der Presbyopie vorgestellt.
In Kapitel 4 werden die Ergebnisse zur Flexibilitätsänderung von laserbehandelten humanen Augen-
linsen sowie eine theoretische Simulation der Akkommodation von unbehandelten und behandelten
Linsen mittels der Finite-Elemente-Methode vorgestellt.
Das in dieser Arbeit entwickelte mobile Labormuster und dessen Charakterisierung werden in Kapitel
5 dargestellt. Die Schnittalgorithmenoptimierung, die technische Ausführung sowie die Integration
der optischen Kohärenztomographie zur „online“-Kontrolle werden erläutert und diskutiert.
Die Ergebnisse der Wundheilungsstudie am Kaninchen-Modell, die mit der mobilen Lasereinheit
durchgeführt wurde, werden in Kapitel 6 präsentiert.
Abschließend erfolgt in Kapitel 7 eine Diskussion der in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse. Zu-
dem wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Behandlungskonzeptes der fs-Lentotomie
gegeben.
6 1 EINLEITUNG
2 Wechselwirkung ultrakurzer Laserpulse
mit transparentem Gewebe
Die Propagation von ultrakurzen Laserpulsen sowie die Wechselwirkung mit Materie wird aufgrund
der vorliegenden hohen Spitzenintensität durch nichtlineare Prozesse dominiert. So ermöglicht erst
das Auftreten nichtlinearer Absorption die Bearbeitung von normalerweise für das Laserlicht transpa-
renten Materials, wie beispielsweise das der Augenlinse. Ein weiterer Effekt der hohen Spitzeninten-
sität ist ein nichtlineares Verhalten des Brechungsindizes, der durch die hohe Intensität des Laserpul-
ses eine Modulation erfährt. Diese Modulation bewirkt Begleiterscheinungen bei der Pulspropagation
wie die Selbstfokussierung, die Selbstphasenmodulation und die Gruppengeschwindigkeitsdisper-
sion. Das folgende Kapitel befasst sich daher mit den Besonderheiten der Erzeugung von ultrakurzen
Pulsen, deren Propagation und der nichtlinearen Wechselwirkung mit Gewebe. Abschließend werden
verschiedene Anwendungsregime der ultrakurzen Pulse, gegeben durch die unterschiedliche Puls-
wiederholfrequenz der verwendeten Lasersysteme, erläutert.
2.1 Nichtlineare Propagation von ultrakurzen Pulsen in
transparenten Medien
Laserpulse mit einer Pulsdauer im Piko- (ps) oder Femtosekunden- (fs) Bereich können nicht mehr
durch die klassische Güteschaltung (Q-Switch) des Resonators erreicht werden [Sie86]. Ihre Erzeu-
gung basiert auf dem Verfahren der Modenkopplung, bei dem alle axialen Moden im Verstärkungs-
profil des Lasermaterials so moduliert werden, dass sie in fester Phasenbeziehung im Resonator os-
zillieren. Die Superposition ihrer elektrischen Felder führt zu definierten Intensitätsspitzen umgeben
von einer vollständigen Auslöschung der Feldamplitude. Die kurzen Maxima sind zeitlich durch die
Resonatorumlaufzeit τp = 2Lc getrennt. Dies kann als ein einzelner kurzer im Resonator umlaufender
Laserpuls angesehen werden, dessen Pulsdauer ∆τp ≈ 1∆ν beträgt, wobei ∆ν die Breite des Ver-
stärkungsprofils des aktiven Lasermediums ist. Ultrakurze Laserpulse besitzen dementsprechend ein
breites Spektrum und hohe Spitzenintensitäten [Sie86, Kne95, Die06].
Selbstfokussierung
Bedingt durch die auftretenden hohen elektrischen Feldstärken bzw. Intensitäten der ultrakurzen La-
serpulse wird beim Durchqueren eines Mediums der Kerr-Effekt induziert. Dieser ergibt sich aus
der 3. Ordnung der Entwicklung der Polarisation nach der Suzeptibilität χ, die aufgrund der hohen
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Intensität nicht mehr vernachlässigt werden darf. Als Konsequenz der Berücksichtigung des Terms
der 3. Ordnung muss der lineare Brechungsindex n0 = √1 + χ⟨1⟩ durch einen intensitätsabhängigen
Brechungsindex n(I) ersetzt werden [Mab75]:
n(I) = n0 + n2I (2.1)
n2 ist dabei gewöhnlich positiv [Dul95] und liegt für fast alle Flüssigkeiten und Festkörper in der
gleichen Größenordnung von n2 ⋍ 10−16 cm2W . Für Gewebe, das in diesem Zusammenhang nahezu
als Wasser betrachtet werden kann, entspricht n2 etwa 1,8 ⋅ 10−16 cm2W [Nib93].
Als Folge des intensitätsabhängigen Brechungsindex tritt ein Selbstfokussierungseffekt ein. Ein in-
tensiver Laserpuls mit einer räumlichen Intensitätsverteilung induziert eine räumlich modulierte Bre-
chungsindexverteilung. Im Falle eines Gauß’schen Strahlprofils ist die optische Dichte in der Strahl-
mitte am höchsten, so dass der Puls analog zu einer gradientenförmigen Optik entgegen der Diver-
genz zur Strahlmitte fokussiert wird (siehe Abbildung 2.1) [Sie86, Kne95, Die06]. Die Pulsenergie,
bei der sich Divergenz und Selbstfokussierung aufheben, wird kritische Energie Pkrit genannt; ein
Überschreiten führt unausweichlich zu einem Strahlkollaps, der für die Applikation der fs-Pulse ver-
mieden werden muss.
ABBILDUNG 2.1: Der intensitätsabhängige Brechungsindex n(I) bewirkt für einen intensiven La-
serpuls eine Selbstfokussierung (rot). Bei geringer Leistung ist die Ausbreitung im Kerr-Medium
linear (blau).
Selbstphasenmodulation
Der nichtlineare Brechungsindex wird nicht nur durch die räumliche, sondern auch durch die zeitli-
che Intensitätsverteilung des Laserpulses moduliert. So steigt die optische Dichte in der ersten Hälfte
des Pulses an und sinkt an der hinteren Flanke wieder ab. Dies führt dazu, dass die vordere Phasen-
front des Laserpulses verzögert wird und die Wellenlängen eine Rotverschiebung erfahren. Analog
findet an der hinteren Pulsflanke eine Blauverschiebung der Wellenlängen statt. Dieser Effekt wird
als Selbstphasenmodulation (SPM) bezeichnet, die dem Puls einen sogenannten „Chirp“ aufzwingt.
Dies führt zu einer spektralen Verbreiterung des Laserpulses, während das zeitliche Profil erhalten
bleibt [Sie86, Kne95].
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Gruppengeschwindigkeitsdispersion
Neben den durch die Spitzenintensität verursachten Effekten der Selbstfokussierung und der SPM
führt die große spektrale Breite der ultrakurzen Pulse beim Durchlaufen eines normal dispersiven
Mediums (dn
2
dλ2
> 0) zu einer zeitlichen Pulsverbreiterung, ausgelöst durch die Gruppengeschwindig-
keitsdispersion. Die roten Frequenzen laufen schneller als die Pulsmitte, die blauen werden verzögert.
Im Gegensatz zur SPM führt dies jedoch zu einem räumlichen Auseinanderlaufen des Pulses. Somit
wird der Puls zeitlich länger [Sie86, Die06]. Ein 100 fs Puls im nahinfraroten Bereich wird beim
Durchlaufen eines herkömmlichen optischen Materials von 1 cm Länge etwa um den Faktor
√
2 zeit-
lich gestreckt. Somit sollten bei Applikationen von ultrakurzen Pulsen die Durchgänge durch optisch
dichtes Material möglichst minimiert werden, um einer Verbreiterung des Pulses vorzubeugen. Ande-
rerseits kann durch das Aufbringen eines künstlichen „pre-chirps“ die Anwendung soweit optimiert
werden, dass die kürzeste Pulsdauer in der Applikationszone vorliegt.
2.2 Wechselwirkung zwischen Laserlicht und Gewebe
Die Wechselwirkungsmechanismen von Laserlicht und biologischem Gewebe sind sehr vielfältig
und werden sowohl durch die Gewebeeigenschaften als auch durch die Laserparameter bestimmt.
Reflektions- und Transmissionsgrad sowie der Absorptions- und Streukoeffizient beeinflussen die
Lichtverteilung im Gewebe [Nie04]. So setzt eine Bearbeitung der Linse innerhalb des Auges vor-
aus, dass das Laserlicht ohne nennenswerte Verluste den Interaktionspunkt in etwa 1 cm Tiefe in-
nerhalb des Gewebes erreicht. Abbildung 2.2 zeigt den Absorptionskoeffizienten µa in Abhängigkeit
ABBILDUNG 2.2: Absorptionskoeffizient µa der wichtigsten Bestandteile von menschlichem Ge-
webe in Abhängigkeit von der Wellenlänge und die daraus resultierende maximale Eindringtiefe δa
[Bou86].
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der Wellenlänge für die Hauptbestandteile von menschlichem Gewebe und die daraus resultierende
Eindringtiefe δa = 1µa des Laserlichtes [Bou86]. Aufgrund der fehlenden Gefäße in Hornhaut und
Linse dominiert beim Durchqueren des Vorderabschnittes des Auges nur die Absorption von Was-
ser und die der Proteine. Erreicht das Laserlicht den Augenhintergrund, ist die Absorption der stark
durchbluteten Aderhaut und des aus Melaninpigmenten bestehenden retinalen Pigmentepithels mit
zu berücksichtigen. Somit ist zusätzlich die Absorption von Melanin und Hämoglobin zu beachten.
Die größte Eindringtiefe in das Gewebe wird im Bereich von 800 - 1100 nm Wellenlänge erreicht.
Dieser Wellenlängenbereich wird als „diagnostisches Fenster“ bezeichnet.
Der durch das Laserlicht ausgelöste Wechselwirkungsmechanismus innerhalb des Gewebes wird von
der erreichten Intensität bestimmt. Es wird dabei zwischen vier Arten von Mechanismen unterschie-
den. Aufsteigend von geringer zu hoher Intensität treten photochemische Prozesse, photothermische
Prozesse, Photoablation und Photodisruption auf (siehe auch Abbildung 2.3). Die eingebrachte Ener-
giedichte beträgt für alle Wechselwirkungsmechanismen 1 - 1000 J
cm2
, während die Intensität von
1 ⋅ 10−3 - 1 ⋅ 1012 W
cm2
variiert [Bou86]. Die ersten drei Prozesse unterliegen dem linearen Absorp-
tionsgesetz. Bei Leistungsdichten größer als 1 ⋅ 109 W
cm2
werden nichtlineare Absorptionsprozesse
induziert, die zum Auftreten des Photodisruptionseffektes führen. Auf allen vier Mechanismen ba-
sieren medizinische Anwendungen.
ABBILDUNG 2.3: Wechselwirkungsmechanismus bei der Laser-Gewebewechselwirkung in Abhän-
gigkeit der Einstrahldauer und Leistungsdichte [Bou86].
Die Photochemie wird beispielsweise in der Photodynamischen Therapie zur Krebsbehandlung ein-
gesetzt [Kel76, Nie04]. Eine Anwendung des thermischen Effektes ist die Verödung von kleinen
Äderchen (Besenreiser) [Maz02]. Die Photoablation eignet sich zum Abtragen von Gewebe an der
Oberfläche; Anwendungsbeispiel ist das Abtragen von Hornhautstroma während der LASIK [Pal90,
Pal94, Bin06]. Der Photodisruptionseffekt wird zum Schneiden des kornealen Flaps bei der LASIK
genutzt [Juh96, Kur98, Lub00].
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Zum Bearbeiten der Linse wird in dieser Arbeit der Photodisruptionseffekt verwendet. Weitere Be-
achtung findet die Möglichkeit, dass die nicht deponierte Laserenergie (siehe Abschnitt 2.2.2) bei
der Photodisruption weiter durch das Auge propagiert und stark divergent auf den Augenhintergrund
trifft und dort möglicherweise thermische Effekte induziert. Im Folgenden wird auf diese beiden Me-
chanismen genauer eingegangen.
2.2.1 Thermische Wechselwirkung
Die thermische Wechselwirkung ist unmittelbar auf den Temperaturanstieg durch die absorbierte
Photonenenergie im Gewebe zurückzuführen. Die räumliche Ausdehnung und der Grad der Beein-
flussung des Gewebes hängt sowohl von dessen optischen als auch thermischen Eigenschaften und
von der Art der Lasereinstrahlung ab. So bestimmen das Lichtfeld mit seiner Intensitätverteilung
I(x, y, z, t) (räumlich wie zeitlich) und die vorliegenden Absorptionseigenschaften µa(x, y, z) die
deponierte Wärmemenge ∆Q = ∫V µa(x, y, z) I(x, y, z, t) dV ′ im Gewebe. Die Wärmeleitung, die
Konvektion und die Wärmestrahlung bestimmen den Wärmeaustausch. Wichtigstes Element zur Re-
duktion der Temperaturerhöhung ist die dem Temperaturgradienten folgende Wärmeleitung, da die
Konvektion nur in durchblutetem Gewebe auftritt und die Wärmestrahlung aufgrund der auftreten-
den moderaten Temperaturen vernachlässigt werden kann. Die Wärmeverteilung im Gewebe durch
Wärmeleitung kann anhand der folgenden Wärmetransportgleichung gelöst werden [Nie04]:
ρc
∂T (x, y, z, t)
∂t
= k∇2T (x, y, z, t) + µa(x, y, z) I(x, y, z, t). (2.2)
Dabei ist c die spezielle Wärmekapazität, ρ die spezifische Dichte und k die Wärmeleitfähigkeit des
Gewebes. Ob eine signifikante Ausbreitung der Wärme ins Gewebe stattfindet, lässt sich anhand der
thermischen Relaxationszeit τtherm abschätzen. Diese beschreibt die Zeit, in der die thermische Dif-
fusionslänge L(τ) = √4 kcρτ für die Laserpulsdauer τ der optischen Eindrigtiefe δa = 1µa entspricht.
Bei stark wässrigem Gewebe beträgt die thermische Relaxationszeit τtherm etwa 1 µs [Nie04]. Dies
bedeutet, dass für Laserpulsdauern τ kleiner als τtherm die Wärmeleitung vernachlässigt werden
kann, wohingegen bei längerer Pulsdauer als die thermische Relaxationszeit die Wärme in das um-
liegende Gewebe diffundiert [Vog03, Nie04]. Somit ist für Pulsdauern im Nano-, Piko- und Fem-
tosekundenbereich die Wärmeleitung prinzipiell vernachlässigbar. Werden jedoch wiederholt Pulse
in kurzen Zeitabständen eingestrahlt, und wird mehr Energie von einem Puls deponiert als durch
Wärmeleitung zwischen zwei Pulsen abgeführt werden kann, kommt es auch hier zu thermischen
Effekten [Ham88, Gem89, Tho02, Eat05].
Die Auswirkung der Temperaturerhöhung im Gewebe hängt sowohl von der Höhe als auch von der
Dauer dieser ab. Bei einer Gewebetemperatur von 50°C tritt bereits eine Reduzierung der Enzymakti-
vität ein. Ein Anstieg auf 60°C bewirkt die Koagulation des Gewebes. Beim Erreichen von 100°C ver-
dampft das Wasser im Gewebe. Ein Überschreiten von 100°C führt zur Karbonisierung, ein Anstieg
der Temperatur auf über 300°C zu in einem Aufschmelzen der Gewebereste [Nie04]. Wann genau
bei den niedrigeren Temperaturen welcher zelluläre Prozess beeinflusst wird, ist schwer festzustel-
len, da auch die Einwirkdauer der Temperatur für die Schädigung ausschlaggebend ist. Abbildung 2.4
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zeigt eine ungefähre Abschätzung, zu welchem Zeitpunkt irreversible Schäden im Gewebe auftreten.
So hält Gewebe beispielsweise 6 s einer Temperaturerhöhung auf 60°C stand, ohne dass irreversi-
ble Schäden auftreten [Hen47, Eic91]. Um bei der Laseranwendung die Gefahr einer Schädigung
vorzubeugen, sollte die die thermische Belastung so gering wie möglich sein.
ABBILDUNG 2.4: Thermisches Schädigungspotenzial von Laserstrahlung in Abhängigkeit der Ein-
strahldauer [Hen47, Eic91].
2.2.2 Photodisruption
Der Photodisruptionseffekt ermöglicht es durch seine nichtlinearen Absorptionsmechanismen einen
Schneideffekt innerhalb von transparenter Materie, wie beispielsweise der Augenlinse, zu erzielen.
Werden durch die Fokussierung von ultrakurzen Laserpulsen Leistungsdichten von 1 ⋅ 1011 W
cm2
in
Flüssigkeiten und Festkörpern oder 1 ⋅1014 W
cm2
in Luft erreicht, tritt durch die lokale Feldüberhöhung
eine Ionisation der Atome und Moleküle auf. Dieser Prozess wird als optischer Durchbruch (engl.
laser induced optical breakdown (LIOB)) bezeichnet. Durch die schlagartige Expansion des gene-
rierten Plasmas entstehen mechanische Begleiteffekte wie die Bildung einer Schockwelle und einer
Kavitationsblase, die letztlich zur Gewebetrennung führen [Pul84, Sac91, Ken97, Noa98a, Vog05].
Plasmabildung
Das Plasma wird durch zwei nichtlineare Mechanismen gebildet. Erste Seed-Elektronen entstehen
durch die intensitätsabhängigen Prozesse der Multiphotonen- oder Tunnelionisation [Ked65]. Da-
bei bewirkt die hohe Photonendichte des Laserpulses die simultane Absorption mehrerer Photonen
(Multiphotonenionisation), oder das starke elektrische Feld ermöglicht durch die Absenkung des
Coulomb-Walls des Atompotenzials ein Tunneln der Elektronen (Tunnelionisation). Diese ersten un-
gebundenen Elektronen können nun weitere Energie aus dem Laserfeld in Form von inverser Bremss-
trahlung absorbieren [Vog96, LiX97, Ken97]. Die Photonenenergie wird hierbei in kinetische Energie
2.2 WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN LASERLICHT UND GEWEBE 13
der freien Elektronen umgewandelt. Durch sukzessives Absorbieren von Photonenenergie erreichen
die freien Elektronen eine kritische Energie, die es ihnen ermöglicht, durch Stoßionisation weitere
Atome oder Moleküle zu ionisieren. Die so erzeugten weiteren freien Elektronen können nun wieder-
um am Ionisationsprozess teilnehmen. Diese Kombination aus Absorption inverser Bremsstrahlung
und Stoßionisation wird als Kaskadenionisation bezeichnet, die zu einem exponentiellen Anstieg
der Dichte freier Elektronen führt. Es wird von einer vollständigen Ionisation gesprochen, wenn die
Dichte freier Elektronen 1021 cm−3 erreicht [Vog05, Sar06]. Je nach Pulslänge steigt der Einfluss
der Multiphotonenionisation gegenüber der Kaskadenionisation. Plasmen, die durch Nanosekunden-
Laserpulse erzeugt wurden, haben vergleichsweise viel Zeit, mit wenigen Seed-Elektronen die benö-
tigte Dichte freier Elektronen zum optischen Durchbruch durch die Kaskadenionisation zu erzeugen.
Bei Pulsen im Femtosekundenbereich müssen vermehrt freie Elektronen durch Multiphotonenionisa-
tion erzeugt werden, da die Zeitspanne für den Aufbau der Kaskade stark begrenzt ist [Noa99, Vog05].
Die räumliche Ausdehnung der freien Elektronen ist durch das Fokusvolumen bzw. durch die num-
merische Apertur der Fokussieroptik bestimmt [Bor70, Arn07]. Jedoch treten bereits während des
zeitlichen Verlaufs des Laserpulses Wechselwirkungen mit dem bereits entstandenen Plasma auf.
So durchläuft die vordere Pulsflanke das Fokusvolumen ungestört und erzeugt erste freie Elektro-
nen [Sud02, Arn05]. Die nicht absorbierte Photonenenergie wird dabei durch das Fokusvolumen
transmittiert. Abhängig von Pulsdauer [Vog99b] und Größe der numerischen Apertur [Arn07] kann
dies bis zu 95 % der eingebrachten Pulsenergie betragen. Für schwach fokussierte Laserpulse liegt
die Transmission unter 50 % [Vog99b, Arn07]. Die hintere Pulsflanke wird von der bereits vorhan-
denen Dichte freier Elektronen beeinflusst. Es tritt somit eine Defokussierung des Laserpulses auf
[Sud02, Arn05]. Dies führt unter anderem dazu, dass Bereiche, in denen die vordere Pulsflanke be-
reits eine geringe Elektronendichte erzeugt hat, vom vorhandenen Plasma abgeschirmt werden. In
diesem Bereich reicht die Dichte freier Elektronen nicht aus, um einen optischen Durchbruch zu er-
zeugen. Jedoch treten durch die erzeugte Elektronendichte thermisch [Sud02] und chemisch [Vog05]
bedingte streifenförmige Materialveränderungen auf, die sich nachteilig auf die Präzision der ge-
wünschten Bearbeitung auswirken [Hei02, Scf04].
Kavitationsblasenbildung
Die im Plasma gespeicherte Energie der freien Elektronen wird innerhalb weniger 10 Pikosekunden
durch nicht strahlende Rekombination und Stöße an die umliegenden Atome und Moleküle abge-
geben [Noa99, Vog05, Sar06]. Die Zeitspanne der Thermalisierung ist somit deutlich kürzer als die
Zeit, die eine akustische Welle benötigen würde, um vom Mittelpunkt des Fokus zu dessen Peripherie
zu gelangen. Dies verhindert eine thermoelastische Relaxation und führt dazu, dass die thermoelas-
tischen Spannungen im Fokusvolumen eingeschlossen sind und es zu einem maximalen Druckan-
stieg kommt [Pat99, Vog03]. Beim Abstrahlen der folgenden Stoßwelle nach außen entstehen unter
Berücksichtigung der Impulserhaltung nach innen gerichtete Zugkräfte [Noa98b, Pat99]. Die Kon-
zentrierung der Zugkräfte auf die Mitte des optischen Fokus führt dazu, dass wässrige Medien und
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Gewebe mechanisch aufgerissen werden [Vog05]. Es bildet sich eine Kavitationsblase [Bre95]. Eine
Erwärmung des Fokusvolumens während der Entstehungsphase des Plasmas findet für Femtosekun-
denpulse nicht statt, da die Pulsdauer geringer als die Thermalisierungszeit ist. Ist im Gegensatz dazu
die Pulsdauer länger (beispielsweise bei Nanosekundenpulsen) bildet sich über die Pulsdauer ein
Gleichgewicht aus Erzeugung freier Elektronen, Rekombination und Thermalisierung aus. Dies führt
zu einer extrem hohen Energiedichte im fokalen Volumen, einhergehend mit einer Aufheizung auf
mehrere 1000 Grad und einem Abstrahlen einer Stoßwelle von mehreren GPa [Noa98a, Vog99b]. Die
Stoßwelle bei Femtosekundenpulsen dagegen besitzt nur eine Druckamplitude von mehreren 10 MPa
[Vog05]. Die mechanischen Kräfte der Stoßwelle und die Größe der resultierenden Kavitationsblase
bei Nanosekundenpulsen übertreffen somit die bei Femtosekundenpulsen auftretenden bei weitem,
so dass eine geringere Präzision vorliegt. Je kürzer der Puls, desto geringer die thermischen und
mechanischen Begleiterscheinungen des optischen Durchbruchs [Noa98a, Vog99b].
Eine präzise Schnittführung mittels Photodisruption erfolgt durch ein Aneinanderreihen von einzel-
nen optischen Durchbrüchen. Bei hohen Pulswiederholraten des verwendeten Lasersystems könnten
sich benachbarte Pulse möglicherweise durch ihre mechanischen Begleiteffekte beeinflussen. Der
langsamste Prozess bei der Photodisruption ist das Aufschwingen und der Kollaps der Kavitationsbla-
se. Zudem können auch mehrere gedämpfte Schwingungsperioden auftreten. Der Blasendurchmesser
wie auch die Dauer der Schwingungsperiode sind mit der durch den Laserpuls deponierten Energie
verknüpft. Je höher die Energie, desto größer die Kavitationsblase und desto länger die Schwingungs-
periode.
Für hohe numerische Aperturen (NA > 0,8) werden beim Arbeiten nahe der Disruptionsschwelle
Kavitationsblasen in der Größe von 200 - 300 nm erreicht [Hei05, Vog08]. Für moderate Fokussie-
rungswinkel (NA = 0,1 - 0,3) wie sie Anwendung in der Augenheilkunde finden, beträgt die Kavi-
tationsblasengröße einige 10 Mikrometer bei Schwingungsdauern der ersten Oszillation von einigen
Mikrosekunden, wenn eine Energie vom 1,5-fachen der Schwellenergie zum optischen Durchbruch
verwendet wird [Rip07].
Nachdem die Kavitationsblase endgültig kollabiert ist, verbleibt im Fokusvolumen eine kleine Gas-
blase, die mit der Zeit in Lösung übergeht.
2.3 Ultrakurze Laserpulse als medizinisches Werkzeug
Ultrakurze Laserpulse bieten aufgrund der nichtlinearen Plasmaerzeugung die Möglichkeit, präzise
Materialveränderungen hervorzurufen. In transparentem Material eröffnet die lokale Interaktions-
zone im Fokusvolumen die dreidimensionale Strukturierung im Inneren. Abhängig von Pulsdauer
und Pulswiederholfrequenz des eingesetzten Lasersystems, der räumlichen Fokussierung und der
Pulsenergie unterscheiden sich die auftretenden Wechselwirkungen voneinander. Es wird prinzi-
piell zwischen zwei Regimen unterschieden. Einzelpuls-Materialveränderungen wie die Photodis-
ruption, können mit Oszillator-Verstärker-Lasersystemen mit niedriger Repetitionsrate im unteren
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kHz-Bereich und vergleichsweise hohen Pulsenergien hervorgerufen werden [Juh96, Vog99a, Lub00,
Hei02, Nol03, Hei05]. Andererseits kann eine nichtlineare Materialmodifikation auch durch die Ap-
plikation von vielen Laserpulsen mit hoher Pulswiederholfrequenz im MHz-Bereich unterhalb der
Einzelpulsschwelle erzeugt werden [Kön01, Vog05, Bau08]. Das Einsatzgebiet beschränkt sich auf
Anwendungen mit Fokussieroptiken hoher numerischer Aperturen NA > 0,6, begründet in der nicht
Verfügbarkeit von hochrepetitierenden Lasersystemen mit hohen Pulsenergien. Beide Regime bieten
je nach Anwendungsfall Vorteile. In der Glasbearbeitung erwiesen sich reine Oszillatorsysteme im
MHz Bereich als besonders geeignet, um homogene Wellenleiter herzustellen [Eat05, Gat06]. Beim
Bohren von Mikrokanälen in Glassubstrate hingegen sind hohe Pulsenergien vorteilhaft [Lai06].
Ähnlich verhält es sich in der medizinischen Anwendung. Die Applikation von Laserpulsen mit sehr
niedriger Energie und hoher Pulswiederholfrequenz ermöglicht bei Verwendung von Mikroskopob-
jektiven eine sehr präzise Schnittführung mit einer Schnittbreite von einigen Nanometern. Somit ist
die Voraussetzung für die Nanobearbeitung von Zellorganellen gegeben [Kön01, Hei05, Mxl05]. Der
Schnitteffekt wird dabei nicht mehr durch ein starkes Plasma mit folgender Kavitationsblase verur-
sacht, sondern jeder Puls in einem langen Pulszug erzeugt einige hoch reaktive Elektronen, so dass
das Gewebe durch sukzessive chemische Dekomposition getrennt wird [Vog05]. Nachteilig wirkt
sich bei diesem Verfahren jedoch der geringe Arbeitsabstand, bedingt durch die Mikroskopoptiken,
aus. So wird für großflächige Bearbeitungsvolumina wie sie in der Augenheilkunde benötigt wer-
den das Einzelpuls-Regime benutzt. Erfolgreiche Anwendungen sind hierbei bisher die fs-LASIK
[Juh96, Kur98, Lub00] und die Nachstar-Operation [Aro80].
Der technologische Fortschritt lässt nun die Grenze der zwei Regime langsam verschwimmen, da die
Umsetzung neuer Konzepte und die Verwendung neuer Materialien Lasersysteme hervorbringen, die
die Lücke zwischen MHz und unterem kHz Bereich schließen. So sind heute Lasersysteme mit eini-
gen hundert kHz erhältlich, welche Pulsenergien liefern, die für die Einzelpulsbearbeitung ausreichen
[Imr08, Hig08, Jen08, Amp08]. Damit verbunden ist, dass die Zeitspanne zwischen zwei folgenden
Laserpulsen so kurz ist, dass auch im Einzelpulsbereich Wechselwirkungen zwischen den Pulsen
auftreten können [Rip07]. So ist denkbar, dass sich zwei benachbarte Kavitationsblasen gegensei-
tig verdrängen, vereinigen, durchstoßen oder dass zumindest Druck- und Dichteinhomogenitäten der
vorherigen Blase vorliegen. Zudem ist es möglich, dass kurzlebige Defekte (wie beispielsweise ein
Auseinanderbrechen der Molekülketten, eine Änderung der Molekülkonformation, die Entstehung
freier Radiale oder Farbzentren) im Gewebe entstehen und die Schwelle zum LIOB in benachbarter
Position beeinflussen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird mit einem 100-kHz-Lasersystem gearbeitet. Wie in Abschnitt 5.3.2
detaillierter geschildert, tritt aufgrund der hohen Pulswiederholfrequenz eine Beeinflussung auf, die
sich in der Schnittqualität widerspiegelt. Daher soll nun zunächst auf die bekannten Einflussfaktoren
der Pulswechselwirkung zum optischen Durchbruch eingegangen werden.
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2.3.1 Wechselwirkung von ultrakurzen Laserpulsen
Die Güte und das Ausmaß von einer fs-Laserpuls induzierten Materialveränderung wird von der
räumlichen Überlappung sowie dem zeitlichen Abstand der applizierten Laserpulse beeinflusst. Dies
ist beispielsweise aus der Anwendung des Schreibens von Wellenleitern [Scf01, Scf03, Eat05, Gat06]
sowie aus der Hornhautchirurgie [Hei01] bekannt. So hängt die Güte der Wellenleiter oder die Schnitt-
qualität im Hornhautgewebe nachhaltig vom räumlichen sowie zeitlichen Abstand der Laserpulse ab.
Die Beeinflussung kann dabei einerseits thermischer Natur sein und durch die Wärmeakkummula-
tion bei hohen Repetitionsraten auftreten [Eat05, Gat06] oder durch die Erzeugung von Defekten
und Farbzentren [Dav96, Qiu98, Rsf99, Cha03] innerhalb des Materials induziert werden. Dies führt
zu veränderten Absorptionseigenschaften des Materials, so dass die benötigte Schwellenergie zum
LIOB herabgesetzt wird.
Werden multiple Pulse in ein Volumen appliziert, kann ein LIOB mit einer niedrigeren Pulsenergie
als die der Einzelpulsschwellenergie, die normalerweise für dessen Auftreten benötigt wird, erzeugt
werden [Rsf99, Kim00, Scf01]. Inwieweit die Repetitionsrate dabei einen Einfluss hat, wird in ei-
nem einfachen Experiment im Rahmen dieser Arbeit untersucht. Für das Experiment werden zwei
Lasersysteme mit unterschiedlichen Pulswiederholfrequenzen verwendet. Das System im unteren
kHz-Bereich ist das in Abschnitt 4.1.1 näher erläuterte BRIGHT-System der Firma THALES (Orsay,
Frankreich). Für die höheren Repetitionsraten im oberen kHz- und MHz-Bereich wird das CASCA-
DE-System der Firma KAPTEYN-MURNANE LABORATORIES (KLM) (Boulder, USA) verwendet.
Tabelle 2.1 fasst die Eigenschaften der beiden Lasersysteme zusammen.
TABELLE 2.1: Laserpulseigenschaften der zwei verwendeten Lasersysteme BRIGHT und CASCADE
im Vergleich
Laserparameter BRIGHT CASCADE
Pulsdauer [fs] 120 22
Zentralwellenlänge [nm] 780 845
mittlere Leistung [mW] 1500 100
Pulswiederholfrequenz [kHz] 0,001 − 5 40 − 4000
Für das Experiment wird der Laserstrahl durch den Laserport eines inversen Mikroskops (AxioObser-
ver, CARL ZEISS AG, Jena) über einen dichroitischen Spiegel in das Mikroskopobjektiv (NA=0,6)
eingekoppelt (siehe Abbildung 2.5). Die Pulszüge werden über die Steuerungssoftware des Laser-
systems (BRIGHT) oder einen externen mechanischen Shutter (SH05 BEAM SHUTTER, THORLABS
INC., USA) (CASCADE) appliziert. Als Modellsubstanz für Gewebe wird Polymethylmethacrylat
(PMMA) verwendet. Die einfache Handhabung und die mit Wasser (Gewebe) vergleichbare Wärme-
diffusionskonstante αPMMA = 0,104 mm2s (αH2O = 0,143 mm2s ) begründen diese Wahl. Die Proben
können mit einem 3-Achs-Positioniersystem (3 Lineartische M112.1, Physik Instrumente, Karlsruhe)
über dem Mikroskopobjektiv verfahren werden.
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ABBILDUNG 2.5: Einkopplung des Laserstrahls in das Mikroskop zur Bestimmung der Durchbruch-
schwelle in PMMA in Abhängigkeit der Repetitionsrate.
Zur Bestimmung der Schwellenergie der Einzelpulse innerhalb eines Pulszuges aus N Pulsen in Ab-
hängigkeit der Pulswiederholfrequenz zum LIOB wird bei konstant gehaltener Energie die Anzahl der
Pulse pro Applikationspunkt erhöht. Dies wird für unterschiedliche Einzelpulsenergien wiederholt.
Es entsteht auf der Probe ein Raster von Applikationspunkten, in dessen einer Achse die Pulsanzahl,
in der anderen die Pulsenergie erhöht wird. So kann die Schwellenergie pro Puls zum LIOB für die
ausgewählten Pulsanzahlen bestimmt werden. Abbildung 2.6 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt aus
einer Probe. Die Messung wird für die verschiedenen Repetitionsraten wiederholt.
ABBILDUNG 2.6: Beispiel für die Bestimmung der Schwellenergien an PMMA bei 5 kHz [Scm07].
Beide Zeilen haben eine konstante Einzelpulsenergie (links 38 nJ, rechts 23 nJ). Aufsteigend wurde
die Pulsanzahl erhöht. Es kann überall eine Schädigung beobachtet werden, außer bei 23 nJ und 10
Pulsen. Somit liegt die Schwelle für 10 Pulse zwischen 38 nJ und 23 nJ. Für Pulsanzahlen über 100
Pulsen liegt die Schwelle unterhalb von 23 nJ.
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Abbildung 2.7 zeigt die benötigte Einzelpulsenergie pro Puls im Pulszug zum LIOB für vier ver-
schiedene Repetitionsraten. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Schwelle zum LIOB für Pulszüge im
Vergleich zum Einzelpulsereignis herabgesetzt wird. Messungen bei hohen Pulswiederholfrequenzen
und niedrigen Pulszahlen können nicht durchgeführt werden, da die maximal zur Verfügung stehen-
de Pulsenergie des reinen Oszillator-Systems (CASCADE) begrenzt ist und die maximal verfügbare
Pulsenergie nicht ausreicht, bei den Pulszügen mit geringer Anzahl an Pulsen einen LIOB auszu-
lösen. Es wird jedoch deutlich, dass die Schwelle mit steigender Anzahl applizierter Pulse absinkt.
Die Diskrepanz der Schwellenergien zwischen dem 5-kHz-System und dem System mit hohen Re-
ABBILDUNG 2.7: Einzelpulsenergie der Pulse im Pulszug unterschiedlicher Länge zum Erzeugen
eines LIOB bei unterschiedlichen Repetitionsraten.
petitionsraten ist durch die unterschiedlichen Pulseigenschaften bedingt. Wird die Pulsanzahl über
1010 Pulse erhöht, ist kein weiteres Absinken der Schwellenergie zum LIOB zu verzeichnen. In Ta-
belle 2.2 sind die minimal erreichten Einzelpulsschwellen für die sehr langen Pulszüge (N>109) bei
unterschiedlichen Repetitionsraten aufgetragen.
TABELLE 2.2: Minimale Pulsenergie bei unterschiedlichen Pulswiederholfrequenzen zum Erzeugen
eines LIOB mit langen (N>109) Pulszügen.
Repetitionsrate [kHz] Pulse im Pulszug minimale Einzelpulsenergie [nJ]
400 1,2 ⋅ 109 5,0
800 1,4 ⋅ 109 5,0
2000 1,8 ⋅ 109 4,5
4000 2,4 ⋅ 109 4,0
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In einem weiteren Experiment wurde die Zeit bestimmt, in der die Inkubationsdefekte im Material
vorhalten. Hierzu wurde der Pulszug aus N Pulsen in zwei Pulszüge mit jeweils N2 Pulsen aufge-
teilt, wobei die Zeit trelax zwischen den Pulszügen variiert wurde (siehe Abbildung 2.8). Der halbe
ABBILDUNG 2.8: Aufteilung des Pulszuges aus n Pulsen auf zwei Pulszüge mit N2 Pulsen und einer
Unterbrechung einer Zeitspanne trelax.
Pulszug erzeugte hierbei noch keinen LIOB. Die maximale Zeit zwischen zwei Pulszügen, bei der
noch ein LIOB auftrat, wurde in Abhängigkeit der verwendeten Einzelpulsenergie bestimmt. Je nach
Einzelpulsenergie wurde die Anzahl N der Pulse zum Erreichen eines LIOB angepasst, indem zu-
nächst die Anzahl der Pulse bestimmt wurde, mit denen in einem einzigen Pulszug ein LIOB erreicht
werden konnte. Im Experiment wurde eine Repetitionsrate von 2 MHz verwendet. Tabelle 2.3 fasst
das Ergebnis zusammen.
TABELLE 2.3: Relaxationszeit trelax zwischen zwei Pulszügen mit N2 Pulsen und einer Pulswieder-
holfrequenz von 2 MHz zum Erzeugen eines LIOB.
Einzelpuls- N Pulse maximale Relaxations-
energie [nJ] im Pulszug zeit trelax [ms]
7,0 900.000 5
7,5 700.000 8
9,0 200.000 80
10,0 20.000 500
Bei geringer Pulsenergie wird zunächst eine höhere Anzahl an Pulsen benötigt, um einen LIOB zu
erzeugen. Auffällig ist nicht nur die Abnahme der Pulsanzahl bei höherer Energie, sondern insbeson-
dere die Beobachtung der Tatsache, dass die Inkubationszeit zwischen zwei Pulszügen mit höherer
Pulsenergie ansteigt. So liegt sie bei höherer Pulsenergie durchaus im Bereich mehrerer 100 ms. Es
kann daraus geschlossen werden, dass die erzeugten Defekte im Material Lebensdauern im Bereich
von mehreren Millisekunden haben. Bei geringen Energien ist dies nicht der Fall. Damit steigt die
Wahrscheinlichkeit, bei hoher Pulsenergie langlebige Defekte im Material zu erzeugen. Dieser Ef-
fekt der Erzeugung von langlebigen Defekten spielt in der Schneidewirkung der Bearbeitung der
Linse eine entscheidene Rolle. Beim Erzeugen eines zweidimensionalen Schnittes werden zwei La-
serpulse in einem räumlichen sowie zeitlichen Abstand voneinander appliziert. Werden auch in der
Peripherie des Laserspots Defekte erzeugt, können diese die Schwelle des nachfolgenden Pulses be-
einflussen. Diese Beeinflussung konnte beispielsweise an Hornhautgewebe gezeigt werden, wo mit
einer geringen Repetitionsrate von nur 5 kHz gearbeitet wurde [Hei01]. In einer weiteren Studie zur
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räumlichen Überlappung der Pulse wurde gezeigt, dass in der unmittelbaren Umgebung des vorher
erzeugten Laserspots die Schwellenergie für den nachfolgenden Puls herabgesetzt wird. Je ausgepräg-
ter die Überlappung der benachbarten Pulse ist, desto geringer ist die benötigte Energie zum LIOB
[Rip07, Bis07]. Je höher die verwendete Repetitionsrate, desto wahrscheinlicher ist ein Auftreten der
Beeinflussung zweier Laserpulse.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl die zeitliche als auch die räumliche Überlap-
pung der Laserpulse die Schwellenergie zum Erzeugen eines laserinduzierten optischen Durchbruchs
beeinflussen. Daher ist die Wahl der Laserparameter wie Pulsenergie, Pulswiederholfrequenz und
die räumliche Pulsüberlappung für die später vorgestellte Operationsanlage zur Presbyopiebehand-
lung (siehe Abschnitt 5.2) genauestens zu eruieren, um einen möglichst präzisen Schnitt ohne un-
erwünschte akkumulierende Nebeneffekte zu erzeugen. Die genaue Ursache der Inkubationseffek-
te, auch in Bezug auf einen räumlichen Pulsabstand, sind unverstanden; ihre Klärung ist jedoch von
großem wissenschaftlichen Interesse. Es zeigte sich, dass die dafür notwendigen experimentellen Un-
tersuchungen eine eigenständige Bearbeitung erfordern. Daher wird im Rahmen dieser Dissertation
nicht weiter darauf eingegangen.
3 Einführung in die Möglichkeiten der
Presbyopiebehandlung
Im folgenden Kapitel werden die physiologischen Aspekte der Adaption des menschlichen Auges von
Fern- zu Nahsicht, der sogenannten Akkommodation, dargestellt. Neben der detaillierten Beschrei-
bung des Akkommodationsprozesses nach heutigem Verständnis wird insbesondere auf die durch den
Alterungsprozess des Menschen auftretenden Veränderungen des Akkommodationsapparates einge-
gangen. In welcher Form diese letztlich zum Verlust der Nahsicht führen und die Altersweitsichtigkeit
(Presbyopie) auslösen, wird im Anschluss diskutiert. Abschließend wird das Konzept zur Behandlung
der Altersweitsichtigkeit mittels fs-Laserpulsen, die fs-Lentotomie, vorgestellt.
3.1 Die Anatomie des menschlichen Auges
Der menschliche Augapfel (Bulbus oculi), das Sinnesorgan für die visuellen Eindrücke, liegt ge-
schützt in der knöchernen Augenhöhle und wird dort von sechs Muskeln in seiner Position gehalten.
Ein sagittaler Querschnitt durch den fast sphärischen Bulbus des Auges, der aus drei Gewebeschich-
ten aufgebaut ist, ist in Abbildung 3.1 gegeben [Sck06].
Im hinteren und mittleren Augenabschnitt umschließt den Bulbus als äußere formgebende und schüt-
zende Schicht, die ca. 1 mm dicke Lederhaut (Sclera). Im Bereich des Limbus (Limbus corneae) geht
die Lederhaut in die transparente Hornhaut (Cornea) über, welche im vorderen Bereich des Auges
das Fenster für das einfallende Licht darstellt. Unterhalb der Sclera liegt die aus drei Abschnitten
bestehende Gefäßhaut (Uvea). Im vorderen Teil des Auges besteht sie aus der Regenbogenhaut (Iris)
und dem Ziliarkörper (Corpus ciliare). Der dritte Abschnitt, die Aderhaut (Choroidea), umschließt
hingegen den gesamten hinteren Augapfel. Die Iris bildet eine variable Lochblende, deren Öffnung
(Pupille) den Lichteinfall und somit die hell-dunkel Adaption des Auges steuert. Die Wurzel der
Iris geht in den Ziliarkörper über, der sich nahe dem Limbus befindet und zwei wichtige Funktionen
erfüllt. Zum einen wird im Epithel der Ziliarfortsätze das Kammerwasser produziert, zum anderen
befindet sich der am Akkommodationsprozess beteiligte ringförmige Ziliarmuskel (Musculi ciliaris)
im Ziliarkörper (siehe Abschnitt 3.2). Von den Ziliarfortsätzen aus bilden sehr feine Zonulafasern
(Fibrae zonulares) den Aufhängeapparat der Augenlinse (Lens cristallina). Die Hauptaufgaben der
stark durchbluteten Aderhaut liegen in der Temperaturregulation des Bulbus und in der Versorgung
der Netzhaut (Retina) mit Nährstoffen. Die Netzhaut bildet mit dem retinalen Pigmentepithel (Stra-
tum pigmentosum) die am weitesten innen liegende Schicht im hinteren Bereich des Augapfels. Die
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ABBILDUNG 3.1: Sagittaler Querschnitt durch den menschlichen Augapfel [Sck06].
Retina besteht aus Photorezeptoren, den für den Sehprozess benötigten Sinneszellen. Die Fovea cen-
tralis, der Ort des schärfsten Sehens, an dem der hauptsächliche Seheindruck stattfindet, befindet sich
4 mm temporal am Augenhintergrund. Die Dichte der Photorezeptoren, und zwar der Zapfen (Farbse-
hen), ist hier am größten. Die Stäbchen für die hell-dunkel Wahrnehmung befinden sich nur außerhalb
der Fovea centralis. Alle Nervenbahnen der Photorezeptoren verlassen den Bulbus über die Eintritts-
stelle des Sehnervs (Papila nervi optici), dem blinden Fleck, an dessen Position sich keine Sehzellen
befinden. Über den Sehnerv (Nervi opticus) werden die durch das Licht ausgelösten Reize an das
Gehirn geleitet, welches diese verarbeitet und somit den visuellen Eindruck ermöglicht. Die Netz-
haut ist nicht direkt mit den anderen Schichten verbunden und wird hauptsächlich durch den Druck
des gallertartigen, augeninnenraumfüllenden Glaskörpers (Corpus vitreum) an die äußeren Schichten
gedrückt [Sck06].
Die Bildgebung des menschlichen Auges funktioniert prinzipiell wie ein optisches System einer Ka-
mera. Das Licht fällt über die Hornhaut in das Auge ein und wird durch ihre Refraktion und der da-
hinter liegenden Augenlinse auf die Netzhaut abgebildet. Dabei wirkt die Hornhaut mit ihrer konvex-
konkaven Form und dem großen Brechungsindexunterschied von Luft (n = 1) zu kornealem Gewebe
(n = 1,376) als hauptbrechendes Element mit einer Brechkraft von ca. 43 dpt [Atc00]. Dem bereits
1909 von Gullstrand entwickelten vereinfachten Augenmodell folgend, besitzt das gesamte Auge
in Ruhelage etwa 59 dpt und bei Nahsicht ca. 71 dpt Brechkraft [Gul09b]. Dabei besitzen sowohl
das Kammerwasser der Vorderkammer (n = 1,336) als auch der Glaskörper (n = 1,337) einen ähn-
lichen Brechungsindex wie Wasser (n = 1,334). Die Linse wird im Gullstrand-Modell in Kern und
Kortex mit je fest definierten Krümmungen und Brechungsindizes unterteilt. Das Modell spiegelt je-
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doch nicht den heute bekannten Wissensstand der altersabhängigen gradientenförmigen Brechungs-
indexverteilung [Jon05] der Linse wider. Aufgrund ihres komplexen Aufbaus und ihrem Beitrag zum
Akkommodationsprozess wird eine detaillierte Beschreibung des Brechkraftbeitrages der Linse im
Folgenden gesondert beschrieben.
3.1.1 Die Augenlinse
Die Augenlinse besitzt eine bikonvexe Form, wobei die hintere Fläche stärker als die vordere ge-
krümmt ist. Größe, Form und Gewicht der Linse sind altersabhängig und nehmen im Laufe des Le-
bens zu [Fre85]. Die Augenlinse ist ein rein epitheliales Organ. Sie besitzt daher weder Nerven noch
Gefäße und wird nur über das Kammerwasser mit Nährstoffen versorgt. Innerhalb der Linse werden
die Nährstoffe durch das Na+-K+-ATPase (Natrium-Kalium-Ionenpumpen) getriebene Zirkulations-
system verteilt, bei dem der Volumenstrom an beiden Polen in die Linse eindringt und sie am Äquator
verlässt [Mat07]. Der Aufbau und die Funktionsweise der Linse sind durch ihre fetale Entwicklung
geprägt.
Die Augenlinse entsteht sehr früh in der embryonalen Entwicklungsphase des Menschen. Etwa einen
Monat nach der Befruchtung bildet sich das sogenannte Linsenbläschen. Während sich die Zellen
am anterioren Pol des Bläschens zu Epithelzellen entwickeln, differenzieren sich die Zellen am
posterioren Pol zu den ersten primären Faserzellen, die langsam zum vorderen Pol hin wachsen
[Hil08, Aug08a]. Gleichzeitig entsteht an der Außenseite der Linse als Basalmembran die Linsen-
kapsel [Fre85]. Nach ca. zwei Monaten ist die Entwicklung des embryonalen Linsenkerns abge-
schlossen. Anschließend wächst die Linse durch einen einzigartigen Prozess weiter (siehe Abbildung
3.2). Es findet eine starke Zellteilung der Epithelzellen im Keimbereich statt und die neuen Epithel-
ABBILDUNG 3.2: Schematische Darstellung des Faserzellwachstums in der Linse [Aug08a].
zellen migrieren entlang der Kapsel über den Äquator in die Übergangszone im posterioren Bereich
der Linse. Dort angekommen, differenzieren sich die Epithelzellen zu sekundären Faserzellen, wo-
bei sie einen langen Zellfortsatz bilden. Die neuen Faserzellen legen sich über die existierenden
Faserzellen, die ins Innere zum Kern hin verdrängt werden. Dieses von außen nach innen stattfinden-
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de Wachstum wird auch appositionelles Wachstum genannt. Anschließend verlieren die Faserzellen
ihren Zellkern und ihre Organellen und somit die Fähigkeit, sich zu teilen. Bei der Geburt ist die
Bildung des den Embryonalkern umschließenden Fetalkerns abgeschlossen [Czy95, Aug08a]. Das
Wachstum der Linse ist jedoch nicht beendet und hält auch beim Erreichen des Erwachsenenalters
nicht an. Neue sekundäre Linsenfasern werden ein Leben lang gebildet. Zunächst reichen die bis zu
mehreren Millimeter langen Fasern von Pol zu Pol und bilden an ihren Enden die sogenannten Lin-
sennähte. Bei einer jungen Linse zeigen die Linsennähte eine einfache y-Konfiguration auf; die neuen
Faserschichten eines Erwachsenen besitzen hingegen eine komplizierte Anordnung der Linsennäh-
te [Tay96, AlG01, Kus04]. Die Regionen, in denen sich die Linsennahtstruktur verändert, scheinen
mit den sogenannten Diskontinuitätszonen übereinzustimmen [Kor94]. Dieser schichtförmige Auf-
bau der Linse führt zu einem Brechungsindexgradienten über das ganze Linsenvolumen. Dabei ist
der Brechwert an der Kapsel mit n = 1,371 am geringsten und steigt zur Mitte, dem Kern der Linse
(Nucleus), mit n = 1,418 stark an [Jon05].
Die Linsenfasern besitzen eine hexagonale Querschnittsform. Die Breite einer Faser liegt bei 8 -
12 µm, bei einer Höhe von ca. 2 µm. Die Linsenfasern sind durch kleine Ausstülpungen und kom-
plementäre Einbuchtungen innerhalb der Fasermembran, den sogenannten „Balls and Sockets“ oder
„Ridges and Grooves“, eng miteinander verzahnt [Tay96, Czy95]. Der Spalt zwischen zwei Fasern
beträgt nur etwa 10 - 20 nm und schränkt den extrazellulären Raum innerhalb der Linse auf etwa 1 %
des Linsenvolumens ein [Czy95].
3.1.2 Der Halteapparat der Augenlinse
Die Linse liegt locker in einer Vertiefung (Fossa hyaloidea) des Glaskörpers und wird durch die
Zonulafasern am Ziliarkörper aufgehängt (siehe Abbildung 3.3). Der Ziliarkörper besteht aus einem
ebenen Teil (Pars plana) und einem faltig aufgeworfenen Teil (Pars plicata), der durch seinen äußeren
ABBILDUNG 3.3: Übersicht des Halteapparates der Linse im Augapfel nach Rohen [Roh79].
AZ=anteriore Zonulafaser, K=Kornea, ZM=Ziliarmuskel, I=Iris, L=Linse, ZP=Zonular Plexus,
PZ=posteriore Zonulafasern, SK=Schlemmscher Kanal, T=Zugfasersystem, PP1=Pars plana,
PP2=Pars plicata mit Zonulafortsätzen.
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Muskelanteil deutlich dicker ist und die Ziliarfortsätze beinhaltet [Sck06]. Die elastischen Zonulafa-
sern bestehen aus Mikrofibrillen, die sich meist zu Bündeln zusammenfinden [Bek99]. Der Zonulafa-
serkomplex wird in zwei Abschnitte unterteilt (siehe Abbildung 3.3): Die posterioren Zonulafasern
entspringen der Pars plana etwa 0,5 - 1,0 mm anterior der Ora serrata, dem Übergang von der Pars
Plana in die Netzhaut. Sie verlaufen entlang der Pars plana in die 70 bis 80 radiär ausgerichteten Zi-
liarfortsätze [Roh69, Roh79]. In den Verbindungszonen an den Zilarfortsätzen und der Linsenkapsel
fächern sich die Faserbündel in die einzelnen Faserfibrillen auf. Von den Ziliarfortsätzen aus greifen
die anterioren Zonulafasern in einem 3 mm langen Band vor (anterior) und hinter (posterior) dem
Linsenäquator an. Obwohl die Fasern über das gesamte Band verteilt sind, können drei Hauptfaser-
zugstränge (ein anteriorer, ein äquatorialer und ein posteriorer Strang) ausgemacht werden [Lud01].
Vereinzelt verlaufen auch Fasern direkt von der Pars plana zur Linse. Zusammenfassend stellt das
Zonulafasersystem eine komplexe dreidimensionale Struktur dar, die in einem jungen Auge eine op-
timale Kraftübertragung zwischen Ziliarmuskel und Linse ermöglicht (siehe Abbildung 3.4).
ABBILDUNG 3.4: REM Aufnahme des Halteapparates der Linse [Ber06]; L=Linse, CB=Ziliarkörper
und Zonulafasern.
3.2 Akkommodation
Seit vor ca. 400 Jahren von Scheiner [Dax92] ein aktiver Mechanismus des Auges zum Fokussieren
von Nah- auf Fernsicht nachgewiesen wurde, steht der sogenannte Akkommodationsprozess unter
wissenschaftlicher Beobachtung. Obwohl heutzutage ein fast einheitlicher Konsens über den grund-
legenden Ablauf des Akkommodationsprozesses herrscht, sind einige Details, besonders in Bezug
auf die im Alter auftretenden Veränderungen, die zum Akkommodationsverlust führen, nicht voll-
ständig verstanden. Allgemein akzeptiert ist, dass eine mögliche Änderung der Bulbuslänge sowie
der Krümmungsradien der Hornhaut nicht ausreichen, um die Akkommodationsbreite eines jun-
gen Menschen zu realisieren [You01, Gar97b]. Die Refraktionsänderung des Auges wird durch die
Konfigurationsänderung der Linse, ausgelöst durch die Kontraktion des Ziliarmuskels, verursacht.
[Hel55, Fin25, Fin37, Roh69, Fis88, Gla98]. Werden Objekte aus der Ferne scharf abgebildet, wird
von Fernakkommodation gesprochen; dabei entspricht die Gesamtbrechkraft des Auges 59 dpt. Die
Linse befindet sich dabei in ihrer unakkommodierten flachen Konfiguration mit einem Brechkraftbei-
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trag von etwa 19 dpt [Gul09b]. Im nahakkommodierten Zustand steigt der Anteil der Brechkraft der
Linse auf 33 dpt an. Dies entspricht einer Gesamtbrechkraft des Auges von etwa 71 dpt [Gul09b], so
dass Gegenstände bis zu 14 cm vor dem Auge scharf abgebildet werden können.
Bereits 1855 publizierte Hermann von Helmholtz seine klassische, bis heute akzeptierte Beschrei-
bung des Akkommodationsprozesses [Hel55], die seither durch weitere Wissenschaftler bestätigt und
erweitert wurde [Gul09a, Fin25, Fin37, Roh69, Fis88, Gla98]. Helmholtz’ Modell basiert auf der An-
nahme, dass sowohl die Linsenkapsel als auch die Linse elastisch sind. Würden keine äußeren Kräfte
wirken, würde die Linsengeometrie allein durch die Balance der elastischen Kräfte, der Rückstell-
kraft der Linsenkapsel und der Eigenelastizität des Linsengewebes, bestimmt. Die Linse befände sich
so in ihrer voll akkommodierten Form und besäße die größte Brechkraft [Fin25, Fis69b, Fis69a]. Da
sie mittels der Zonulafasern am Ziliarkörper aufgespannt ist, kann die Linse sich nur soweit zusam-
menziehen, wie es die Vorspannung durch die Zonulafasern zulässt [Fin37, Roh79, Gla99b].
Vereinfacht lässt sich der Akkommodationsvorgang nach der anerkannten Theorie von Helmholtz
wie folgt beschreiben: Ist der ringförmige Muskel im Ziliarkörper entspannt, liegen die Ziliarfort-
sätze, an denen sich die Ansatzpunkte der Zonulafasern befinden, auf einem vergleichsweise großen
Durchmesser. Somit bringen die anterioren Zonulafasern durch die Zugkräfte der posterioren Fasern
eine starke Spannung auf die Kapsel auf und strecken die Linse [Roh69]. Die Linse ist flach und er-
möglicht die Fernsicht (siehe Abbildung 3.5 oben). Wenn der Ziliarmuskel kontrahiert, bewegen sich
die Ziliarfortsätze leicht vorwärts und nach innen zur Linse [Bac00, Sta02] (siehe Abbildung 3.5 un-
ten). Dies lockert die Zugspannung der anterioren Zonulafasern und ermöglicht, getrieben durch die
Rückstellkraft der Linsenkapsel, dass die Linse ihrer natürlichen akkommodierten sphärischen Form
für die Nahsicht entgegenstrebt [Fin37, Fis88, Gla99b]. Eine detaillierte Beschreibung lässt sich u.a.
bei Weale [Wea63] oder Atchison [Atc95] nachlesen.
Ein junger Erwachsener von etwa 30 Jahren besitzt beispielsweise bei 8 dpt Akkommodation einen
Linsendurchmesser von 8,79 ± 0,15 mm sowie eine Linsendicke von 4,01 ± 0,21 mm [Str99]. Die
Krümmungsradien betragen dabei 7,4 mm an der Vorderfläche sowie −5,1 mm an der posterio-
ren Linsenfläche [Dub05]. Durch das Strecken der Linse im unakkommodierten Zustand wächst
der Durchmesser auf 9,37 ± 0,08 mm an. Die Abnahme der anterior-posterioren Linsendicke zu
3,34± 0,15 mm geht damit einher [Str99]. Erwartungsgemäß erfolgt eine Zunahme der Krümmungs-
radien zu 11,9 mm und −6,1 mm [Dub05]. Je nach Autor und angewandter Messmethode variieren
die ermittelten Werte für die Linsengeometrie sowie deren auftretende Veränderungen während der
Akkommodation [Gul09b, Str99, Gar97a, Gla99a, Dub01, Man04, Dub05, Rsl06]. So liefert bei-
spielsweise das vereinfachte Gullstrand-Modell Krümmungsradien von 5,3 mm und −5,3 mm für
den akkommodierten und 10,0 mm und −6,0 mm für den deakkommodierten Fall. Glasser und Cam-
pell [Gla99a] hingegen geben für eine 30-jährige akkommodierte Linse 6,36 mm für den anterioren
Krümmungsradius bzw. −4,74 mm für den posterioren an. Neben der Abhängigkeit der ermittelten
Größen von der Messmethode [Scl03] können die in der Literatur gefundenen Abweichungen auch
durch die natürlichen Schwankungen des biologischen Systems Auge erklärt werden.
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ABBILDUNG 3.5: Schema der Akkommodation. Oben: Fernakkommodiertes Auge: Der Ziliarmus-
kel ist entspannt, die Zonulafasern und die Linsenkapsel sind gespannt. Die Linse ist somit abgeflacht.
Ferne Gegenstände können scharf auf der Netzhaut abgebildet werden. Unten: Nahakkommodiertes
Auge: Der Ziliarmuskel ist angespannt und verdickt, die Zonulaansatzpunkte nach vorne und innen
verschoben. Dies bewirkt eine Relaxation der Zonulafasern und ermöglicht es der Linsenkapsel, die
Linse in ihre stärkere sphärische Geometrie zu bringen. Die Folge ist eine Erhöhung der Brechkraft
der Linse. Nahe Objekte können scharf auf der Netzhaut abgebildet werden.
Neben dieser vereinfachten Darstellung des Akkomodationsprozesses soll im Folgenden auf einige
Aspekte dieses Prozesses detaillierter eingegangen werden.
Im unakkommodierten Zustand üben die anterioren Zonulafasern eine Zugkraft von 0,1 N auf die
Linsenkapsel aus [Bur02], um der Linse ihre abgeflachte (oblate) Form zu geben. Dieser Zug lässt
durch die Kontraktion des Ziliarmuskels nach, da sich der Masseschwerpunkt des Ziliarkörpers etwa
um 0,13 mm konzentrisch nach innen und nach vorne bewegt. Die Bewegung der Ziliarfortsätze kann
mit bis zu 0,5 mm durchaus größer sein [Bac00, Sta02]. Ohne den Zug der Zonulafasern reicht die
Rückstellkraft der Linsenkapsel, die einen Elastizitätsmodul von etwa 1,5 N
mm2
[Fis69a, Kra03] be-
sitzt, aus, um die Linse in eine stärker ausgeprägte sphärische Kontur zu formen. Durch die Verschie-
bung der Zonulafaseransätze am Ziliarfortsatz und das Zusammenziehen des Kapselsacks bewegt
sich der anteriore Linsenpol bei einem Stimulus von 8 dpt mit etwa 0,2 mm doppelt so weit nach
vorne wie der posteriore Pol nach hinten. Dementsprechend verschiebt sich der Schwerpunkt der
Linse zur Hornhaut und die Vorderkammertiefe nimmt ab [Dre97, Baï04b, Vil05, Ost06]. Aufgrund
von Scheimpflugaufnahmen des Akkommodationsvorganges gibt es zudem Indizien dafür, dass die
axiale Dickenzunahme der Linse durch die axiale Zunahme der Dicke des Linsenkerns bedingt ist
[Kor97, Dub03].
Neben der geometrischen Veränderung der Linse während der Akkommodation treten im Inneren der
Linse Umschichtungen und Formveränderungen der Linsenfasern auf [Bek99]. Sie verursachen eine
zusätzliche Änderung des Brechwertes der Linse. Die erste Erklärung für diese sogenannte innere Ak-
kommodation lieferte schon Gullstrand 1909 mit seinem zweischaligen Linsenmodell aus Kern und
Kortex mit je unterschiedlichem Brechungsindex [Gul09b]. Nach heutigem Verständnis liegt im Inne-
28 3 EINFÜHRUNG IN DIE MÖGLICHKEITEN DER PRESBYOPIEBEHANDLUNG
ren der Linse, den schalenförmig angeordneten Linsenschichten folgend, ein Brechungsindexgradient
vor, wobei der Brechungsindex von der Linsenkapsel zum Kern hin ansteigt [Gar97a, Mof02, Jon05].
Eine Verformung der einzelnen Linsenschalen, die konform zu der äußeren Verformung ist, führt
letztendlich zur Veränderung des Brechungsindexgradienten und unterstützt die Brechkraftänderung
der Linse.
Neben diesen zwei Hauptfaktoren der Akkommodation gibt es noch untergeordnete Einflüsse auf den
Akkommodationsvorgang. Durch die Anspannung des Ziliarmuskels kann eine Hornhautdeformati-
on erzeugt werden, die bei maximaler Akkommodation bei etwa 0,6 dpt liegt [Stl03, Yas03]. Auch
der Iris und dem Glaskörper [Col86] werden zur Akkommodation beisteuernde Eigenschaften zu-
gesprochen, jedoch ist ihr Einfluss sehr gering, da auch Aniridie- [Gra61] und Vitrektomiepatienten
akkommodieren können [Fis83]. Die Irisöffnung (Pupillengröße) beeinflusst die Akkommodation nur
subjektiv, da ein geringer Pupillendurchmesser allgemein die Tiefenschärfe an der Netzhaut erhöht
[Chr08], so dass von Pseudoakkommodation gesprochen wird. Die Aberrationen des Auges hinge-
gen sind beeinflusst vom Akkommodationsvorgang. Der Astigmatismus beispielsweise verändert sich
um 0,04 dpt pro Dioptrie Akkommodation [Rad07]. Aberrationen höherer Ordnung haben hingegen
einen untergeordneten Einfluss [Chr08].
Diese detaillierten Beiträge zum Akkommodationsprozess unterstützen und ergänzen die ursprüngli-
che Helmholtz-Theorie. Zu erwähnen ist hier, dass dieser Theorie die Akkommodationstheorie von
Tscherning [Tsc24] gegenübersteht. In den 1990er-Jahren wurde sie von Schachar erneut aufgegrif-
fen und mit experimentellen Untersuchungen sowie Simulationen bestärkt [Scr93a, Scr93b, Scr94].
Nach diesem Modell werden durch die Kontraktion des Ziliarmuskels die anterioren Zonulafasern
nicht entspannt, sondern im äquatorialen Bereich stärker gespannt. Dies führt zu einer Abflachung
der peripheren Linsenregion, einhergehend mit einem Aufwölben des zentralen Bereichs und somit
zu einer Brechkraftzunahme. Geometrisch betrachtet kann dies nur zu einem größeren Linsendurch-
messer und einer verringerten Linsendicke während der Akkommodation führen. Dieser Hypothe-
se widersprechen Arbeiten diverser Autoren [Fin37, Bro73, Dre97, Wil97, Str99, Gla99a, Bur02,
Dub05, Ros06, Her07].
Nach der detaillierten Beschreibung der Mechanik des Akkommodationsprozesses folgt eine kurze
Darstellung der neuroanatomischen Aspekte der Akkommodation. Der Reiz zu einer nötigen Akkom-
modation wird durch die Unschärfe des retinalen Bildes, welches im visuellen Kortex des Gehirns
verarbeitet wird, gegeben. Die Entscheidung zur Akkommodation wird dort getroffen und an die Ocu-
lomotoriuskerne, die die Motorik des Auges steuern und an denen auch der Edinger-Westphal-Kern
angrenzt, geleitet. Von dort gelangen die Reize zur Stimulation des Ziliarmuskels über den dritten
kardinalen Nerv zum Ziliarkörper [Atc95, Bek99]. Ein Akkommodationsreiz benötigt in etwa eine
Reaktionszeit von 300 ms, gefolgt von einem weiteren Zeitintervall von 1000 ms, bis eine stabile
Fokuslage auf dem neuen Level erreicht ist [Heo99, Kas03, Kas05]. Zudem ist die Akkommoda-
tionsreaktion abhängig von der Helligkeit [Cam54, Joh76, Bek99]. Ist es so dunkel, dass nur noch die
Stäbchen aktiv sind, findet keine aktive Akkommodation mehr statt [Joh76].
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3.3 Presbyopie
Presbyopie bezeichnet den im Alter auftretenden Ver-
ABBILDUNG 3.6: Altersabhängige Ak-
kommodationsamplitude des Menschen
nach Duane [Dua22].
lust der Fähigkeit zur Nahakkommodation. Im Alltag
bemerkbar macht sich dieser Defekt, wenn das Lesen
in der gewohnten Position von ca. 30-40 cm Entfernung
vor dem Auge nicht mehr möglich ist. Gewöhnlich tritt
dies in der fünften Lebensdekade auf. Von Altersweit-
sichtigkeit oder Presbyopie wird gesprochen, wenn die
Akkommodationsamplitude unter 3 dpt sinkt [Wea63,
Mir79]. Beim Erreichen des 65. Lebensjahres besitzen
die meisten Menschen nur noch eine Pseudoakkommo-
dation von 1 dpt [Kor89, Ost04a]. Der Verlust der Ak-
kommodationsfähigkeit tritt jedoch nicht plötzlich auf,
sondern ist ein von Geburt an schleichender Prozess.
Ein Kind besitzt gewöhnlich eine Akkommodationsam-
plitude von 12 - 16 dpt, ein junger Erwachsener nur noch von 10 dpt. Die altersabhängige Ak-
kommodationsfähigkeit ist in Abbildung 3.6 veranschaulicht [Dua22]. Andere Autoren ermittelten
fast deckungsgleiche Verläufe der Akkommodationsfähigkeit [Mir79, Brü86, Kor89, Ost04a, Kla06].
Leichte Unterschiede können durch die Methodik der Messung der Akkommodationsamplitude er-
klärt werden. So wird bei subjektiven Messmethoden (bspw. Nahsichttests) eine höhere Amplitude
bestimmt als bei einer objektiv ermittelten (bspw. Refraktometer) [Kor89, Wol03, Ost04a].
Obwohl die Akkommodationsamplitude zwischen dem 20. - 40. Lebensjahr drastisch sinkt, bleibt
die Geschwindigkeit der Anpassung an einen Akkommodationsstimulus erstaunlicherweise nahezu
konstant [Mor04, Heo02, Heo04, Kas06]. So wird von einem leichten Anstieg der Reaktionszeit von
50 - 100 ms auf den Stimulus berichtet [Mor04, Kas06]. Die Zeitspanne zum Erreichen des neuen
Akkommodationsniveaus ist jedoch unbeeinflusst vom Alter. Glasser und Kashurirangan berichten
ebenfalls von einer konstanten Deakkommodationszeit. Sie verzeichnen jedoch einen Anstieg der
Dauer bei der Akkommodation [Kas06].
Des Weiteren tritt zusätzlich ein Anstieg der Aberrationen der Linse im Alter auf [Rad07].
3.3.1 Altersbedingte Veränderungen des Akkommodationsapparates
Der Akkommodationsapparat ist wie der gesamte menschliche Körper dem Alterungsprozess unter-
worfen. Wie bei allen Körperfunktionen treten im Laufe der Zeit Veränderungen auf. Die Linse besitzt
dabei mit ihrem appositionellen Wachstum ein Alleinstellungsmerkmal, wie bereits in Abschnitt 3.1.1
erläutert wurde. Im Folgenden sollen die Auswirkungen des Wachstums, die weiteren Veränderungen
des Akkommodationsapparates und ihre Auswirkungen auf die Akkommodationsfähigkeit dargestellt
werden.
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Die Linse
Am stärksten vom Alterungsprozess betroffen ist die Linse selbst. Durch das ununterbrochene Wachs-
tum von neuen Linsenfasern und der nicht eintretenden Apoptose gewinnt die Linse an Volumen und
Masse [Gla99a, Kor04, Ros06]. Das Gewicht der Linse steigt jährlich um etwa 1,33 mg an [Gla99a].
In vitro Messungen der Linsengeometrie geben Aufschluss über die akkommodierte Form der Linse,
während die deakkommodierte Form nur in vivo bestimmt werden kann. In Tabelle 3.1 sind die im
Alter auftretenden Größenänderungen der anterior-posterioren Linsendicke und der Krümmungsra-
dien aus zwei aktuellen Studien zusammengestellt [Kor04, Ros06]. Sowohl die Linsendicke wie auch
der vordere Krümmungsradius steigen im akkommodierten Zustand mit dem Alter an. Der posteriore
Radius verändert sich nur geringfügig oder bleibt konstant. Die Abnahme des anterioren Krümmungs-
radius’ im deakkommodierten Zustand müsste, wenn nur die geometrischen Abmessungen der Linse
TABELLE 3.1: Altersabhängige Linsengeometrie nach Rosen (in vitro, voll akkommodiert) [Ros06]
und Koretz (in vivo, deakkommodiert) [Kor04].
Parameter akkommodiert deakkommodiert
anteriore-posteriore Linsendicke [mm] 0,0123 ⋅Alter + 3,97 0,0193 ⋅Alter + 2,944
anteriorer Krümmungsradius [mm] 0,046 ⋅Alter + 7,5 −0,0759 ⋅Alter + 13,949
posteriorer Krümmungsradius [mm] −5,5 −0,0078 ⋅Alter − 5,368
betrachtet würden, zwangsläufig zu einer Zunahme der Brechkraft führen. Dies wird als Brownsches
Linsenparadoxon bezeichnet. Jedoch hat das ununterbrochene Wachstum der Linsenfasern nicht nur
Einfluss auf die Geometrie der Linse, sondern ihre Fasern werden hierdurch auch dichter gepackt und
komprimiert [Tay96, AlG01]. Dies hat zwei unterschiedliche Auswirkungen: Zum einen verändern
sich die mechanischen Eigenschaften, resultierend in einer Abnahme der Deformationsfähigkeit der
Linse [Fis71, Pau91, Gla99a, Hey04, Wee07a] und zum anderen treten Veränderungen der optischen
Dichte innerhalb der Linse auf [Mof02, Jon05].
Durch die Komprimierung der Linsenfasern wird das Linsengewebe optisch homogener. Der in ei-
ner jungen Linse kontinuierliche Brechungsindexgradient bildet im fortschreitenden Alter in äqua-
torialer als auch sagittaler Richtung mittig ein Plateau (siehe beispielhaft in äquatorialer Richtung
in Abbildung 3.7) [Mof02, Jon05, Aug08b]. Die Region, in der der Brechungsindex sich verändert,
wandert in die Linsenperipherie, während er im Inneren konstant bei n = 1,42 und an der Kapsel
bei n = 1,37 bleibt [Jon05]. Dies hat zur Folge, dass der Anteil der Brechkraftänderung bei der Ak-
kommodation durch das Brechungsindexgradientenprofil sinkt. In Konkurrenz des Zunehmens der
Brechkraft aufgrund der Geometrieänderung und des Absinkens verursacht durch die Änderung des
Brechungindexgradienten überwiegt letzteres und erklärt das Brownsche Linsenparadoxon. Der An-
stieg des Brechungsindex im Inneren der Linse wird durch eine vermehrte γ-Kristallin-Konzentration
innerhalb der Linsenfasern verursacht [Bek99]. Zudem erklärt der starke Brechungsindexgradient am
Linsenrand die im Alter ansteigenden sphärischen Aberrationen [Gla98].
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ABBILDUNG 3.7: Veränderung des Brechungsindexgradienten innerhalb der Linse mit fortschrei-
tendem Alter (gelb: 7 Jahre, rot: 27 Jahre, blau: 82 Jahre) entlang der äquatorialen Achse [Aug08b].
Mechanisch führt die fortschreitende Komprimierung der Linsenfasern zur Verhärtung (Sklerose) des
Linsengewebes. Der Elastizitätsmodul der Linse steigt mit zunehmendem Alter, so dass für eine Ver-
formung des Linsengewebes eine immer höhere Kraft aufgebracht werden muss. Die Messung des
ortsaufgelösten Elastizitätsmoduls des Linsengewebes bereitet Schwierigkeiten. Die in der Literatur
zu findenden Werte variieren stark und hängen von der gewählten Messmethode ab [Fis71, Pau91,
Gla99a, Hey04, Wee05, Wee07a]. Allgemein bestätigt ist, dass bei Kindern und jungen Erwachsenen
bis zu einem Alter von etwa 30 Jahren das Linsengewebe im Bereich des Nukleus weicher als im ihn
umgebenden Kortex ist (siehe Abbildung 3.8) [Fis71, Hey04, Wee07a]. Im Alter von 40 Jahren liegt
in etwa eine homogene Verteilung der Steifigkeit der Linse vor. Mit zunehmendem Alter überwiegt
dann die Festigkeit im Inneren [Hey04, Wee07a]. In der Studie von Heys [Hey04], in der der Elas-
tizitätsmodul durch den Widerstand des Linsengewebes auf den Druck einer Metallspitze ermittelt
wird, wird für einen jungen Erwachsenen (20 Jahre) im Kern eine Steifigkeit von 0,05 ⋅ 10−3 N
mm2
und in der Linsenperipherie von 0,07 ⋅ 10−3 N
mm2
angegeben. Für einen 62-Jährigen steigt der Elasti-
ABBILDUNG 3.8: Veränderung des Schubmoduls G innerhalb der Linse mit ansteigendem Alter
[Wee07a]. Der Schubmodul G ist mit dem Elastizitätsmodul E über E = 3G(1 + ν) verknüpft. In
einem fast inkompressiblen Körper wie der Linse wird die Poissonzahl ν mit 0,499 angenommen.
Somit entspricht der Elastizitätsmodul in etwa dem Viereinhalbfachem des Schubmoduls.
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zitätsmodul um 2 - 3 Größenordnungen auf 54,0 ⋅ 10−3 N
mm2
im Kern und 7,5 ⋅ 10−3 N
mm2
am Rand an.
Fisher [Fis71] ermittelte hingegen mit Rotationsexperimenten einen für die gesamte Linse repräsen-
tativen Elastizitätsmodul von 1 ⋅10−3 N
mm2
für einen 20-jährigen und 3 ⋅10−3 N
mm2
für einen 60-jährigen
Menschen.
Die Linsenkapsel
Die die Linse umschließende Linsenkapsel durchläuft ebenfalls eine altersabhängige Veränderung
[Kra97, Fis69a, Kra03]. Ähnlich wie die Linse wächst die Kapsel im Bereich des anterioren Pols fast
ein Leben lang. Sie besitzt bei Geburt eine Dicke von etwa 8 - 15 µm und erreicht im Alter von 60
Jahren etwa die doppelte Stärke von 15 - 30 µm [Fis69a, Kra97]. Nach dem 60. Lebensjahr ist ein ge-
ringfügiger Rückgang der anterioren Linsenkapselstärke zu verzeichnen. Die posteriore Kapseldicke
verbleibt hingegen konstant.
Die maximale Spannungsbelastung der Kapsel wird in der Literatur kontrovers geschildert. Fisher
stellte eine in jedem Alter bei etwa 30 % Dehnung auftretende maximale Spannungsbelastung fest, die
zwischen 6 N
mm2
bei Kindern und 1,5 N
mm2
im hohen Alter [Fis69a] variiert. Krag et al. [Kra97] hinge-
gen berichten von höheren Maximalbelastungen, die bei einer altersabhängigen maximalen Dehnung
auftraten. So ist es möglich, eine junge Kapsel bis zu 100 % zu dehnen, bei einer auftretenden maxi-
malen Spannung von 35 N
mm2
. Im Alter von 60 Jahren beträgt die maximale Spannung noch 15 N
mm2
bei einer maximalen Dehnung von 65 %. Bei 30 % Dehnung, die bei Fisher als Maximalwert dar-
gestellt wird, konnten Krag et al. in den ersten 35 Lebensjahren einen altersabhängigen Anstieg der
Spannung von 0,2 N
mm2
auf 1,1 N
mm2
der Kapsel feststellen. Anschließend tritt ein geringer Rückgang
der Spannungserhöhung auf [Kra97]. Beim Akkommodationsvorgang treten Dehnungen der Linsen-
kapsel bis maximal 10 % auf. Auch hier ist ein Anstieg bis zum 35. Lebensjahr und anschließend ein
leichter Abfall zu verzeichnen [Kra03].
Bei gleichbleibender Krafteinwirkung sinkt die Dehnungsfähigkeit der Kapsel bis zum 35. Lebens-
jahr auf etwa ein Fünftel ab, bleibt jedoch anschließend konstant [Kra03]. Daraus lässt sich schließen,
dass der Beitrag der Veränderung des Kapselsacks nur einen geringen Einfluss auf den vollständigen
Verlust der Akkommodationsfähigkeit haben kann. Indirekt scheint die Kapsel jedoch am Rückgang
der Akkommodationsfähigkeit beteiligt zu sein, da sie trotz der altersbedingten Veränderungen nicht
in der Lage ist, eine Formänderung der alternden Linse zu realisieren. So konnte durch das Entfer-
nen der Linsenkapsel gezeigt werden, dass bei jungen Linsen eine Formänderung in Gestalt einer
Abflachung des Linsengewebes festzustellen ist. Bei alten Linsen tritt dies nicht ein [Gla99a].
Die Zonulafasern
Durch das Wachsen der Linse verschieben sich die Ansatzpunkte der Zonulafasern im anterioren
Bereich nach vorne [Far79]. Es ist davon auszugehen, dass die Kräfte, die die Zonulafasern auf die
Linsenkapsel ausüben, davon beeinträchtigt werden. Dies resultiert in einer möglichen geringeren
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Verformbarkeit der vorderen Linsenkapsel und hat somit einen Einfluss auf den Akkommodations-
prozess. Die Steifigkeit der Zonulafasern wird mit 0,35 - 1,5 N
mm2
angegeben und als altersunabhängig
angesehen [Far79, Fis86].
Der Ziliarkörper
Beim Altern durchläuft der Ziliarkörper einige morphologische Veränderungen. So ändert sich bei-
spielsweise die Zusammensetzung des Ziliarmuskelgewebes. In jungen Jahren besteht es aus gleich-
mäßig angeordneten, individuellen Muskelfasern und nur sehr wenig Bindegewebe. Mit ansteigen-
dem Alter formen die Fasern Bündel, zwischen denen sich ein zunehmend größerer Anteil an Bin-
degewebe befindet. Zusätzlich ändert sich die Ausrichtung der Fasern [Pad00]. Gleichzeitig wird der
Ziliarmuskel kürzer und die an der inneren Spitze liegende Kante wandert zunehmend inwärts zur
Linse [Pad00]. Dies führt zu einer Abnahme des Durchmessers des Ringmuskels [Pad00, Str99].
Diese auftretenden Veränderungen scheinen jedoch nur einen geringfügigen Effekt auf die Konfigu-
rationsänderung während der Akkommodation zu haben. So konnte, obwohl der Zugang zur Kontur
des Ziliarmuskels in vivo sehr schwierig ist, mit Magnet-Resonanz-Tomographie [Str99, Bac00] und
3D-Ultraschall-Diagnostik [Sta02] gezeigt werden, dass die vor- und inwärts gerichtete Bewegung
des Ziliarmuskels auch im Alter erhalten bleibt. Es ist jedoch eine geringfügige Abnahme der Bewe-
gung festzustellen [Str99, Sta02]. Studien von Fisher weisen sogar auf eine Zunahme der Muskelkraft
von bis zu 50 % beim Erreichen des 50. Lebensjahres hin [Fis77, Fis86].
3.3.2 Hypothesen zur Ursache der Presbyopie
Zunächst lässt sich festhalten, dass auch im Alter der Ziliarmuskel eine durch einen Akkommoda-
tionsreiz ausgelöste, nach vorne und nach innen gerichtete Bewegung ausführt. Eine Entlastung der
von den Zonulafasern ausgeübten Spannung auf die Linsenkapsel sollte potenziell vorhanden sein;
jedoch verbleibt die Linse in ihrer unakkommodierten Form zur Fernsicht (siehe Abbildung 3.9).
Der Versuch, eine Erklärung für das Ausbleiben der Umsetzung des Akkommodationsstimulus zu
finden, ließ vielzählige Theorien über die Presbyopie entstehen. Ganz allgemein wird unterschieden
zwischen lentikulären und extralentikulären Theorien. Modelle, die den Verlust der Akkommodation
auf die geometrischen oder mechanischen Änderungen der Linse und der Linsenkapsel zurückführen,
gehören den lentikulären Theorien an [Atc95]. Werden andere Organe des Akkommodationsappara-
tes als auslösende Faktoren festgelegt, wird von einer extralentikulären Theorie gesprochen.
Zu den lentikulären Theorien gehören die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts von Hess [Hes01]
und Gullstrand [Gul09a] sowie von Duane [Dua22] und Fincham [Fin37] aufgestellten Modelle. Bei-
de Theorien führen die Entstehung der Presbyopie auf die Verhärtung der Linse zurück. Die Hess-
Gullstrand-Theorie postuliert eine gewisse konstante Muskelkraft pro erreichter Dioptrie Akkommo-
dation. Daraus folgt, dass ein Teil der potenziellen Bewegungsmöglichkeit des Ziliarmuskels keine
Auswirkung mehr auf die Brechkraftänderung der Linse hat. Eine „Schlaffheit“ der Zonulafasern,
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ABBILDUNG 3.9: Schema der Akkommodation im Falle der Presbyopie. Oben: Fernakkommodier-
tes Auge: Der Ziliarmuskel ist entspannt. Die Zonulafasern und die Linsenkapsel sind gespannt. Die
Linse ist somit abgeflacht. Ferne Gegenstände können scharf auf der Netzhaut abgebildet werden.
Unten: Nahakkommodiertes Auge: Der Ziliarmuskel ist angespannt und verdickt. Die Zonulaansatz-
punkte nach vorne und innen verschoben. Dies sollte eine Relaxation der Zonulafasern ermöglichen
und der Linsenkapsel den Freiraum geben, die Linse in ihre stärker sphärische Geometrie zu formen.
Jedoch verbleibt die Linse im Falle der Presbyopie in ihrer unakkommodierten Form der Nahsicht.
Somit werden nahe Objekte auf einer Bildebene hinter der Netzhaut scharf dargestellt.
beim Versuch eine hohe Akkommodation an presbyopen Patienten zu erreichen, konnte bisher an iri-
dektomierten Affen [Cro06b, Cro06a] sowie durch magnetresonaztomographische Untersuchungen
am Menschen gezeigt werden [Str06]. Dem widerspricht, dass beispielsweise Fisher keinen linea-
ren Zusammenhang zwischen Akkommodationsamplitude und Ziliarmuskelkraft feststellte [Fis77].
Die Duane-Finchham-Theorie hingegen vertritt den Standpunkt, dass die Kraft im Alter ansteigt,
um eine gegebene Akkommodationsänderung herbeizuführen. Somit ist der Ziliarmuskel maximal
kontrahiert, wenn der verbleibene Nahpunkt erreicht ist.
Die geometrischen Modelle, die auch zu den lentikulären Theorien gehören, führen die Presbyopie-
entwicklung auf die altersbedingten Veränderungen der Kontur und Größe der Linse zurück. Be-
sonders der nach vorne verschobene Ansatzpunkt der anterioren Zonulafasern lässt vermuten, dass
eine erhöhte Zugspannung auf den Zonulafasern lastet, die durch die Bewegung des Ziliarmuskels
nach innen nicht abgebaut werden kann, so dass ein Zusammenziehen der Linse ausbleibt [Kor86].
Dem entgegengesetzt tritt eine zweite geometrische Veränderung auf. Die Distanz zwischen Linsen-
äquator und Ziliarfortsätzen sinkt aufgrund des altersbedingten Wachstums von Linse [Ros06] und
Ziliarmuskel [Pad00]. Dies hätte eine Abnahme der Spannung der Zonulafasern auf die Kapsel zur
Folge. Auch der Formerhalt der alternden Linse nach der Entfernung der Kapsel [Gla99a] spricht
gegen die geometrische Theorie.
Die extralentikulären Theorien stützen sich hauptsächlich auf die Schwächung der Ziliarmuskelkraft
oder den Elastizitätsverlust der Zonulafasern sowie weitere Bestandteile des Ziliarkörpers [Atc95].
Zum Teil basieren diese Theorien auf Studien, die an Primaten, die einen ähnlichen Akkommoda-
3.3 PRESBYOPIE 35
tionsapparat wie der Mensch besitzen, durchgeführt wurden [Nei90, Cro98]. Es gibt jedoch auch
außergewöhnliche Theorien, die beispielsweise der Verflüssigung des Glaskörpers einen Anteil am
Akkommodationsverlust zuschreiben [Col86].
Unter Einbeziehung aller altersbedingten Veränderungen des Akkommodationssystems und der viel-
zähligen Theorien besteht heutzutage Konsenz darüber, dass nicht ein einzelnes Organ, sondern das
Zusammenspiel aller für die Entwicklung der Presbyopie verantwortlich ist [Atc95, Gla01, Chr08].
Während einige Details weiterhin unklar erscheinen, unterstützt ein Großteil der bekannten Indizien,
die Auffassung, dass das anhaltende Linsenwachstum und die damit einhergehenden viskoelastischen
Gewebeveränderungen die Hauptursache der Presbyopieentwicklung sind. Jedoch tragen die Verän-
derungen der anderen Organe zusätzlich zum Verlust der Akkommodation bei. Die Degeneration vie-
ler Elemente des Akkommodationssystems ist auch nach dem Verlust der Akkommodationsfähigkeit
nicht abgeschlossen [Fis77, Kra97, Gla99a, Hey04, Kor04, Jon05, Ros06, Wee07a], sondern schreitet
weiter voran. Dies ist insbesondere im Hinblick auf eine operative Methode zur Wiederherstellung
der Akkommodationsfähigkeit zu beachten.
3.3.3 Behandlungskonzepte zur Presbyopie
Die am weitesten verbreitete und älteste Behandlungsmethode der Altersweitsichtigkeit ist das Tra-
gen einer Lesebrille für die Nahsicht. Modernste Gläsermanufaktur ermöglicht heute individuell an-
gepasste Gleitsichtbrillen, die ein Sehen in Nähe und Ferne ohne Brillenwechsel ermöglichen. Zudem
sind bi- oder multifokale Kontaktlinsen handelsüblich. Diese Techniken bieten eine Hilfestellung zur
Nah- und Fernsicht. Sie lösen jedoch nicht das eigentliche Problem des Akkommodationsverlustes.
Eine permanente Wiederherstellung von 3 - 4 dpt Akkommodationsbreite wäre für ein presbyopes
Auge ein wünschenswertes Ziel einer permanenten Behandlungsmethode [Hof04]. Im Folgenden
sollen einige neuere Therapiekonzepte vorgestellt und diskutiert werden.
Einen hervorragenden Überblick über die heutigen operativen Behandlungsmöglichkeiten liefert u.a.
ein Beitrag von Glasser [Gla08].
Monovision
Ein praktizierter Ansatz für eine permanente Behandlung ist die Monovision. Hierbei wird üblicher-
weise das nicht dominante Auge durch eine Kontaktlinse oder einen operativen Eingriff künstlich
kurzsichtig gemacht und verliert seine Fern-Sehschärfe. Erreicht wird dies zumeist durch einen re-
fraktiven Eingriff. Ähnlich der LASIK (Laser in situ keratomileusis) oder PRK (Photorefractive
Keratomy) wird die Hornhaut aufgesteilt, um die Brechkraft des Auges zu erhöhen [Aza03]. Eine
zweite Möglichkeit bietet das Einsetzen zweier verschiedener Intraokularlinsen (IOLs) nach einer
Grauen Star-Operation (Katarakt), wobei anstelle der Augenlinse eine IOL für die Nah- und eine
für die Fernsicht eingesetzt wird [Auf01, Baï04c]. Bei beiden Methoden findet keine dynamische
Akkommodationsrestauration statt, und für kleine Details wird weiterhin eine Lesebrille benötigt.
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Multifokale Strukturen
Durch fixe bifokale Strukturen in Form von Intraokularlinsen [Auf01, Baï04c] kann das Auge in zwei
Weiten scharf sehen, so dass eine sogenannte Pseudo-Akkommodation stattfindet. Der Fokusbereich
wird so weit angepasst, dass nun gleichzeitig Bilder aus zwei Entfernungen scharf auf der Netzhaut
abgebildet werden und ein Akkommodationseindruck vermittelt wird, da das Gehirn sich das Bild
aus der passenden Tiefe sucht. Nachteilig hierbei ist ein leichter Verlust der Sehschärfe und eine
Kontrastverminderung in sämtlichen Entfernungen [BiM03].
Erhöhung der Tiefenschärfe
Eine weitere Methode, um eine Pseudo-Akkommodation zu ermöglichen, ist die Tiefenschärfe des
Auges zu erhöhen. Dies wird erreicht, indem ein Lochblendenimplantat in die Hornhaut eingesetzt
wird [Acu08]. Die erhöhte Tiefenschärfe vermittelt den Eindruck der Akkommodationsfähigkeit.
Akkommodierende Intraokularlinsen
Akkommodierende Intraokularlinsen stellen eine echte dynamische Behandlungsmethode der Pres-
byopie dar [Küc02, Mas03, Küc04, Lan04]. Nach dem Entfernen des Linsengewebes wird die IOL
in den erhaltenen elastischen Kapselsack implantiert. Die Kontraktion des Ziliarmuskels soll nun
durch die Spannungsänderung der Zonulafasern und des Kapselsacks auf die IOL übertragen und in
eine Translationsbewegung der IOL umgewandelt werden. Prinzipiell gibt es drei Ausführungsarten
der akkommodierenden IOL: Einkomponentige [Küc02, Mas03] und zweikomponentige Linsensys-
teme [McL03, McL07], die die Akkommodation durch die Vorwärtsbewegung einer Optik realisie-
ren. Bei einer optimistisch ausgelegten Vorwärtstranslation von 1 mm kann im einkomponentigen
Fall mit einer Akkommodationsamplitude von 1 dpt [Lan03], im zweikomponentigen Fall mit bis zu
2,5 dpt gerechnet werden [McL03, McL07]. Im einkomponentigen Fall konnte in klinischen Studien
jedoch insgesamt kein signifikanter Akkommodationsgewinn nachgewiesen werden [Fid07, Men07].
Die dritte Variante der akkommodierenden IOL basiert auf der Idee, dass die Konfigurationsände-
rung des Kapselsacks in eine Änderung der Krümmungsradien der IOL umgewandelt werden könnte
[Ben05, Ben06]. Bisher sind keine Studien bekannt, die über die mögliche Akkommodationsampli-
tude dieser dritten Variante berichten. Diese Ausführung käme dem natürlichen Verhalten der Linse
am nächsten. Herausforderungen der akkommodierenden IOL sind der geringe Bauraum, der inner-
halb des Auges vorhanden ist, und der Implementationsvorgang im Auge, der möglichst schonend
erfolgen sollte.
Phako-Ersatz
Eine weitere Behandlung, die eine echte dynamische Akkommodation ermöglichen würde, ist der so-
genannte Phako-Ersatz [Par86, Nis98]. Zunächst muss das verhärtete Linsengewebe durch eine klei-
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(a) (b)
ABBILDUNG 3.10: (a) Prinzip der Funktionsweise einer zweikomponentigen IOL [McL03], (b)
Zweikomponentige akkommodierende IOL der Firma Visiogen (Synchrony Dual Optic Akkommo-
dative IOL) [McL07].
ne Öffnung im Kapselsack entfernt werden. Der entstehende Hohlraum wird anschließend mit einem
viskoelastischen Gel auf Polymerbasis aufgefüllt, dessen mechanische und optische Eigenschaften
einer jungen Linse entsprechen. Seit der Publikation des Konzeptes vor etwa 20 Jahren konnte an
Primaten gezeigt werden, dass ein Phako-Ersatz prinzipiell möglich ist [Hae94, Koo06]. Bisher be-
reitet das dichte Schließen des Kapselsacks und das Finden des optimalen Füllstoffes bezüglich der
Biokompatibilität und des Brechungsindex immer noch Komplikationen [Koo03, Baï04a].
Weitere Behandlungsansätze
Ein weiteres Behandlungskonzept ist die Methode der „Scleral Expansion Bands“ [Scr92], welche
ihre Existenz in der Akkommodationstheorie von Scharchar (siehe Abschnitt 3.2) begründen. So soll
durch die Dehnung der Sclera im Bereich des Ziliarkörpers die verlorengegangene Spannung der Zo-
nulafasern wiederhergestellt werden und eine Akkommodation ermöglichen [Crs00, Wir03]. Da viele
Fakten gegen die Akkommodationstheorie von Schachar sprechen [Gla99a, Gla99b, Ost07, Hey04,
Wee05], ist nicht von einem langfristigen Erfolg dieser Therapie auszugehen [Maw99, Ost04b].
Zudem gibt es pharmazeutische Ansätze, die Sklerotisierung der Linse zu unterdrücken [Til06, Bez08].
Nachteilig wäre in dem Fall, dass, sofern ein Mittel gefunden würde, die Anwendung bereits vor dem
Auftreten der Presbyopie im Kindes- oder jungen Erwachsenenalter begonnen werden müsste. Daher
scheidet dieser Ansatz als effektives Behandlungskonzept im Vorfeld aus [Gla08].
Ein weiterer Behandlungsansatz ist, die Verhärtung des Linsengewebes durch nah-infrarote, kurze
Laserpulse aufzubrechen. Die Idee wurde erstmals von Myers und Krueger im Jahre 1998 publi-
ziert [Mye98]. Aus dieser Idee wurde das in dieser Arbeit vorgestellte fs-Lentotomie-Verfahren zum
Flexibilitätsgewinn der Linse entwickelt. Daher soll im nachfolgenden Abschnitt ausführlich darauf
eingegangen werden.
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3.4 Presbyopiebehandlung mittels nah-infraroter Laserpulse
Ende der 1990er Jahre begannen sich ultrakurze Pulse gerade im Bereich der refraktiven Chirurgie als
nützliches Werkzeug bei der LASIK zu etablieren [Juh96, Kur98, Lub00]. Durch den nichtlinearen
Absorptionsprozess bei der Photodisruption (siehe Abschnitt 2.2.2) ist der Gebrauch von ultrakurzen
Laserpulsen nicht nur auf eine oberflächige Anwendung am Auge begrenzt. Myers und Krueger er-
kannten als erste das mögliche Potenzial und schlugen vor, den auf der Photodisruption beruhenden
Schneideffekt auch innerhalb der Linse zu nutzen [Mye98]. Basierend auf dem Helmholtz-Modell
der Akkommodation und der Überzeugung, dass der Hauptgrund des Akkommodationsverlustes in
der Abnahme der Eigenelastizität des Linsengewebes liegt, schlugen sie zwei Verfahren zur Behand-
lung mit kurzen, nah-infraroten Laserpulsen vor. Die Photophako Reduction (PPR) soll durch das
Einbringen vieler Laserpulse und der auftretenden Dekomposition das Linsengewebe verringern. Im
zweiten Verfahren, der Photophako Modulation (PPM), sollen die fokussierten Laserpulse genutzt
werden, um Mikroperforierungen zu erzeugen, die den Stoffwechsel der Linse verbessern und so
einer Verhärtung des Gewebes im Vorfeld entgegen wirken.
Drei Jahre später konnte Krueger anhand einer Studie an 11 extrahierten humanen Linsenpaaren den
experimentellen Beweis erbringen, dass sich die Linsen durch das Einbringen einer Schnittstruktur
flexibler verhalten [Kru01]. In der Studie wurde im zentralen Bereich der Linse eine aus 100 Laser-
pulsen bestehende Fläche von 2 - 4 mm Durchmesser gelasert. Hierfür wurde ein Nd:YAG Laser,
der Laserpulse im Nanosekunden-Bereich emittiert, verwendet. Die benötigte Pulsenergie, um einen
optischen Durchbruch innerhalb der Linsen zu erzielen, lag bei 2,5 - 7,0 mJ. Die Verformbarkeit
der gelaserten und ungelaserten Linsen wurde mittels eines Rotationsaufbaus (siehe auch Abschnitt
4.1.3), wie ihn schon Fisher 1971 [Fis71] für seine Experimente verwandte, nachgewiesen. Nachteilig
wurde angeführt, dass starke Nebeneffekte auftraten. So wurden eine starke Gasentwicklung, die zu
einer Dickenzunahme der Linsen führte, und vereinzelt eine optische Verzeichnung in der Linse fest-
gestellt. Ausgehend von seinen erzielten Ergebnissen schlägt Krueger vor, für eine höhere Präzision
und Reduzierung der Nebeneffekte ein Femtosekunden-Lasersystem zu verwenden [Kru01].
Dem Vorschlag von Krueger folgend wurde 2003 am Laser Zentrum Hannover e.V. die Forschung
mit Femtosekundenlasern zur Behandlung der Presbyopie begonnen und die Grundlagen eines The-
rapiekonzepts, der fs-Lentotomie, entwickelt [Rip03].
3.4.1 fs-Lentotomie
Das Konzept der fs-Lentotomie unterscheidet sich hinsichtlich der ersten Ideen von Myers und Krue-
ger bezüglich der Behandlung der Linse mit kurzen, nah-infraroten Laserpulsen wie folgt: Während
Myers und Kruegers Vorschläge der Photophako Reduktion und Photophako Modulation auf eine
Veränderung der Elastizität des Linsengewebes abzielen [Mye98, Kru01], wird bei der fs-Lentotomie
der Ansatz gewählt, die Linse als Ganzes flexibler und leichter verformbar zu machen. Dies soll durch
gezieltes Einbringen von definierten, dreidimensionalen Schnittgeometrien erfolgen, die Gleitebe-
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nen innerhalb des Linsengewebes schaffen und so eine höhere Verformbarkeit ermöglichen [Rip07,
Rip08a, Rip08b].
Die Anordnung der Gleitebenen erfolgte zunächst aus der theoretischen Überlegung heraus, dass in
einem rotationssymetrischen Körper eine Verformbarkeit entlang aller Hauptachsen des zylindrischen
Koordiantensystems erfolgen sollte. Somit ergeben sich als „Elementarbauteile“ eines Schnittmus-
ters, die in Abbilung 3.11 dargestellt sind, (a) frontale konzentrische Flächen (auch Ringe), (b) in die
Tiefe reichende Zylinder und (c) radial nach außen und in die Tiefe reichende Flächen. Eine Kombi-
nation aller drei (d), das sogenannte „Steering-Wheel“-Muster (siehe auch Abschnitt 4.1.2) [Rip07],
wurde in unterschiedlichen Varianten für die meisten Experimente [Rip07, Rip08a, Rip08b], so auch
in dieser Arbeit, verwendet.
(a) (b) (c) (d)
ABBILDUNG 3.11: Mögliche Formen der Schnittmuster innerhalb der Linse: (a) frontale Flächen
(Ringe), (b) in die Tiefe reichende Zylinder, (c) radial nach außen verlaufende, in die Tiefe reichende
Flächen, (d) „Steering-Wheel“ eine Kombination aller drei Muster [Rip07].
Erste grundsätzliche Untersuchungen zur fs-Lentotomie beschäftigten sich mit der Eruierung der
Schnittparameter, um möglichst präzise und feine Schnitte innerhalb der Linse zu generieren. Diese
Experimente wurden mit dem auch in dieser Arbeit benutzen Femtosekundenlasersystem der Firma
THALES, Modell BRIGHT, (siehe Abschnitt 4.1.1) und dem dazugehörigen 3D-Scankopf inklusi-
ve Fokussieroptik durchgeführt. Beste Schnittqualitäten in den verwendeten jungen Schweinelinsen
wurden bei Pulsenergien von etwa 0,8 µJ, bei einem Laserspotabstand von 5 - 6 µm transversal und
von etwa 40 µm axial, erreicht [Rip07, Rip08b]. Besonders hohen Einfluss auf die Güte des Schnitt-
ergebnisses hatte ein doppeltes Durchlaufen der Strukturen. Im ersten Durchlauf wird ein doppel-
ter Spotabstand verwendet; ebenso beim erneuten Durchlaufen der Struktur, hier jedoch mit einem
Spotabstand Versatz, so dass ein vollständiges Schnittmuster entsteht [Rip07]. Dieser Scanalgorith-
mus zeigte schon bei der Bearbeitung von kornealem Gewebe eine verbesserte Schnittqualität, da die
verbleibende Gasblase am Fokusort weniger Einfluss auf den nachfolgenden Laserpuls hat [Hei03].
Erste Untersuchungen zur Steigerung der Verformbarkeit der Linsen durch die Laserbehandlung
wurden an jungen Schweinelinsen durchgeführt. Zur Messung der Flexibilitätsänderung der Linsen
wurde - wie ursprünglich von Fisher [Fis71] und auch von Krueger [Kru01] - ein Rotationsaufbau
(siehe Abschnitt 4.1.3) verwendet. Hierbei konnte an 30 Linsen gezeigt werden, dass durch die Mi-
kroschnitte eine etwa 21 % höhere Verformbarkeit der Linsen erzielt werden kann [Rip07, Rip08b].
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Des Weiteren konnte in nachfolgenden Experimenten der Einfluss der Schnittgeometrie auf die Ver-
formbarkeitssteigerung belegt werden [Rip08b]. So führt beispielsweise eine steigende Anzahl von
radial nach außen zeigenden Flächen zu einer erhöhten Verformbarkeit. Wird die frontale Fläche an-
gewinkelt, so dass die Schnittfläche dem Angriffswinkel der Zonulafasern an der Linsenkapsel ent-
spricht, führt dies bei geringeren Kräften zu einer gesteigerten Verformbarkeit gegenüber einer planen
Schnittfläche. Bei hoher Rotationsgeschwindigkeit ist dieser Effekt nicht mehr sichtbar [Rip08b].
Parallel zu den in vitro Untersuchungen zur Flexibilitätssteigerung wurden die Wundheilungsreakti-
on sowie andere mögliche Nebenwirkungen der Laserbehandlung der Linse in einer initialen Studie
an Kaninchen untersucht. Dazu wurden sechs Kaninchen (New Zealand Albino Rabbits) im Alter
von 24 - 30 Monaten jeweils an einer Linse mit dem Femtosekundenlaser behandelt. Direkt nach der
Behandlung zeigten sich außer dem eigentlichen Schnittmuster keine Trübungen oder sonstige Auf-
fälligkeiten. Nach einer dreimonatigen Nachuntersuchungszeit konnte bei fünf Tieren keinerlei Ein-
schränkung der Transparenz der Linsen festgestellt werden. Ein Kaninchen entwickelte eine Katarakt,
da diese jedoch beidseitig auftrat, ist davon auszugehen, dass diese nicht durch die Laserbehandlung
ausgelöst wurde [Kru05, Ger07].
Die bisherigen Untersuchungen zeigen, dass das fs-Lentotomie-Verfahren von seinem Ansatz her
erfolgsversprechend ist. Dies berechtigt, weitere Untersuchungen durchzuführen, um festzustellen,
ob das Verfahren für eine Behandlung am Menschen geeignet sein könnte. Im Rahmen dieser Arbeit
werden die bisherigen Experimente aufgegriffen und weitergeführt, um einen nächsten Schritt in
Richtung einer möglichen Behandlungsmethode zur Presbyopie zu vollführen.
4 Presbyopiebehandlung mittels fs-Laser
In diesem Kapitel werden die Experimente zur Flexibilitätsänderung von humanen Linsen durch die
Applikation von Schnittebenen in das Linsengewebe (fs-Lentotomie) dargestellt. Dabei wird an die
bereits am Laser Zentrum Hannover e.V. durchgeführten Vorarbeiten [Rip07, Rip08b] (siehe auch
Abschnitt 3.4.1) angeknüpft. Es soll gezeigt werden, dass durch die fs-Lentotomie nicht nur ein Ge-
winn an Flexibilität bei in vitro Schweinelinsen erreicht wird, sondern dass dies insbesondere auch
für presbyope, humane Spenderlinsen gilt.
Die Flexibilität der Linse wird dabei sowohl vor als auch nach der Laserbehandlung mittels eines Ro-
tationsversuchs nach Fisher [Fis71], dem so genannten Fisher-Spinning-Test, bestimmt. Neben diesen
experimentellen Untersuchungen wird eine theoretische Betrachtung des Akkommodationsprozesses
mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM) durchgeführt. Auch hierbei wird der Vergleich zwi-
schen einem nativen Linsenmodell und einem Modell mit appliziertem Schnittmuster gezogen, um
einen Nachweis des Anstiegs der Verformbarkeit durch die eingebrachten Laserschnitte zu erbringen.
4.1 Experimente zur Flexibilitätssteigerung
Die Experimente zur Untersuchung der Flexibilitätssteigerung von humanen Spenderlinsen wurden
in einer Zeitspanne von etwa 1,5 Jahren bedingt durch die Verfügbarkeit der Spenderlinsen, durchge-
führt. Während der gesamten Zeit wurde die im Folgenden beschriebene Versuchsprozedur eingehal-
ten.
4.1.1 Lasersystem und Applikationseinheit
Als Laserquelle für die fs-Lentotomie an den humanen Spenderlinsen wird ein Oszillator-Verstärker-
Femtosekundenlasersystem genutzt. Das verwendete System BRIGHT der Firma THALES (Orsay,
Frankreich) besteht aus einem Erbium dotierten Faseroszillator der Firma IMRA, der eine mittle-
re Leistung von 10 mW bei einer Repetitionsrate von 48 MHz und einer Pulsdauer von 100 fs er-
reicht. Durch eine interne Frequenzverdopplung liegt die Wellenlänge des Seed-Pulses bei 780 nm.
Der Seed-Puls wird im Folgenden mittels der Chirped Puls Amplification (CPA) in einer zweistufi-
gen Verstärkereinheit hoch verstärkt. Dabei werden sowohl der regenerative Verstärker als auch der
Doublepass-Verstärker durch einen frequenzverdoppelten Nd:YLF Laser (Neodym gedopter Yttrium
Lithium Fluorid-Laser) gepumpt. Der Pumplaser JADE der Firma THALES besitzt bei einer Pulswie-
derholfrequenz von 5 kHz eine mittlere Leistung von 32 W. Dies ermöglicht eine Ausgangsleistung
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des Gesamtsystems von 1,5 W bei einer minimalen Pulsdauer von 125 fs. Die Zentralwellenlänge
von 780 nm bleibt erhalten. Die Pulswiederholfrequenz kann durch die Steuerungssoftware des La-
sersystems beliebig bis maximal 5 kHz frei gewählt werden. Ein interner Abschwächer ermöglicht
zudem die Einstellung der Pulsenergie, so dass das Lasersystem auch die geringen Pulsenergien von
wenigen Mikrojoule, die für die Bearbeitung der Linse benötigt werden, liefern kann [Tha01].
Die dreidimensionale Bearbeitung der humanen Linse wird durch die Einkopplung des Laserstrahls in
eine 3D-Ablenkeinheit vorgenommen. Die Strahlablenkung in der transversalen Ebene (x-y-Ebene)
erfolgt durch einen 2-Achsen-Galvanometerscanner (GSI Lumonics, USA). In Kombination mit der
verwendeten f-Θ-Optik (f = 75 mm, NA = 0,1) wird eine räumliche Positioniergenauigkeit unter ei-
nem Mikrometer in einem Bearbeitungsfeld von 9 x 9 mm erreicht. Das Scannen in axialer Richtung
erfolgt durch eine mechanische Linear-Achse (M126-DG, Physik Instrumente, Karlsruhe) mit einer
Genauigkeit im Submikrometerbereich, in dem die Fixationshalterung der Linse relativ zur fokus-
sierenden Optik bewegt wird. Abbildung 4.1 zeigt den prinzipiellen Aufbau der 3D-Ablenkeinheit.
ABBILDUNG 4.1: Prinzipskizze der 3D-Ablenkeinheit zur Presbyopiebehandlung. Der Laserstrahl
tritt über eine 15 mm große Apertur in den 2D-Galvanometerscanner ein. Zur Fokussierung der La-
serpulse wird eine angepasste f-Θ-Optik verwendet. Der Tiefenscan wird durch die Bewegung des
Probenhalters realisiert.
Die Ablenkeinheit und die Fokusgröße sind in einer vorausgegangenen Arbeit am LZH ausführlich
charakterisiert worden [Rip07]. Die f-Θ-Optik gleicht die durch die Scanspiegel entstehenden Bild-
fehler aus und ist so an die Laserstrahlquelle angepasst, dass trotz des langen Glasweges der Optik
keine durch Dispersion verursachte Pulsverbreiterung auftritt und die Pulsdauer von 125 fs im Fo-
kusvolumen erhalten bleibt. Bei einer maximalen Eingangsapertur von 15 mm wurde mittels der
Knife-Edge-Methode ein Fokusdurchmesser von 2w0 = 7,34 µm ermittelt [Rip07].
Die Fixationshalterung für die Linsen (siehe Abbildung 4.2) besteht aus einer Vorrichtung, die die
Linse gegenüber der Fokussieroptik zentriert. Die Linse liegt mittig in einer Mulde in der unteren
Platte der Halterung. Mit Hilfe von zwei Stellschrauben wird die obere Platte montiert, so dass die aus
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einer dünnen Glasplatte bestehende Apertur der Halterung die Linse zwischen 200 µm und 400 µm
in der Dicke applaniert. So entsteht ein fast planparalleler Übergang, der einen verzeichnungsfreien
Eintritt der Laserstrahlung in die Linse gewährleistet. Die Winkel zwischen Linse und Glasplatte sind
dabei mit Flüssigkeit benetzt, so dass ein Bearbeitungsfeld von etwa 6 bis 7 mm entsteht (siehe Abbil-
dung 4.3). Zur Laserbearbeitung wird die Fixationshalterung zentriert unterhalb der fokussierenden
Optik an der Linearachse befestigt.
ABBILDUNG 4.2: Fixationseinheit der Lin-
sen.
ABBILDUNG 4.3: Applanantion der Linse während
der Bearbeitung.
4.1.2 fs-Lentotomie Behandlung
Probenmaterial
Die humanen Linsen werden von der Hornhautbank der Universitätsaugenklinik in Wien aus Organ-
spenderaugen für Korneatransplantationen bezogen. Im Anschluss an die Vorbereitung der Kornea
für die Transplantationsoperation erfolgt die Entnahme der Linsen aus dem Bulbus des Spenderau-
ges. Für den Transport zum Laser Zentrum Hannover e.V. werden die Linsen in kleinen Ampullen,
gefüllt mit 0,9 % Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur gelagert. Zwischen dem Tod des Spenders
und dem Eintreffen der Linsen am LZH liegen 32 bis 71 Stunden (im Mittel: 49±10). Dabei verbrin-
gen die Linsen zwischen 21 und 24,5 Stunden (im Mittel: 22,7 ± 0,8) in der Kochsalzlösung. Durch
den Transport und den Umgang mit den Linsen während der Experimente entstehen Beschädigungen
an der Linsenkapsel. Dies führt dazu, dass nur etwa zwei Drittel der aus Wien erhaltenen Linsen für
die Flexibilitätsuntersuchungen verwendet werden können. Insgesamt stehen für die Studie 41 huma-
ne Linsen in einem Alter von 20 bis 67 Jahren zur Verfügung. Dabei überwiegen Linsen von älteren
Spendern mit einem Alter von über 50 Jahren; im Mittel liegt das Alter bei 55 ± 12 Jahren.
Applikation des Schnittmusters
Das Einbringen des Schnittmusters in das Linsengewebe erfolgt für alle humanen Linsen nach dem
gleichen Schema. Aufbauend auf den Studien an Schweinelinsen am LZH, wird das dort in Bezug
auf die Flexibilitätssteigerung am besten geeignete Laserschnittmuster, das Steering-Wheel-Muster
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[Rip07, Rip08b], auch in dieser Arbeit an den humanen Linsen verwendet. Das Schnittmuster (sie-
he Abbildung 4.4) besteht aus den drei folgenden geometrischen Elementen: Ringförmige Flächen
senkrecht zur optischen Achse, radial angeordnete Flächen parallel zur optischen Achse und Zylin-
dern um die optische Achse. Dabei bilden zwei frontale Ebenen und zwei Zylinder einen eckigen
Torus, der durch 12 weitere Ebenen unterteilt wird. Prinzipiell können die geometrischen Abmessun-
gen des Schnittmusters beliebig variiert werden. Zum Zweck der Vergleichbarkeit wurde die Größe
des Musters jedoch nicht variiert, obwohl beispielsweise die relative Größe des Schnittmusters im
Vergleich zur Linsengröße einen Einfluss auf das Ausmaß der Flexibilitätsänderung bewirken sollte.
Die verwendete Schnittstruktur besitzt einen Außenradius von Ra = 2,5 mm, einen Innenradius von
Ri = 1,0 mm, eine Strukturtiefe von h = 1,0 mm und 12 Segmentschnitte. Die vordere Front des
Musters liegt dabei 1,0 mm hinter dem anterioren Pol im Kortex der Linse.
Die Schnittflächen werden über die vektorielle Bewegung des Fo-
ABBILDUNG 4.4: Steering-
Wheel-Muster mit 12 Seg-
mentschnitten.
kuspunktes realisiert, in dem der Schnitteffekt durch das Auftreten
des optischen Durchbruchs induziert wird. Ein in der Programmier-
sprache C geschriebenes Steuerungsprogramm leitet dabei über zwei
Datenkarten im PC die Positionsbefehle an die 3D-Ablenkeinheit.
Eine Synchronisation der Scanbewegung mit dem Laserpuls erfolgt
über das Einlesen und Verarbeiten des Triggersignals des Lasers in
der Software.
Geeignete Laser- und Scanparameter zum Erreichen von präzisen
Schnitten innerhalb der Linse sind für das verwendete Laser-Scanner-
System aus vorausgegangenen Arbeiten bekannt [Rip07]. Ein latera-
ler Pulsabstand von 6 µm sowie 40 µm axial ermöglicht einen optimalen Schnitt. Dabei wird durch
ein zweifaches Scannen der Struktur (siehe Abbildung 4.5) mit doppeltem Spotabstand ein besonders
ABBILDUNG 4.5: Einfluss des Scanalgorithmus. a) Beim einfachen Durchlaufen der Struktur können
sich benachbarte Gasblasen beeinflussen. b) Ein doppeltes Abrastern der Struktur mit zweifachem
Abstand verringert diesen Effekt [Hei01, Rip07].
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feiner Schnitt ohne größere verbleibende Gasblasen ermöglicht [Rip07]. Beim zweiten Durchlaufen
findet dabei ein Versatz der Fokuspunkte von einem Spotabstand Anwendung, so dass anschließend
die gesamte Struktur in einem Raster von einem Spotabstand abgescannt wird. Dabei wird eine Wech-
selwirkung und ein Zusammenschluss von zwei benachbarten Gasblasen unterdrückt [Hei01].
Als variabler Parameter beim Durchlaufen der Laserprozedur verbleibt einzig die verwendete Puls-
energie. Diese wird dem Zustand der humanen Spenderlinse angepasst. Ist die Linse klar und weist
keine Eintrübungen auf, reicht eine Pulsenergie von 0,5 µJ aus, um einen LIOB zu erzeugen. Je älter
der Spender der Linse ist, desto stärker sind ihre altersbedingten Veränderungen wie die gelbliche
Verfärbung und die Entwicklung von Streuzentren ausgeprägt. Diese beeinflussen die Pulspropaga-
tion und somit die Fokusgröße negativ. Eine höhere Pulsenergie ist dann nötig, um Photodisruption
auszulösen. Die obere Grenze der benötigten Pulsenergie beträgt 1,5 µJ. Bisher existiert noch kei-
ne Messmethode, die die benötigte Pulsenergie zum LIOB innerhalb der Linse vorhersagen kann.
Somit wird die benötigte Energie jeder zu behandelnden Linse aufgrund von Erfahrungen aus voran-
gegangenen Untersuchungen abgeschätzt. Erfolgt eine falsche Abschätzung, entsteht bei zu geringer
Energie kein Schnitt oder bei zu hoher Energie eine aus großen Gasblasen bestehende Fläche.
4.1.3 Ablauf der Flexibilitätsmessung
Für die Messung der möglichen Flexibilitätsänderung durch die fs-Lentotomie wird zunächst vor dem
Einbringen des Schnittmusters durch den Fisher-Spinning-Test [Fis71] die initiale Flexibilität jeder
Linse bestimmt. Im direkten Anschluss erfolgt die Laserprozedur. Nach erfolgreichem Einbringen
der Schnittgeometrie wird die Flexibilitätsmessung wiederholt. Der gesamte Ablauf benötigt eine
Zeitspanne von etwa 15 Minuten. Das Applizieren des verwendeten Schnittmusters dauert aufgrund
der ca. 1,5 Millionen eingebrachten Laserpulse bei einer Pulswiederholrate von 5 kHz etwa 6 Mi-
nuten. Während der gesamten Durchführung der Untersuchung wird die Linse durch Benetzung mit
Kochsalzlösung vor dem Austrocknen bewahrt. Im Anschluss an die Messungen erfolgt die Auswer-
tung der Deformationsfähigkeit der Linse, wobei die Flexibilitätsänderung durch die eingebrachten
Schnitte bestimmt wird.
Fisher-Spinning-Test
Der sogenannte Fisher-Spinning-Test [Fis71] ermöglicht es, eine Verformbarkeit der Linse quantitativ
zu bestimmen. Die Linse wird dabei auf einer speziell angepassten Plattform auf der zentralen Ach-
se eines Motors platziert. Während der Rotation bewirkt die auftretende Zentrifugalkraft eine nach
außen wirkende Kraft, die zur Abflachung der Linse führt. Diese Verformung kann mit der durch
die Zonulafasern bewirkten Kraft bei der Relaxation des Ziliarmuskels während der Akkommodation
verglichen werden. Sicherlich entsprechen die hier auftretenden Kräfte nicht den realen, während der
Akkommodation auftretenden Kräften im Auge, jedoch erlaubt es dieses Prinzip, einen quantitativen
Eindruck der möglichen Verformbarkeit der Linse zu gewinnen.
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Die Rotationsplattform, auf der die Linse platziert wird, ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Sie besteht
aus einem schmalen ringförmigen Steg, dessen Innendurchmesser mit 7,5 mm geringfügig kleiner als
der Linsendurchmesser ist. Somit kann während der Rotation fast die gesamte geometrische Kontur
der Linse durch eine seitlich positionierte CCD-Kamera (WAT 902 B, WATEC CO.,Tsuruoka, Japan)
mit einem Long-Distance Zoomobjektiv (STANDARD ZOOM 6000, NAVITAR, Rochester, USA) oder
einer Digitalkamera (D70, NIKON, Tokyo, Japan) abgelichtet werden.
Der schematische Aufbau des Fisher-Spinning-Tests ist in Abbildung
ABBILDUNG 4.6: Rotati-
onsplattform für die Lin-
sen.
4.7 dargestellt. Die Rotationsplattform wird durch einen Elektromotor
(MFA COMO DRILLS, Worth, Großbritannien) angetrieben. Durch das
Variieren der Spannung kann die Drehzahl des Motors stufenlos ein-
gestellt werden. Hohe Drehzahlen bewirken hohe Zentrifugalkräfte, die
zu einer starken Verformung führen. Die Höhe der Drehzahl ist jedoch
durch ein mögliches Katapultieren der Linse von der Rotationsplattform
begrenzt. Zudem sollten die auftretenden Kräfte in der gleichen Größen-
ordnung liegen wie die bei der Akkommodation auftretenden. Nach ei-
ner Studie von Rosen et al. [Ros06] besitzt eine 55-jährige humane Linse
(dies ist das mittlere Alter der in dieser Arbeit verwendeten Linsen) ein
Gewicht von 244 mg und einen äquatorialen Radius von r = 4,73 mm.
Hierbei ergibt sich in erster Näherung unter Verwendung des mittleren
Radius rm = r2 eine Zentrifugalkraft Fz =mω2rm von 17 mN, bei der im Rahmen dieser Arbeit ma-
ximal verwendeten Drehzahl von 1620 Umin . Diese Kraft liegt im unteren Bereich der in der Literatur
angegebenen Kräfte, die bei der Akkommodation auftreten. Diese reichen von 12 mN [Fis86] über
56 mN [Her08] bis zu 80 mN [Bur02, Her06].
ABBILDUNG 4.7: Schematischer Aufbau des Fisher-Spinning-Tests. Die Kontur der Linsengeome-
trie wird bei Stillstand und bei Rotation durch eine Kamera erfasst. Die Auswertung der Messgrößen
erfolgt anschließend am PC.
Datenerfassung und Auswertung
Im Stillstand und während der Rotation der Linse erfolgt die Erfassung ihrer Geometrie. Durch das
Abbilden eines exakten Maßstabs in der Aufnahme kann anschließend eine digitale Auswertung der
4.1 EXPERIMENTE ZUR FLEXIBILITÄTSSTEIGERUNG 47
Linsenkontur vorgenommen werden. Dazu werden die anteriore-posteriore (a-p) Linsendicke, der
äquatoriale Durchmesser sowie die Krümmungsradien im zentralen Bereich der Linse bestimmt. Die
Krümmungsradien werden durch die Anpassung von Kreissegmenten an die Kontur der Linse ermit-
telt. Die Anpassung erfolgt dabei wegen ihrer asphärischen Form in einem Bereich von ra = 2,8 mm
anterior und rp = 2,0 mm posterior um den Linsenpol herum (siehe Abbildung 4.8). Bedingt durch
ABBILDUNG 4.8: Bestimmung der Krümmungsradien durch das Anpassen von Kreissegmenten im
zentralen Bereich der Linse.
die Auflösung der Bilder und die Unschärfe der Linse bei der Rotation durch ihre leichte Nutation
können die Dicke und der Durchmesser mit einer Varianz von etwa ±30 µm während der Rotati-
on bestimmt werden. Im Stillstand liegt sie bei etwa ±10 µm. Die Genauigkeit der extrapolierten
Krümmungsradien liegt bei etwa ±0,5 mm. Abbildung 4.9 zeigt exemplarisch die Verformung einer
45-jährigen Linse bei einer Drehzahl von 1620 Umin (b) im Vergleich zum Stillstand (a). Es ist deutlich
zu erkennen wie die Linse abflacht und sich die Krümmungsradien vergrößern.
ABBILDUNG 4.9: Auswirkung der durch die Rotation entstehenden Zentrifugalkraft auf die Geome-
trie einer 45-jährigen Linse, a) im Stillstand, b) bei einer Drehzahl von 1620 Umin .
Die unterschiedliche initiale Linsengröße erfordert eine Normierung der dynamisch ermittelten Mess-
größe, um die einzelnen Linsen miteinander vergleichen zu können. Daher wird für das Flexibilitäts-
maß einer Linse die normierte Linsendicke η eingeführt.
η = drot
d0
(4.1)
Dabei ist d0 die anteriore-posteriore Linsendicke im Stillstand und drot bei gegebener Drehzahl.
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4.1.4 Ergebnisse der Flexibilitätsuntersuchung
Die Laserbehandlung konnte bei allen 41 Linsen erfolgreich durchgeführt werden. Im Gegensatz zu
den bereits publizierten Untersuchungen an jungen in vitro Schweinelinsen [Rip07, Rip08b], in die
immer ein Schnittmuster gleicher Qualität eingebracht werden konnte, ist dies an den humanen Spen-
derlinsen nicht möglich. Die vorhandenen Streuzentren und die gelbliche Verfärbung führen zu einer
optisch inhomogenen Qualität des Linsengewebes, so dass an verschiedenen Positionen im Gewe-
be unterschiedliche Schwellen für den LIOB vorliegen. Somit müsste die Pulsenergie während der
Laserprozedur dynamisch angepasst werden, um einen Schnitt mit gleichbleibender Präzision zu er-
halten. Da eine solche dynamische Anpassung der Energie bisher nicht vorgesehen ist und auch noch
keine Messmethode existiert, die die Energie zum LIOB ortsaufgelöst bestimmt, entstehen partielle
Schnittmuster. Somit gibt es Bereiche, in denen die Schwelle unterschritten wird und kein LIOB auf-
tritt und Bereiche, auf die sich die mechanische Wirkung ausgeprägter als beabsichtigt auswirkt, da
die Energie zu hoch gewählt wurde. Ein typisches Schnittmuster innerhalb einer humanen Spender-
linse zeigt Abbildung 4.10.
ABBILDUNG 4.10: Ein typisches erzeugtes Schnittmuster (etwa 60 % vollständig) innerhalb einer
humanen Spenderlinse. Diese 61-jährige Linse wurde mit einer Pulsenergie von 1 µJ gelasert. In den
unversehrten Arealen liegen Inhomogenitäten des Linsengewebes vor, so dass die Pulsenergie nicht
ausreichte, um einen optischen Durchbruch auszulösen. Dementsprechend bildete sich kein Schnitt
aus. Das Kreissegment am rechten Rand des Schnittmusters ist die Applanationskante.
Altersbedingte Veränderungen
Die altersbedingte Veränderung der Geometrie und Flexibilität der Linse konnte in den Messungen
des Fisher-Spinning-Tests vor der Laserbehandlung bestätigt werden. Gewicht und Abmessungen der
Linse wurden altersabhängig ermittelt und ausgewertet. Abbildung 4.11 zeigt die ermittelten initialen
geometrischen Abmessungen der Linsen, aufgeschlüsselt nach dem Alter. Der äquatoriale Durch-
messer ist mit 9,43 ± 0,06 mm über das Lebensalter nahezu konstant. Die anteriore-posteriore (a-p)
Linsendicke steigt hingegen an. Unter Ausschluss der 20-jährigen Linsen, die sich aufgrund ihrer
noch vorhandenen Flexibilität im tatsächlichen akkommodierten Zustand befinden, steigt die Lin-
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sendicke etwa nach folgender Gleichung d = 4,19 mm+0,02mma ⋅ Alter an. Gleichzeitig nimmt das
Linsengewicht auf g = 172,59 mg+1,66mga ⋅Alter beim Altern zu (siehe Abbildung 4.12).
ABBILDUNG 4.11: a-p Linsendicke und äquato-
rialer Durchmesser von 41 Linsen in Abhängig-
keit des Alters. Die Ausgleichsgeraden berück-
sichtigen nicht die 20-jährigen Linsen.
ABBILDUNG 4.12: Das Linsengewicht von 24
Linsen in Abhängigkeit des Alters.
Abbildung 4.13 schlüsselt die Flexibilität der Linsen nach dem Alter auf. Junge 20-jährige Linsen
besitzen eine normierte Linsendicke von etwa 0,85 bei einer Drehzahl von 1620 Umin . Dies entspricht
einer Verformbarkeit von 15 %. Beim Erreichen der fünften Lebensdekade ist die Verformbarkeit
auf etwa 10 % abgesunken. Bis zum 65. Lebensjahr nimmt sie weiter ab; es verbleiben etwa 6 %
Deformationsfähigkeit.
ABBILDUNG 4.13: Normierte Linsendicke η bei einer Drehzahl von 1620 Umin in Abhängigkeit des
Alters.
Zusammenfassend bestätigen diese altersabhängigen Messergebnisse des Fisher-Spinning-Tests die
bekannten Fakten des Alterungsprozesses der Linse. Jedoch ist anzumerken, dass die ermittelten geo-
metrischen Abmessungen im Vergleich zu den in der Literatur publizierten Werten [Ros06, Gla99a]
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alle leicht erhöht sind. Die Linsen weisen insbesondere eine erhöhte anteriore - posteriore Linsendi-
cke auf. Dies lässt sich auf den Zerfall des Gewebes durch den Tod und der damit folgenden Einstel-
lung der Zellfunktionen zurückführen. Im Folgenden soll dieser Einfluss kurz dargestellt werden.
Wasseraufnahme
Innerhalb der Linsenfasern liegt eine hohe Konzentration von negativ geladenen Ionen vor, die einen
konstanten Flüssigkeitsstrom in die Linse bewirkt [Mat07]. Unkontrolliert führt dies zu einer stän-
digen Flüssigkeitsaufnahme, die ein Anschwellen der Linse verursachen würde. In einem lebenden
Organismus wird daher dieser konstante Flüssigkeitsstrom durch aktive Mechanismen der Zellmem-
branen und Ionenpumpen innerhalb der Zellen reguliert [Mat07]. Werden diese Mechanismen ausge-
schaltet, so wie durch den Tod des Organismus, führt dies zum Anschwellen des Gewebes.
Das Linsenmaterial, das in dieser Studie verwendet wird, wurde bereits mehrere Stunden zuvor aus
dem Körper des Verstorbenen entnommen. Die Regulationsmechanismen sind somit ausgeschaltet,
und es sollte ein Anstieg des Linsenvolumens zu beobachten sein. Da das Linsenmaterial nicht direkt
nach dem Zeitpunkt des Ablebens zur Verfügung steht, soll anhand einer exemplarisch durchgeführ-
ten Untersuchung die Stärke der Beeinflussung der Linsen durch die Wasseraufnahme untersucht
werden. Abbildung 4.14 zeigt beispielhaft die Auswirkung auf das Volumen der Linse bei der Lage-
rung in Kochsalzlösung über den Zeitraum von vier Tagen. Eine Linse, die in einem solchen Ausmaß
angeschwollen ist, wäre für die Studie unbrauchbar.
ABBILDUNG 4.14: Veränderung des Linsenvolumens und der Geometrie einer 63-jährigen Linse
durch die Flüssigkeitsaufnahme bei Lagerung in 0,9 % Kochsalzlösung.
Abbildungen 4.15 und 4.16 zeigen die Entwicklung des Gewichts und der Abmessung der Kon-
tur der Linsengeometrie von vier zufällig ausgewählten Linsen über den Zeitraum von sechs Ta-
gen. Dabei wird für die unbekannte Ausgangsgröße und das initiale Gewicht ein aus der Litera-
tur [Ros06, Gla99a] bekannter Wert verwendet. Ein Vergleich der Ausgangsgröße aus der Literatur
und der gemessenen Größen der Linsen bei Ankunft im Laser Zentrum hannover e.V. nach etwa
24 Stunden Lagerung in 0,9 % Kochsalzlösung zeigt, dass die Linsen dieser Studie durch die Flüs-
sigkeitsaufnahme beeinflusst sind. Die Gewichtszunahme ist zwischen dem zweiten und dritten Tag
am stärksten; innerhalb der ersten 24 Stunden liegt sie bei moderaten 10 %. Bei den Abmessungen
der Linsenkontur verändert sich der äquatoriale Durchmesser über den gesamten Beobachtungszeit-
raum kaum. Die a-p Linsendicke hingegen erfährt bereits innerhalb der ersten 24 Stunden einen
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enormen Zuwachs von 35 %. Die Beeinflussung der Linsen lässt sich auch durch das von Augusteyn
et al. aufgestellte Kriterium belegen [Aug06], wonach alle Linsen, deren Verhältnis aus äquatorialem
Durchmesser l zur a-p Linsendicke d kleiner als 2 ( ld < 2) ist, als geschwollen betrachtet werden
sollten. Bis auf zwei besitzen alle Linsen in dieser Studie ein Verhältnis von Durchmesser zur Dicke
kleiner als zwei; im Mittel beträgt es 1,77 ± 0,13.
ABBILDUNG 4.15: Durchschnittliche Ge-
wichtszunahme von 4 Linsen bei Lagerung in
0,9 % Kochsalzlösung. Das initiale Gewicht
wurde aus Glasser et al. entnommen [Gla99a].
ABBILDUNG 4.16: Durchschnittliche Geome-
trieänderung von 4 Linsen bei Lagerung in 0,9 %
Kochsalzlösung. Die initiale Geometrie wurde
aus Rosen et al. entnommen [Ros06].
Die absolut gemessenen Werte für die Kontur oder das Gewicht entsprechen nicht denen von in vivo
Linsen und sind daher nur unter Vorbehalt als Modell zu betrachten. Da jedoch die Messungen zur
Flexibilität direkt vor und nach dem Einbringen der Laserschnitte innerhalb von 15 Minuten durchge-
führt werden, ist davon auszugehen, dass die Beeinflussung durch eine zusätzliche Wasseraufnahme
in dieser Zeit sehr gering ist und vernachlässigt werden kann. Die Gewebeeigenschaften sind also vor
und nach der fs-Lentotomie identisch, so dass es möglich ist, eine zusätzliche Modifikation der Geo-
metrie und Flexibilität der Linsen durch die Schnitte innerhalb der Linse festzustellen. In welchem
Verhältnis sich dies auf in vivo Linsen übertragen lässt, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt
und kann nur am lebenden Menschen geklärt werden.
Statische Veränderungen durch die fs-Lentotomie
Ein Erfolg der fs-Lentotomie sollte sich dadurch auszeichnen, dass nach der Erzeugung der Schnitt-
ebenen die Rückstellkraft der Linsenkapsel die flexibler gewordene Linse in eine stärker sphärische
Form bringen kann als zuvor. Dies kann sich in einer Zunahme der anterior-posterioren Linsendicke
bei gleichzeitiger Abnahme des äquatorialen Linsendurchmessers bemerkbar machen. Ein Vergleich
der a-p Linsendicke und des äquatorialen Durchmessers direkt vor und nach der Schnitterzeugung
ist in Abbildung 4.17 dargestellt. Es zeigt sich eine Veränderung der beiden geometrischen Abmes-
sungen durch die eingebrachten Schnittflächen. Die Mehrheit der 41 Linsen erfährt durch die fs-
Lentotomie eine Zunahme der anterioren-posterioren Linsendicke. Die mittlere Änderung der Dicke
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ABBILDUNG 4.17: Änderung der anterioren-posterioren Linsendicke, sowie des äquatorialen Lin-
sendurchmessers durch die fs-Lentotomie. Die mittlere diagonale Linie bezeichnet keine Änderung.
Messpunkte unterhalb der Linie erfahren eine Abnahme, oberhalb eine Zunahme. Im Mittel erfahren
die Linsendicke eine Zunahme und der Durchmesser eine Abnahme.
beträgt dabei 97 ± 14 µm, während die Änderung zwischen −260 µm und +440 µm variiert. Gleich-
zeitig nimmt der äquatoriale Linsendurchmesser in den meisten Fällen ab. Im Durchschnitt beträgt
die Abnahme −120 ± 18 µm. Die Messwerte variieren hierbei zwischen +350 µm und −550 µm. Die
Kreuzkorrelation der Änderungen von Dicke und Durchmesser, dargestellt in Abbildung 4.18, zeigt,
dass bei 66 % der Linsen eine Zunahme der Dicke mit einem Herabsenken des Durchmessers ein-
hergeht. Bei 20 % der Linsen tritt eine gleichzeitige Zunahme der Dicke sowie des Durchmessers
auf. Bei sechs (15 %) Linsen trat eine Abnahme der Linsendicke ein, wobei eine Linse (2,5 %) eine
Zunahme des Linsendurchmessers erfuhr, die anderen fünf (12,5 %) eine Abnahme.
Die Änderung der Geometrie ist nicht auf das Volumen der beim Lasern entstehenden Gasblasen
zurückzuführen, da dieses bei einem angenommenen Gasblasendurchmesser von 5 µm und 1,5 Mil-
lionen Laserpulsen nur etwa 0,1 mm3 entsprechen würde. Wird der äquatoriale Linsendurchmesser
als konstant betrachtet und die Volumenzunahme durch das Gas auf eine Zunahme der anterioren-
posterioren Linsendicke umgerechnet, würde die a-p Linsendicke nur um etwa 2 µm zunehmen, wenn
das Linsenvolumen VLinse in vereinfachter Weise als rotationssymetrischer Ellipsoid betrachtet wird:
VLinse = 43pi( l2)2(d2) (l Linsendurchmesser, d Linsendicke). Die Zunahme der Linsendicke beträgt je-
doch im Durchschnitt etwa 100 µm bei gleichzeitiger Abnahme des äquatorialen Durchmessers und
konstantem Linsenvolumen. Somit übersteigt die auftretende geometrische Veränderung der Linsen-
kontur die durch die Zunahme des Gasvolumens entstehende bei weitem, so dass ein Einfluss des
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Gases auf dieses Ausmaß der geometrischen Veränderung ausgeschlossen werden kann. Dies spricht
dafür, dass bei 66 % der Linsen eine Flexibilitätszunahme durch die fs-Lentotomie auftritt.
Den Einfluss des Linsenalters auf die direkte Dickenzunahme nach dem Implementieren der Schnitt-
flächen zeigt Abbildung 4.19. Bei den jungen 20-jährigen Linsen haben die Schnittflächen ohne das
Anlegen einer Rotation im Mittel keinen Einfluss. Die jungen Linsen befinden sich, da sie noch fle-
xibel sind, in ihrer maximal akkommodierten Form. Bei den älteren Linsen ist eine Dickenzunahme
durch die fs-Lentotomie zu verzeichnen, allerdings ist keine Korrelation mit dem Alter gegeben. Die
Zunahme folgt einer zufälligen Verteilung. Es ist zu beachten, dass die Qualität und die Vollständig-
keit des Schnittmusters in jeder Linse unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Jedoch konnte auch unter
Berücksichtigung der Vollständigkeit des Schnittmusters in Bezug auf die Dickenzunahme keine Ko-
rellation gefunden werden. Zusammenfassend bewirkt die Laserbehandlung eine stärkere Verform-
barkeit des Linsengewebes allein durch die Rückstellkraft des Kapselsacks. Allerdings scheint der
Einfluss vom initialen Zustand der Linse (Alter, Gewebequalität) und der nur visuell abschätzbaren
Qualität des erfolgten Schnittmusters einen bisher nicht korrelierbaren Einfluss auf das Ausmaß der
Flexibilitätssteigerung zu haben.
ABBILDUNG 4.18: Kreuzkorrelation der Ände-
rung der a-p Linsendicke mit der Änderung des
äquatorialen Durchmessers. Zwei Drittel der Lin-
sen erfahren eine Abnahme des Durchmessers
bei gleichzeitiger Zunahme der Dicke.
ABBILDUNG 4.19: Änderung der anterioren-
posterioren Linsendicke durch die Laserbehand-
lung in Abhängigkeit des Alters der Linse. Es ist
keine Korrelation mit dem Alter zu verzeichnen.
Dynamische Veränderung durch die Laserbehandlung
Neben der statischen Änderung der Linsengeometrie kann mit dem Fisher-Spinning-Test die Ver-
formbarkeit der Linse aufgrund der nach außen wirkenden auftretenden Zentrifugalkraft vor und nach
der fs-Lentotomie gemessen werden. Abbildung 4.20 zeigt die normierte Linsendicke η von 26 der
41 Linsen bei einer Drehzahl von 1620 Umin vor und nach der fs-Lentotomie. Die Messung wurde nur
an 33 der 41 Linsen durchgeführt und bei weiteren sieben der 33 Linsen war es bei der Auswertung
nicht möglich, die Abmessungen zu bestimmen. Die normierte Linsendicke nimmt im Durchschnitt
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ABBILDUNG 4.20: Normierte Linsendicke vor und nach der fs-Lentotomie. Die mittlere diagonale
Linie bezeichnet keine Änderung. Oberhalb der Linie findet eine Abnahme der möglichen Deforma-
tion statt, unterhalb eine Zunahme. Im Durchschnitt werden die Linsen um 16 % flexibler.
um 0,013 ± 0,006 von 0,918 ± 0,007 zu 0,905 ± 0,008 ab. Somit steigt das Deformationsvermögen
von 8,2 % vor der Laserbehandlung auf 9,5 % nach der Laserbehandlung an. Dies ist eine Steigerung
der Flexibilität von etwa 16 %. Im Einzelnen bewirkt die Laserbehandlung bei sechs (23 %) Linsen
eine Abnahme der Flexibilität. Bei elf Linsen (42 %) hingegen ist eine Steigerung von über 30 % in
der Verformbarkeit festzustellen. Davon zeigen sechs (23 %) Linsen sogar eine Steigerung von über
50 %. Auch hier ist, ähnlich wie bei der statischen Untersuchung, kein Einfluss des Alters auf die
mögliche Steigerung festzustellen.
Die Brechkraftänderung der Linse bei der Akkommodation ist durch die Änderung der Linsendicke
nicht vollständig beschrieben, vielmehr entscheidet die Änderung der Krümmungsradien maßgeb-
lich über die Zu- und Abnahme der optischen Kraft. Dabei führt eine Änderung der a-p Linsendicke
zwangsläufig auch zu einer Änderung der Krümmungsradien. In Abbildung 4.21 ist die Änderung des
vorderen und hinteren Krümmungsradius durch die Rotation während der simulierten Akkommoda-
tion durch den Fisher-Spinning-Test vor und nach der fs-Lentotomie dargestellt. Die Änderung ∆r ist
dabei als Differenz der Krümmung r1620 bei 1620 Umin und im Stillstand r0 definiert: ∆r = r1620−r0.
Vor der fs-Lentotomie ändert sich der vordere Krümmungsradius im Mittel um 2,99 ± 0,45 mm bei
einer Drehzahl von 1620 Umin . Die hintere Krümmung ändert sich im Durchschnitt etwas weniger
1,69 ± 0,27 mm. Durch das Einbringen der Schnittmuster wird die Änderung der Krümmungsradien
beim Durchführen des Fisher-Spinning-Tests gesteigert. So wird nach der fs-Lentotomie für den an-
terioren Radius eine durchschnittliche Änderung von 7,85 ± 1,72 mm und für den posterioren eine
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Änderung von 2,93±0,23 mm erreicht. Es liegt somit eine Steigerung von 4,86 mm für den vorderen
Krümmungsradius bzw. 1,23 mm für den hinteren vor. Dies entspricht Steigerungen von 162 % bzw.
72 %.
ABBILDUNG 4.21: Änderung der Krümmungsradien beim Anlegen einer Drehzahl von 1620 Umin
vor und nach der fs-Lentotomie. Die gerade Linie zeigt keine Änderung, oberhalb der Linie findet
eine Zunahme der Krümmungsradien statt, unterhalb eine Abnahme. Im Mittel nehmen beide Radien
zu, wobei dies beim anterioren Krümmungsradius ausgeprägter ist.
Optischer Einfluss der Flexibilitätsänderung
Die Änderungen der a-p Linsendicke und der Krümmungsradien der vorderen und hinteren Fläche der
Linse können zusammenfassend als resultierende Brechkraftsänderung ausgedrückt werden. Unter
der vereinfachten Annahme, dass die Linse einen konstanten mittleren Brechungsindex nl besitzt,
kann die Brechkraft der Linse mittels der Formel für dicke Linsen angenähert werden.
Brechkraft = nl − na
ra
+ na − nl
rp
− d(nl − na)(na − nl)
nlrarp
(4.2)
Dabei ist d die anteriore-posteriore Linsendicke, ra der anteriore Krümmungsradius, rp der posteriore
Radius, na = 1,336 der Brechungsindex des Kammerwassers und des Glaskörpers und nl = 1,424 der
mittlere Brechungsindex einer 55 Jahre alten Linse [Dub01].
Anhand der Formel 4.2 kann die Brechkraft der Linse im Stillstand und während der Rotation be-
rechnet werden. Die Differenz beider entspricht der sogenannten Akkommodationsamplitude. Ein
Vergleich der Akkommodationsamplitude vor und nach der fs-Lentotomie ist in Abbildung 4.22 dar-
gestellt. Bis auf eine Linse erfahren alle behandelten Linsen eine Steigerung der durch den Fisher-
Spinning-Test simulierten Akkommodationsamplitude. Dies ist bemerkenswert, da die jeweiligen
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Messgrößen (Dicke, normierte Dicke, Krümmungsradien) im Einzelnen betrachtet keine so eindeu-
tige Steigerung der optischen Kraft voraussagen konnten. Vor der Laserbehandlung reichte die Ak-
kommodationsamplitude von −0,2 dpt zu 10,2 dpt mit einer mittleren Amplitude von 5,0 ± 0,5 dpt.
Nach der Laserbehandlung steigt die Akkommodationsamplitude in allen bis auf einen Fall an. Die
mittlere Amplitude beträgt nun 8,6 ± 0,6 dpt und variiert zwischen 2,7 dpt und 15,5 dpt. Die mitt-
lere Akkommodationsamplitude steigt dementsprechend um 3,6 dpt, was einem Anstieg von 72 %
entspricht.
ABBILDUNG 4.22: Änderung der Brechkraft durch den Fisher-Spinnig-Test simulierten Akkom-
modationsvorgang vor und nach der Laserbehandlung. Die diagonale Linie stellt keine Änderung dar.
Messpunkte oberhalb der Linie stellen eine Steigerung der Akkommodationsamplitude dar, unterhalb
eine Abnahme.
Die ermittelten Akkommodationsamplituden für die älteren Linsen sind ungewöhnlich hoch. In vivo
Linsen in einem Alter von über 60 Jahren besitzen maximal eine Dioptrie Akkommodation [Dua22],
im Gegensatz zu den etwa 6 dpt, die bei der Untersuchung durch den Fisher-Spinning-Test ermittelt
wurde. Dies liegt einerseits an der Tatsache, dass der Fisher-Spinning-Test nicht äquivalent zum phy-
siologischen Akkommodationsvorgang ist und anderseits daran, dass die post mortem Linsen nicht
mehr exakt der natürlichen Physiologie entsprechen (siehe Abschnitt 4.1.4). Trotz dieser Einschrän-
kung der Messmethode und des verwendeten Probenmaterials zeigt sich, dass durch das Einbringen
der Schnittmuster in das verhärtete Linsengewebe die Brechkraftsänderung bei der Akkommodati-
on deutlich verbessert wird. Dieser eindeutige Trend bestätigt, dass das Verfahren der fs-Lentotomie
geeignet ist, die Flexibilität der presbyopen Linsen zu erhöhen und möglicherweise eine zukünfti-
ge Therapie für die Presbyopie darstellt. Dies muss jedoch zunächst in weiteren in vivo Studien am
Patienten bestätigt werden.
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4.2 Finite-Elemente-Simulation zur Akkommodation
Die Finite Elemente Methode (FEM) ist heute das am weitesten verbreitete Verfahren zum Berech-
nen von komplexen Strukturen im Maschinen- und Apparatebau sowie in der Fahrzeug-, Luft- und
Raumfahrttechnik, aber auch bei der Modellierung der Biomechanik des menschlichen Körpers. FEM
eignet sich überall dort, wo physikalische Erscheinungen durch partielle, orts- und zeitaufgelöste Dif-
ferenzialgleichungen beschrieben werden können. Dabei wird ein Modell des zu untersuchenden Kör-
pers in viele analytisch lösbare endliche (finite) Teilelemente diskretisiert. Für alle Elemente kann ein
komplexes Gleichungssystem aufgestellt werden, durch dessen Lösung beispielsweise die auftreten-
den Kräfte, Spannungen und Verschiebungen jedes Elements erhalten werden. Das Gesamtverhalten
aller Elemente stellt näherungsweise das des gesamten zu betrachtenden Körpers dar [Mül07, Deg01].
Die FEM-Methode ist somit ein ausgezeichnetes Werkzeug, um das komplexe biomechanische Sys-
tem des Akkommodationsapparates zu beschreiben. Innerhalb der letzten 15 Jahre wurden durch ver-
schiedene Autoren FEM-Modelle des Akkommodationsvorganges entwickelt, die sich hinsichtlich
ihrer Komplexität stark voneinander unterscheiden [Scr93b, Bur99, Scr01, Bur02, Her06, LiY06,
Her07, Wee07b, Her08]. Im Rahmen dieser Arbeit wird das etablierte Modell von Burd et al. [Bur02]
adaptiert und in der Softwareumgebung ANSYS (Version 10.0, ANSYS INC., Canonburg, USA) auf-
gebaut. Ziel der Simulation des Akkommodationsvorganges ist es, durch die zusätzliche Implemen-
tierung von fs-Laser induzierten Schnitten in das Linsenmodell die Veränderung der Verformbarkeit
durch diese Schnitte bei der Akkommodation zu evaluieren.
4.2.1 Modellierung der Augenlinse
Der erste Schritt, um ein FEM-Modell der Linse zu erstellen, ist die Wahl der geometrischen Kontur
des Linsenvolumens. Diese wird aus dem von Burd et al. [Bur02] entworfenen Modell einer 29-
jährigen Linse übernommen. Es basiert auf Datensätzen, die aus mehreren Studien unter anderem
von Brown [Bro73], Strenk [Str99] und Fincham [Fin37] entnommen sind, so dass eine vollständige
Beschreibung des Linsenvolumens gegeben ist. Eine detaillierte Beschreibung kann der Veröffentli-
chung von Burd et al. [Bur02] oder dem Anhang A entnommen werden.
Das Modell differenziert das Linsenvolumen in drei Zonen: Den Linsenkern, den Kortex und die Lin-
senkapsel (siehe Abbildung 4.23). Jede Zone besitzt spezifische Abmessungen und unterschiedliche
Materialeigenschaften. Zudem werden alle drei Bereiche als linear-elastisch und isotrop angenom-
men. Der Elastizitätsmodul der drei Areale sowie deren Poissonzahl, das Maß für die Kompressibi-
lität, sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst. So ist die Kapsel um drei Größenordnungen steifer und
somit resistenter gegenüber einer Verformung als der Kern und der Kortex. Alle drei Gewebeanteile
besitzen eine Poissonzahl um 0,5 und sind daher nahezu inkompressibel. Für die Kraftübertragung
bei der Akkommodation werden die Zonulafasern in drei Bündel (anterior, posterior und äquatorial)
mit unterschiedlicher Anzahl an Einzelfasern eingeteilt. Sie besitzen ein Verteilungsverhältnis von
6:3:1, das sich in der unterschiedlichen Steifigkeit der drei Bündel bemerkbar macht. Sie besitzen im
58 4 PRESBYOPIEBEHANDLUNG MITTELS FS-LASER
anterioren Bereich eine Steifigkeit von 66 ⋅10−3 Nmm , im posterioren 33 ⋅10−3 Nmm und im äquatorialen
11 ⋅ 10−3 Nmm [Bur02].
TABELLE 4.1: Elastizitätsmodul und Poissonzahl der verschiedenen Zonen innerhalb der Linse
[Fis69a, Fis71, Kra97].
Linsenareal Elastitzitätsmodul E [ N
mm2
] Poissonzahl µ Quelle
Kortex 3,4170 ⋅ 10−3 0,49 [Fis71]
Kern 0,5474 ⋅ 10−3 0,49 [Fis71]
Kapsel 1,27 0,47 [Kra97, Fis69a]
Das Linsenmodell wird dreidimensional konzeptioniert, obwohl Rotationssymetrie vorliegt und eine
vereinfachte zweidimensionale Simulation ausreichen würde, um die Verformung durch die Akkom-
modation zu beschreiben. Die Dreidimensionalität ermöglicht es, Schnittmuster in das Modell zu
implementieren, die nicht vollständig rotationssymetrisch sind, wie beispielsweise das in den expe-
rimentellen Untersuchungen verwendete Steering-Wheel-Muster. Um die Rechenzeit der Simulation
einzugrenzen, wird die Anzahl der Elemente verringert indem das Modell auf ein Viertel des Lin-
senvolumens beschränkt wird. Das vollständige Modell des Linsenviertels wird in Abbildung 4.24
gezeigt. Eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Kraftansatzpunkte auf das Linsenviertel ermög-
lichen 21 Bündel aus Zonulafasern.
Die Vernetzung des Linsenmodells besteht aus verschiedenen Elementtypen. Für das Linsenvolu-
men (Kern, Kortex und Kapsel) wird das Element solid 921 gewählt. Es besitzt 10 Knotenpunkte
in tetraedrischer Anordnung, die je drei Freiheitsgrade (Translation in alle drei Raumrichtungen)
besitzen. Der besondere Vorteil des solid92 Elements ist, seine Eignung für große Auslenkungen
der Knotenpunkte. Das gesamte Linsenvolumen umfasst etwa 85.000 Elemente, da die Vernetzung
im Bereich der dünnen Kapsel sehr fein ist. Die Zonulafasern werden durch etwa 1.000 einachsige
1Elementetyp der FEM-Software ANSYS
ABBILDUNG 4.23: Der Querschnitt durch das
Linsenvolumen zeigt die Dreiteilung in Linsen-
kern, Kortex und Kapsel.
ABBILDUNG 4.24: 3D-Modell des Linsenvier-
tels mit 21 Zonulafaserbündeln.
4.2 FINITE-ELEMENTE-SIMULATION ZUR AKKOMMODATION 59
Feder-Dämpfer Elemente combin142 dargestellt. Das combin14 Element besteht aus 2 Knotenpunk-
ten, die je 6 Freiheitsgrade besitzen. Translation in alle drei Raumrichtungen sowie die Rotation um
alle drei Raumachsen ist möglich.
Zu Beginn der Simulation befindet sich die Linse in ihrer vollständig akkommodierten Konfigura-
tion. Keine äußere Kraft wirkt auf sie ein. Wie im physiologischen Anwendungsfall werden nun
bei der Deakkommodation die Ansatzpunkte der Zonulafasern am Ziliarkörper um 0,363 mm nach
außen verschoben. Durch die Streckung der Zonulafasern wirkt eine übertragene Zugkraft auf den
Kapselsack, die zu einer Verformung der Kontur und zu einer Abflachung der Linse führt. Der Lin-
sendurchmesser wird dabei um etwa 5 % gestreckt, während die maximale Kraft auf den Kapselsack
etwa 0,1 N beträgt.
Der Akkomodationsprozess einer unbehandelten (nativen) Linse durch die Berechnung mittels der
FEM-Methode ist in Abbildung 4.25 dargestellt. Die Abbildung zeigt die Linse in drei unterschied-
lich ausgeprägten Stadien; ein Versatz der Zonulafaseransatzpunkte von 0,087 mm, 0,200 mm und
0,363 mm. Je größer die Verschiebung der Zonulafaseransatzpunkte, desto stärker ist die auftretende
Kraft und desto ausgeprägter die Verformung der Linse. Die Farbkodierung gibt dabei den Versatz
ABBILDUNG 4.25: Native Linse bei der simulierten Akkommodation mittels des FEM-Modells.
a) Versatz der Zonulafaseransatzpunkte von 0,120 mm, b) von 0,240 mm, c) von 0,363 mm.
2Elementetyp der FEM-Software ANSYS
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des Gewebes entlang der y-Achse (von Pol zu Pol) an. Blau stellt einen maximal negativen Versatz
in Richtung des posterioren Pols dar, rot einen maximal positiven in Richtung des anterioren, grüne
Bereiche unterliegen keiner Verschiebung.
Die Linsengeometrie während der Akkommodation kann für jedes Stadium direkt aus der FEM-
Software entnommen werden. Die Krümmungsradien werden dabei, wie bei den experimentellen
Untersuchungen, durch Sphären im zentralen Bereich (anterior 2,8 mm, posterior 2,0 mm) ange-
nähert. Bei einem maximalem Versatz der Zonulaansatzpunkte von 0,363 mm nimmt die anteriore-
posteriore Linsendicke um 0,554 mm ab. Dies entspricht einer normierten Linsendicke von 0,866 und
somit einer Verformbarkeit von 13 %. Tabelle 4.2 fasst die ermittelten Daten der nativen Linse für
TABELLE 4.2: Geometrie einer nativen 29-jährigen Linse während der FEM-Simulation der Ak-
kommodation bei unterschiedlicher Verschiebung der Zonulafaseransatzpunkte.
Versatz- Versatz a-p äquatorialer normierte anteriorer posteriorer
stadium Dicke Durchmesser Linsendicke Radius Radius[i] δ [mm] d [mm] l [mm] ηu ra [mm] rp [mm]
0 0,000 4,130 8,650 1,000 6,50 3,75
1 0,120 3,970 8,698 0,961 7,00 3,90
2 0,240 3,763 8,848 0,911 8,00 4,10
3 0,363 3,576 9,036 0,866 9,75 4,25
alle vier Stadien zusammen. Die Brechkraft der Linse, ermittelt in erster Näherung mit Formel 4.2,
beträgt somit im vollakkommodierten Zustand 34,48 dpt und im deakkommodierten 27,95 dpt. Dies
ergibt eine Akkommodationsamplitude von 7,25 dpt. Ein Vergleich der berechneten optischen Kraft
(siehe Abbildung 4.26) mit den von Burd et al. [Bur02] publizierten Werten zeigt, dass die berechnete
Brechkraft durchgängig erhöht ist. Dies lässt sich mit der Verwendung eines unterschiedlichen homo-
genen Brechungsindex erklären. Burd et al. verwendeten nL = 1,42, wohingegen in dieser Simulation
nL = 1,430 [Dub01] für eine 29-jährige Linse verwendet wird. Wird der äquivalente Brechungsindex
von 1,42 genutzt, liegt die Brechkraft im gleichen Bereich.
4.2.2 Einfluss des Elastizitätsmoduls
Die Wahl der Materialkennwerte entscheidet über die Güte des Simulationsergebnisses. Je besser
sie bekannt sind, desto eher entspricht die Simulation der Realität. Leider sind die mechanischen
Eigenschaften des Linsengewebes unzureichend bestimmt. Die wenigen Angaben in der Literatur
unterscheiden sich zum Teil stark und sind abhängig von der Messmethode, mit der sie bestimmt
wurden [Fis69a, Fis71, Kra97, Hey04, Wee05, Wee07a]. Die Auswahl der Kennwerte muss daher
sorgsam beachtet werden. Im Folgenden soll gezeigt werden, in welchem Rahmen die Wahl der
mechanischen Eigenschaften das Simulationsergebnis beeinflussen kann. So wird beispielsweise dem
Gewebe ein Elastizitätsmodul zugewiesen, der einer älteren Linsen entspricht. Die dabei verwendeten
E-Module sind in Tabelle 4.3 zusammengestellt.
4.2 FINITE-ELEMENTE-SIMULATION ZUR AKKOMMODATION 61
ABBILDUNG 4.26: Vergleich der berechneten Brechkraft vom FEM-Modell und den Daten von Burd
et al. [Bur02] für das gleiche Modell.
Der Elastizitätsmodul der 45-jährigen Linse weist dabei einen um etwa 15 % erhöhten Elastizitäts-
modul der Kapsel und des Kortex und einen 7-fachen Anstieg des E-Moduls im Kern gegenüber der
29-jährigen Linse auf. Das 71-jährige Modell weist im Vergleich einen um 22 % elastischeren Kortex
und einen um das 130-fache erhöhten E-Modul des Kerns zur 29-jährigen Linse auf.
TABELLE 4.3: Elastizitätsmodul für Linsen verschiedenen Alters.
Linsenbestandteil 29-jährig [Bur02] 45-jährig [Bur02] 71-jährig [Hey04]
E [ N
mm2
] E [ N
mm2
] E [ N
mm2
]
Kapsel 1,27 1,45 1,45
Kortex 3,417 ⋅ 10−3 3,98 ⋅ 10−3 2,67 ⋅ 10−3
Kern 0,547 ⋅ 10−3 3,9966 ⋅ 10−3 71,0 ⋅ 10−3
Abbildung 4.27 zeigt die drei Modelle bei maximalem Versatz der Zonulafaseransatzpunkte von
0,363 mm. Die 29-jährige Linse erfährt eine Abnahme der a-p Linsendicke von ∆d29 = 0,554 mm,
die 45-jährige nur noch von ∆d45 = 0,491 mm und die 71-jährige von ∆d71 = 0,231 mm. Dies ist eine
Verringerung der Dickenabnahme von 11 % bzw. 58 %. Auffällig ist, dass die verformten Konturen
der beiden jüngeren Linsen ähnlich aussehen. Bei der 71-jährigen Linse hingegen tritt die Verfor-
mung in anderen Regionen auf. Der sehr harte Kern bewirkt ein „Umfließen“ der inneren Struktur.
Die Linse erfährt eher eine Einschnürung an der Peripherie und somit eine Aufsteilung der Krüm-
mungsradien als eine Abflachung.
Diese Abschätzung soll zeigen, dass die absoluten Ergebnisse der FEM-Simulation stark von dem
verwendeten Elastizitätsmodul abhängen. Da jedoch der Einfluss der Schnittgeometrie auf die Än-
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ABBILDUNG 4.27: Einfluss des Elastizitätsmoduls auf die Verformung während der Akkommodati-
on in der FEM-Simulation. a) Burd et al. 29-jährig [Bur02], b) Burd et al. 45-jährig [Bur02], c) Heys
et al. 71-jährig [Hey04].
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derung der Verformung evaluiert wird, ist die absolute Verformung von untergeordneter Bedeutung.
Im Folgenden wird bei der Simulation des Linsenmodells mit applizierten Schnittmustern mit den
Materialkonstanten der 29-jährigen Linse von Burd et al. [Bur02] gearbeitet, da dies ausreicht, um
eine Veränderung durch die Schnittstrukturen nachzuweisen. Sollte in einem späteren Stadium die
FEM-Methode beispielsweise für die Optimierung der Schnittmuster für die fs-Lentotomie genutzt
werden, muss das Linsenmodell in Bezug auf Materialkennwerte und Geometrie der Linse altersab-
hängig entwickelt und optimiert werden.
4.2.3 Implementierung der Schnittmuster
Im Rahmen dieser Arbeit werden drei verschiedene Schnittmuster in das Linsenmodell implemen-
tiert und die auftretenden Verformungen während der Akkommodation verglichen. Eines der Schnitt-
muster ist das in den experimentellen Untersuchungen verwendete Steering-Wheel-Muster (SW) mit
vergleichbaren Abmessungen. Das Muster hat einen äußeren Durchmesser von 5 mm und einen in-
neren von 2 mm. Die Höhe des Musters beträgt - anders als bei den Experimenten - 2,25 mm, wobei
es 1 mm unterhalb und 1,25 mm oberhalb im Bereich des Linsenäquators platziert wird. Da sich in
der gesamten Linse 12 Speichen befinden, wird das Viertel mit 4 Speichen ausgestattet. Das Steering-
Wheel-Muster (SW) innerhalb des Linsenviertels sowie die beiden im Folgenden beschriebenen Mus-
ter sind in Abbildung 4.28 dargestellt. Das zweite Muster, das sogenannte Kegelstumpf-Steering-
Wheel (KSW), ist dem ursprünglichen Steering-Wheel-Muster sehr ähnlich, besitzt jedoch anstatt
einer senkrechten frontalen Schnittfläche eine im Winkel von 25○ angeordnete. Die Fläche liegt dabei
entlang der Zugrichtung der Zonulafasern. Das dritte Schnittmuster, der Doppelkegel (DK), hat eine
ABBILDUNG 4.28: Implementierte Schnittmuster: (a) Steering-Wheel-Muster (SW), (b)
Kegelstumpf-Steering-Wheel (KSW), (c) Doppelkegel im Kern (DK).
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andere Form. Der Durchmesser der äußeren und inneren Grenze der Struktur von 5 mm und 2 mm
bleiben erhalten, jedoch wird die Höhe des Musters dem Linsenkern angepasst, so dass es sich nur im
Inneren des Kerns befindet. Somit besitzt der innere Zylinder eine Höhe von 1,8 mm und der äußere
von 0,34 mm. Daraus ergibt sich, dass die beiden frontalen Flächen, die die Struktur abschließen,
in einem Winkel von 22,8○ angeordnet sind. Genau wie beim Steering-Wheel-Muster besitzt auch
dieser Doppelkegel vier Speichen.
Die fs-Laser-Schnitte werden durch shell93 Elemente mit einem sehr geringen Elastizitätsmodul von
1 ⋅ 10−6 N
mm2
und mit einer Poissonzahl von 0,49999 (Inkompressibilität) im Modell dargestellt. Das
shell93 Element ist ein Mantelelement, das sich besonders gut eignet, um gekrümmte Flächen darzu-
stellen. Dem Element wird eine konstante Dicke von 5 µm zugeordnet. Seine Knotenpunkte besitzen
6 Freiheitsgrade (Translation in alle Raumrichtungen sowie Rotation um alle Raumachsen). Ein ge-
samtes Schnittmuster besteht aus etwa 1500 Elementen.
Abbildung 4.29 zeigt die drei Modelle mit den implementierten Schnittmustern im Vergleich zu dem
Modell der nativen Linse bei maximalem Versatz von 0,363 mm der Zonulafaseransatzpunkte. Alle
Linsen erfahren beim Zug der Zonulafasern eine Abflachung, die jedoch unterschiedlich stark aus-
geprägt ist. Die anteriore-posteriore Linsendicke sowie der äquatoriale Linsendurchmesser und die
Krümmungsradien für alle vier Modelle sind in Tabelle 4.4 zusammengestellt.
TABELLE 4.4: Änderung der Geometrie der verschiedenen Linsenmodelle bei maximalem Versatz
von 0,363 mm der Zonulafasern
Muster a-p äquatoriale Durch- anteriorer posteriorer Steigerung
Dickenänderung messeränderung Radius Radius Verformbarkeit
d [mm] l [mm] ra [mm] rp [mm] [%]
ohne 0,554 0,386 9,75 4,25 –
SW 0,631 0,404 10,75 4,30 13,9
KSW 0,594 0,410 10,00 4,25 7,2
DK 0,633 0,362 10,50 4,30 14,3
Die Linsen mit eingebrachtem Schnittmuster weisen eine stärkere Verformbarkeit auf. Das Steering-
Wheel-Muster und das Muster mit dem Doppelkegel zeigen einen deutlichen Anstieg der Defor-
mierbarkeit. Bei maximal angreifender Kraft erzielen sie eine um 14 % höhere Verformung. Das
Kegelstumpf-Steering-Wheel Muster erreicht nur eine Steigerung von 7 %. Die erhöhte Verformbar-
keit wird auch beim Betrachten der Krümmungsradien deutlich. So wird bei den Krümmungsradien
eine stärker ausgeprägte Änderung durch die eingebrachten Schnittmuster deutlich. Auch hierbei
erzielen das Steering-Wheel-Muster und der Doppelkegel eine größere Änderung als die native Lin-
se oder die Kegelstumpf-Steering-Wheel-Struktur. Bei maximalem Versatz der Zonulafaserangriffs-
punkte erreicht das Steering-Wheel-Muster im Vergleich zur nativen Linse eine um 10,3 % erhöhte
Änderung des vorderen und eine um 1,3 % erhöhte des hinteren Krümmungsradius. Bei dem Dop-
pelkegel liegen sie bei 7,7 % und 1,3 %. Das Kegelstumpf-Steering-Wheel-Muster erreicht nur einen
Anstieg von 2,6 % beim vorderen und keine Änderung beim hinteren Krümmungsradius. Insgesamt
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ABBILDUNG 4.29: Alle 4 Modelle bei maximalem Versatz der Zonulafasern a) native Linse, b) Steering-Wheel-Muster c) Kegelstumpf-Steering-Wheel-Muster
d) Doppelkegel im Kern. Die Farbskala gibt den Versatz des Gewebes in Richtung der Pole an. Blau: eine maximal negative Verschiebung, rot: eine maximal
positive Verschiebung. Grüne Bereiche verschieben sich nur geringfügig.
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betrachtet, erfährt das normale Steering-Wheel-Muster die größte Änderung. Dies wird besonders
deutlich, wenn die Brechkraft der Modelllinsen, wie auch bei der experimentellen Untersuchung in
Abschnitt 4.1.4, in erster Näherung nach Formel 4.2 bestimmt wird. Die Brechkraft der Linsen für
die maximale Auslenkung der Zonulafaseransatzpunkte sind in Tabelle 4.5 dargestellt. Es zeigt sich,
dass das Steering-Wheel-Muster mit seiner maximalen Akkommodationsamplitude von 7,9 dpt im
Vergleich zu dem Modell der nativen Linsen (7,25 dpt) eine Steigerung von 0,65 dpt (9,0 %) erreicht.
Die Akkommodationsamplitude des Kegelstumpf-Steering-Wheels bleibt nahezu konstant und der
Doppelkegel erreicht eine Steigerung von 3,2 %.
TABELLE 4.5: Änderung der Brechkraft bei maximaler Deakkommodation bei den verschiedenen
Linsenmodellen.
Muster Brechkraft Brechkraft Akkommodations- Steigerung
voll akkommodiert voll deakkommodiert amplitude
[dpt] [dpt] [dpt] [%]
ohne 38,48 31,23 7,25 –
SW 38,48 30,58 7,90 +9,0
KSW 38,48 31,26 7,22 −0,4
DK 38,48 31,00 7,48 +3,2
Die FEM-Simulation der Akkommodation zeigt, dass die implizierten Schnitte eine stärkere Ver-
formbarkeit der Linsen bewirken. Die auftretenden Änderungen unterscheiden sich jedoch von denen
in den Experimenten. Dies kann zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass es sich bei dem Linsen-
modell um eine idealisierte Linse handelt und dass beim Fisher-Spinning-Test noch andere Kräfte
wirken als jene, die während der realen Akkommodation durch den Zug der Zonulafasern ausgelöst
werden.
4.3 Fazit aus den Untersuchungen zur Flexibilitätssteigerung
Die experimentellen Untersuchungen zur fs-Lentotomie an humanen Spenderaugen konnten zeigen,
dass sich die Flexibilität des Linsengewebes durch das Einbringen der Mikroschnitte um 16 % stei-
gern ließ. Auch die durchgeführten FEM-Simulationen bestätigen die erhöhte Verformbarkeit (Fle-
xibilität) der Linse nach der fs-Laser-Behandlung. Hierbei konnte eine Steigerung der Akkommo-
dationsamplitude von 9 % erreicht werden. Experiment und Simulation stimmen nicht vollständig
überein. Diese Diskrepanz lässt sich durch die biologische Vielfalt, die auftretenden Veränderungen
durch den Tod des Gewebes und die Wahl der Konturdaten und Materialkonstanten des Linsenmo-
dells erklären. Eine direkte Korrelation zwischen Experiment und Modell kann nur erfolgen, wenn
exakt eine der im Experiment verwendeten Linse als Modell nachempfunden wird.
Ob sich dieser eindeutige Trend einer erhöhten Flexibilität aus Experiment und Simulation auf in
vivo Linsen eines Patienten übertragen lässt, ist bisher ungewiss und bedarf einer eigenständigen
klinischen Studie. Bevor jedoch das Verfahren der fs-Lentotomie am humanen Patienten angewendet
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werden kann, muss in einem ersten Schritt gezeigt werden, dass durch die fs-Laser-Behandlung in
der Linse keine ungewollten Nebeneffekte auftreten und die Behandlung als sicher und unbedenklich
betrachtet werden kann.
Um dem Ziel einer Anwendung am Patienten näherzukommen, wird im Rahmen dieser Arbeit eine
Studie zur Wundheilung und der Belastung des Auges durch die Laserstrahlung am Tiermodell durch-
geführt. Ziel dabei ist, ein Schädigungspotential bei der Behandlung auszuschließen. Zur Durch-
führung der fs-Lentotomie innerhalb einer Tierstudie wird eine mobile, im Alltag einer Tierklinik
einsetzbare Lasereinheit mit angepasstem Applikator benötigt. Die Applikationseinheit muss an das
Patientenauge (Kaninchen) angepasst werden, um ein sicheres Einbringen der Schnitte in die Linse
zu gewährleisten. Im folgenden Teil dieser Arbeit wird daher der Aufbau der kompakten und mo-
bilen Lasereinheit beschrieben. Im Anschluss erfolgt die Darstellung der Wundheilungsstudie am
Tiermodell.
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5 Entwicklung und Charakterisierung der
Operationsanlage zur
Presbyopiebehandlung
Neben den medizinisch-biologischen Voraussetzungen muss auch die technische Machbarkeit der
fs-Lentotomie eruiert werden. Dazu gehört neben einer geeigneten fs-Laserquelle, auch ein an den
Patienten angepasster komfortabler Laserpulsapplikator. Die Demonstration, dass die fs-Laserpuls-
induzierten Schnitte innerhalb der Linse keine unerwünschten Nebeneffekte wie beispielsweise eine
Kataraktentwicklung auslösen, ist der nächste Schritt zu einer erfolgreichen Presbyopiebehandlung.
Dazu ist es zwingend notwendig, zunächst eine in vivo Untersuchung zur Wundheilung der Linse
sowie eine Risikobewertung zur Netzhautsicherheit durchzuführen. Für eine solche Studie muss eine
Laseroperationsanlage entwickelt werden, die außerhalb des Laserlabors einsetzbar ist und in einer
klinischen Umgebung in Betrieb genommen werden kann.
Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen vorgestellt, die eine solche fs-Lentotomie Operati-
onsanlage für die in vivo Anwendung erfüllen muss. Anschließend wird die technische Umsetzung
dargestellt. Bevor die Laseranlage für die in vivo Studie freigegeben wird, erfolgt eine vollständige
Charakterisierung der Schnittqualität an Modellsubstanzen und an Linsen in vitro.
5.1 Anforderungen an die mobile Lasereinheit
Die Behandlung von Patienten setzt voraus, dass die Laseroperationsanlage einen sicheren Ablauf der
Laserprozedur gewährleistet. Neben dem optischen Aufbau von Laserquelle und der 3D-Ablenkeinheit
für die Laserpulse müssen Operationsdauer, Patientenposition sowie die Fixierung des Auges in Rela-
tion zur Ablenkeinheit berücksichtigt werden. Um sicher zu gehen, dass die Laserpulse am gewünsch-
ten Ort appliziert werden, wird zudem eine bildgebende Kontrolle der Linsenposition benötigt.
Die Anforderungen für die optischen Komponenten ergeben sich aus der gewünschten Applikations-
zone und deren Zugangsmöglichkeit, die in Abbildung 5.1 in einer schematischen Skizze gezeigt
werden. Die zu applizierenden Schnittmuster benötigen einen Bearbeitungsraum von 5 x 5 x 3 mm,
etwa 1 mm unterhalb des vorderen Linsenpols. Die Linse liegt dabei abhängig vom Patienten ca. 4 -
6 mm innerhalb des Auges. Wird die Optik für eine spätere humane Anwendung ausgelegt, muss die
Kontur des menschlichen Schädels mit einbezogen werden. Es ergibt sich ein durch Nase und Stirn
bedingter äußerer Bauraum. Um genügend Freiheit im Gesichtsfeld zu garantieren, sollte ein Abstand
von mindestens 30 mm zwischen der Augenoberfläche und der letzten fokussierenden Optik einge-
69
70 5 ENTWICKLUNG EINER OPERATIONSANLAGE ZUR PRESBYOPIEBEHANDLUNG
halten werden. Zudem wird eine Fixationshalterung benötigt, die das Auge in bekannter Relation zur
fokussierenden Optik in Position hält und die Brechkraft der Hornhaut kompensiert.
ABBILDUNG 5.1: Schematische Darstellung der Applikationszone der fs-Laserpulse innerhalb der
Augenlinse.
Die geometrischen Voraussetzungen, bedingt durch die Anatomie des Auges und des Schädels, wer-
den durch die Anforderungen an die Laserstrahlung zum Erreichen eines optischen Durchbruchs er-
gänzt. Zum Auslösen eines LIOB innerhalb der Linse wird eine Schwellfluenz von 1 - 3 J
cm2
bei einer
Intensitäten von 5 ⋅ 1011 - 10 ⋅ 1011 W
cm2
benötigt [Hei01, Rip07]. Gleichzeitig skaliert die Präzision
der Schnitte sowohl mit der erreichten Fokusgröße als auch mit der insgesamt deponierten Energie
pro Laserspot. Je kleiner der Fokusdurchmesser und je geringer die eingebrachte Energie ist, desto
präziser erfolgt der Schnitt innerhalb der Linse. Daraus folgt, dass eine möglichst hohe numerische
Apertur unter Berücksichtigung aller geometrischen Anforderungen Anwendung finden sollte.
Eine Fixation des Auges, einhergehend mit einer Ablation der Hornhaut, führt vorübergehend zu ei-
nem erhöhten Augeninnendruck, der eine Reduktion der Blutversorgung der Netzhaut verursachen
kann [Sci08]. Diese Gefahr der Unterversorgung besteht auch bei der Fixierung des Auges bei der
fs-Lentotomie; daher sollte die Laserprozedur so kurz wie möglich sein. Da für einen präzisen Schnitt
die Laserpulse in einem äquidistanten Abstand in das Gewebe appliziert werden müssen, muss die
3D-Ablenkeinheit in der Lage sein, ein Scannen über diese Distanz des räumlichen Pulsabstandes ∆x
innerhalb der Zeitspanne von zwei Pulsen zu ermöglichen. Andernfalls kann es zu einer Pulsüberlap-
pung kommen, die durch das Herabsenken der Schwellfluenz zum LIOB (siehe Abbschnitt 2.3.1)
eine unerwünscht starke Gewebeveränderung auslöst. Es muss somit ein Kompromiss zwischen ho-
her Pulswiederholfrequenz und möglicher Scangeschwindigkeit gefunden werden.
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Zu den peripheren Einheiten gehören neben der Fixationseinheit, die das Auge während des opera-
tiven Eingriffs in Position hält, auch eine Bildgebung, die es ermöglicht, die Lage des Auges und
der Linse in Relation zur Fokusebene zu bestimmen. Nur so kann das Schnittmuster exakt innerhalb
der Linse platziert werden. Für den Komfort des Patienten und des Operateurs sollte die Applikati-
onszone frei zugänglich sein, damit der Kopf bzw. das Auge des Patienten einfach darunter positio-
niert werden kann. Entsprechend der benötigten Transportfähigkeit der Operationsanlage sollte diese
möglichst kompakt, einfach aufzustellen und ohne besondere elektrische und klimatische Vorausset-
zungen in Betrieb zu nehmen sein.
5.2 Technische Umsetzung der Anforderungen
Grundsätzlich besteht die fs-Lentotomie-Lasereinheit aus folgenden in Abbildung 5.2 schematisch
dargestellten Komponenten. Eine fs-Laserquelle liefert die benötigten Laserpulse, die intern im La-
ser oder extern selektierbar sind. Der Laserstrahl wird über eine Transferoptik an die Apertur der
3D-Ablenkeinheit, die den in Abschnitt 5.1 definierten Arbeitsraum abdecken kann, angepasst. Das
Patientenauge wird mit einem Abstandshalter und einer Saugmaske in bekannter Relation zur Fo-
kusebene der Optik fixiert, wobei ein Bildgebungsverfahren die Kontrolle der Lage des Auges sowie
der Linse ermöglicht. Als bildgebendes Verfahren eignet sich besonders die optische Kohärenztomo-
graphie (OCT) (siehe Abschnitt 5.2.3), da sie, ähnlich dem Ultraschallverfahren, ein Schnittbild der
Vorderkammer des Auges generiert [Hua91, Dre01], so dass die genaue Position der Linse im Auge
bestimmt werden kann.
ABBILDUNG 5.2: Schematische Darstellung der fs-Lentotomie-Lasereinheit, bestehend aus einer
Laserquelle, einem Pulsselektor, einer Transferoptik und einer 3D-Ablenkeinheit mit fokussierender
Optik. Zudem wird ein bildgebendes Verfahren genutzt, um die Position des Patientenauges während
der Fixation zu bestimmen.
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Die Kernkomponenten der Operationsanlage sind die 3D-Ablenkeinheit mit der Fokussieroptik und
die Laserstrahlquelle. Das benötigte Bearbeitungsfeld von lateral 5x5 mm wird von einem 2D-Galva-
nometerscanner (SK1020, SCANLAB, Puchheim) in Kombination mit einer f-Θ-Optik der Brennweite
von f = 55 mm erreicht. Die 55 mm Abstand von Optik zur Applikationszone innerhalb der Linse
berücksichtigen den benötigten Raum, der durch die Kontur des menschlichen Gesichts vorgegeben
ist. Die Brennweite und die Apertur der f-Θ-Optik sowie des Galvanometerscanners von 20 mm
ergeben eine numerische Apertur von NA = 0,18. In erster Näherung ist diese über die Gleichung
2ω0 = 1,22 λNA mit dem Fokusdurchmesser 2ω0 und der Wellenlänge der Laserstrahlung λ verknüpft.
Zum Erreichen der Schwellfluenz von 3 J
cm2
im Fokusquerschnitt wird, abhängig von der Wellenlänge
des verwendeten Lasersystems, eine Pulsenergie zwischen 0,7 µJ (λ = 800 nm) und 1,3 µJ (λ =
1100 nm) zum Auslösen des LIOB benötigt.
Die Spezifikationen, die sich aus den Anforderungen der fs-Lentotomie an das Lasersystem ergeben,
sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Das als Strahlquelle gewählte Faser-basierte fs-Lasersystem
FCPA µJEWEL D-400 der Firma IMRA AMERICA INC. (Ann Arbor, USA), dessen Kennwerte auch
in Tabelle 5.1 aufgeführt sind, eignet sich ausgezeichnet für die fs-Lentotomie, da es die gewünschten
Spezifikationen erfüllt.
TABELLE 5.1: Gewünschte Laserspezifikationen für die Laserstrahlquelle und die Spezifikationen
der gewählten Laserquelle FCPA µJEWEL D-400 von IMRA AMERICA INC.
.
Laserparameter gewünschte FCPA µJEWEL D-400
Spezifikation [Imr06]
Pulslänge [fs] < 500 306
Pulsenergie [µJ] > 3 3,74
Repetitionsrate [kHz] > 50 100
Wellenlänge [nm] 800 − 1100 1040,8
M2 < 1,5 1,32
Für die OCT-Bildgebung wurde ein kommerziell erhältliches Spaltlampen-OCT erworben (SL-OCT™,
HEIDELBERG ENGINEERING GMBH, Heidelberg), das speziell für den Vorderabschnitt des Auges
optimiert ist. Die OCT-Einheit wird von der Spaltlampe entkoppelt und an die Lasereinheit adap-
tiert. Nach der Auslegung und Wahl der drei Kernkomponenten werden diese zu einer mobilen und
kompakten Operationsanlage für die fs-Lentotomie zusammengefügt.
5.2.1 Lasersystem
Das FCPA µJEWEL D-400 Lasersystem besteht aus einem Ytterbium-Faser-Oszillator und einer zwei-
stufigen, faserbasierten Verstärkereinheit aus weiteren Ytterbium-Fasern (siehe Schemazeichnung in
Abbildung 5.3). Die Seed-Pulse des Faseroszillators werden mittels der Chirped Pulse Amplification
(CPA) hochverstärkt, so dass eine mittlere Leistung von über 300 mW erreicht wird. Die Repetitions-
rate des Lasersystems von 100 kHz realisiert ein akustooptischer Modulator (AOM) innerhalb des
Vorverstärkers, der einzelne Pulse zur Hochverstärkung auswählt. Die ganzheitliche Gestaltung aus
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ABBILDUNG 5.3: Schematischer Aufbau des FCPA µJEWEL D-400 Lasers der Firma IMRA.
Faserkomponenten ermöglicht einen sehr kompakten Aufbau des Laserkopfes, dessen Gehäuseab-
messungen nur 55 x 40 x 13,3 cm ausmachen. Darüber hinaus kann auf eine Wasserkühlung ver-
zichtet werden. Neben dem Laserkopf besteht das System weiterhin aus einem ähnlich kompakten
Kontrollergehäuse (45 x 38,5 x 19,3 cm), in dem sich neben der Steuerung auch der Faseroszillator
befindet.
Strahlcharakterisierung
Zur optimalen Auslegung der optischen Komponenten vom Laserausgang zur Ablenkeinheit wird die
Laserstrahlcharakteristik, die vom Hersteller angegeben ist (siehe Tabelle 5.1), experimentell über-
prüft. Die spektrale Breite des Lasersystems (siehe Abbildung 5.4) beträgt 7,58 nm (FWHM), bei
einer Zentralwellenlänge von 1040,5 nm (HR 2000 CG, OCEANOPTICS, Dunedin, USA). Die Puls-
energie am Laserausgang kann nur indirekt über die mittlere Leistung von 360 mW (407A, Spek-
tra Physics, Irvine, USA) und die Pulswiederholfrequenz von 99,85 kHz (DPO 4104, TEKTRONIX,
Beaverton, USA) zu 3,6 µJ bestimmt werden. Zur Bestimmung der Divergenz und der Strahlsym-
ABBILDUNG 5.4: Spektrum der fs-Laserpulse
des FCPA µJEWEL D-400 Lasersystems. Die
spektrale Bandbreite beträgt 7,58 nm (FWHM)
bei einer Zentralwellenlänge von 1040,5 nm.
ABBILDUNG 5.5: Strahlprofil 20 cm hinter dem
Laserausgang des FCPA µJEWEL D-400 Laser-
systems.
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metrie wird das räumliche Intensitätsprofil der Laserpulse am Laserausgang sowie in verschiedenen
weiteren Abständen ermittelt (WINCAMD, DATARAY INC., Boulder Creek, USA ). Der Strahldurch-
messer 200 mm hinter dem Laserausgang beträgt horizontal 3,96 mm und vertikal 4,24 mm (siehe
Abbildung 5.5). Dies entspricht einer Elliptizität von 0,93. Die Strahldivergenz beträgt −0,28 mrad
im Halbwinkel. Zusammenfassend ergibt sich eine Übereinstimmung der Angaben des Herstellers
mit den experimentell bestimmten Ergebnissen.
5.2.2 Optischer Aufbau
Primäre Zielsetzung bei der Auslegung des optischen Pfads der Operationsanlage ist die möglichst
einfache Anordnung und leichte Justierbarkeit der Komponenten. In Abbildung 5.6 sind der Strahl-
verlauf und die verwendeten Komponenten dargestellt. Da das FCPA µJEWEL D-400 Lasersystem
keine interne Möglichkeit zur Pulsselektion besitzt, muss dazu eine optische Komponente integriert
werden. Hierzu wird ein akustooptischer Modulator (AOM) (MTS80-A3-1064AC, AA OPTO-ELEC-
TRONIC, Orsay, Frankreich oder AOM-40R, INTRAACTION CORP., Bellwood, USA) verwendet, der
Schaltzeiten von 1,5 µs bzw. 0,250 µs besitzt und somit eine Selektion einzelner Laserpulse oder
Pulszüge ermöglicht. Der AOM ist so in den optischen Aufbau integriert, dass die Laserstrahlung
ihn ohne das entstehende Bragg-Gitter unbeeinflusst in der 0. Beugungsordnung durchlaufen kann
und auf eine Strahlfalle trifft. Wird durch die akustische Welle ein Bragg-Gitter erzeugt, werden
die Laserpulse mit einer Effizienz von 85 % in die 1. Beugungsordnung umgelenkt und weiter zum
3-Achsablenksystem geführt. Da die Apertur des AOM geringer als die Strahltaille des emittierten
Laserstrahls ist, wird diese durch ein Teleskop in Galileischer Anordnung, bestehend aus Achromaten
ABBILDUNG 5.6: Prinzipieller optischer Pfad des Laserstrahls in der Operationsanlage.
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der Brennweiten f = 60 mm und f = −20 mm, angepasst. Bevor der Strahl nach dem AOM durch
ein weiteres Teleskop (f = −10 mm und f = 100 mm) an die Apertur der 3D-Ablenkeinheit und
der f-Θ-Optik von 20 mm angepasst wird, durchläuft er ein λ2 -Plättchen und einen polarisierenden
Strahlteilerwürfel. Dies ermöglicht das Einstellen der Pulsenergie an der Probe.
5.2.3 Laserpulsapplikator
Die Aufgabe des Laserpulsapplikators ist das defi-
ABBILDUNG 5.7: 3D-Modell der Applikati-
onseinheit [Hot06].
nierte Platzieren der Laserpulse innerhalb der Lin-
se, um ein Schnittmuster zu erzeugen, das die Fle-
xibilität des Linsengewebes erhöht. Zum Laserappli-
kator gehören die 3D-Ablenkeinheit, die Fixations-
einheit für das Patientenauge sowie die Vorrichtung
der OCT-Einkopplung.
Abbildung 5.7 zeigt ein 3D-Modell des entwickel-
ten Applikators. Er besteht aus einem rechtwink-
ligen Grundgestell, an dem sowohl der 2D-Galva-
nometerscanner auf einer Linearachse als auch die
Einkopplung der OCT-Bildgebung montiert sind.
So ist der Galvanometerscanner in Relation zum
waagerechten Teil des Grundgestells in der Höhe
durch die Bewegung der Linearachse verstellbar und
ein Verfahren des Fokus entlang der optischen Ach-
se wird ermöglicht. Zur Einkopplung der OCT wird
ein ausreichender Bauraum seitlich des Abstand-
halters benötigt, da die optischen Komponenten der
OCT dort am Applikator befestigt werden müssen.
Aufgrund der Gesichtskontur bietet nur die tempo-
rale Seite des Auges diesen benötigten Platz. Da die Behandlung beider Augen mit dem Applikator
möglich sein soll, ist die OCT-Einkopplung so konzipiert, dass sie um 180○ schwenkbar ist.
Die Einkopplung besteht aus einem auf einer Profilschiene verschiebbaren Spiegel (siehe Abbildung
5.8), der in den Strahlengang des Lasers über dem Auge eingeschoben werden kann, um ein Schnitt-
bild des fixierten Auges zu generieren. Dabei ist die Halterung der Profilschiene über ein drehba-
res Gleitlager mit dem Grundgestell des Applikators verbunden (siehe Abbildung 5.9) und ermög-
licht das Schwenken. Der zur Fixationshalterung des Auges gehörende Abstandhalter kann über eine
Führungsnut, bestückt mit federnden Druckstücken, ähnlich einem Bajonettverschluss, leicht an der
schwenkbaren OCT-Einkopplung befestigt werden (siehe Abbildung 5.10). Der Abstandhalter besitzt
zudem eine Aussparung, damit der Spiegel, der den OCT-Strahlengang in den des Lasers überlagert,
eingefahren werden kann. Die Fixation des Patientenauges wird über die Saugmaske realisiert, die
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ABBILDUNG 5.8: 3D-Modell der Einkopplung
der OCT. Ein auf einem Schlitten befestigter
justierbarer Spiegel kann auf einer Profilschiene
in den bestehenden Strahlengang eingeschoben
werden [Hot06].
ABBILDUNG 5.9: 3D-Modell des Schwenkme-
chanismus mit OCT-Einkopplung und Abstands-
halter [Hot06].
auf der dem Patienten zugewandten Seite des Abstandhalters befestigt ist. Die Saugmaske und die
Applanationsplatte (1 mm Dicke), die im Abstandhalter integriert ist, gewährleisten die Fixierung
des Auges (siehe Abbildung 5.11). Hierbei wird ein Unterdruck von etwa 20 kPa durch eine Absaug-
pumpe (DUOVAC-2000, SÖHNGEN, Taunusstein) angelegt, die über einen flexiblen Schlauch mit der
Saugmaske verbunden ist. Das Auge wird durch den entstehenden Unterdruck an die Glasplatte des
Abstandhalters gesaugt und die Hornhaut wird so applaniert, dass ihre Brechkraft kompensiert wird.
Abbildung 5.12 zeigt den Applikator nach seiner Fertigstellung. Weitere Details zur Konstruktion
sowie die Konstruktionszeichnungen können der Diplomarbeit von Arne Hothan entnommen werden
[Hot06].
ABBILDUNG 5.10: 3D-Modell der Fixierung
des Abstandhalters mittels federnder Druck-
stücke [Hot06].
ABBILDUNG 5.11: Fixationseinheit bestehend
aus Abstandhalter und Saugmaske.
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ABBILDUNG 5.12: Applikationseinheit der fs-Lentotomie-Operationsanlage.
Integration der OCT-Bildgebung zur Schnittpositionsbestimmung
Die notwendige bildgebende Kontrolle der Position der Linse ermöglicht es an Tiefeninformation
aus dem Augeninneren zu gelangen, so dass mit der Operationsanlage das Schnittmuster innerhalb
der Linse an einer gezielten Stelle appliziert werden kann. Dies verhindert bei der Durchführung der
fs-Lentotomie im geschlossenen Bulbus sowohl bei in vitro als auch bei in vivo Linsen ein Auftreten
von möglichen dezentrierten Schnittmustern in unbekannter Tiefe innerhalb der Linse. Wird die fs-
Lentotomie hingegen an extrahierten Linsen durchgeführt, kann von außen sehr gut die Position des
Schnittmusters abgeschätzt werden und die Positionskontrolle über die OCT ist nicht notwendig.
Bei dem gewählten OCT-System handelt es sich um ein faserbasiertes Time-Domain-OCT-System,
das den sogenannten A-Scan in die Tiefe mit einer Frequenz von 200 Hz und den lateralen B-Scan mit
1 Hz ausführt [Hed07]. Dabei wird ein Schnittbild mit einer Eindringtiefe von 7 mm bei 15 mm Bild-
breite innerhalb einer Sekunde erreicht. Das Auflösungsvermögen ist dabei lateral besser als 100 µm
und beträgt axial etwa 25 µm. Der Dynamikbereich wird vom Hersteller mit 25 dB angegeben. Das
OCT-System besitzt als Lichtquelle eine Superlumineszensdiode, die bei einer Zentralwellenlänge
von 1300 nm emittiert. Eine interne Software berücksichtigt die unterschiedlichen Brechungsindizes
(nKornea = 1,376, nVorderkammer = 1,336) im Auge und rechnet das entstehende Bild direkt um. Dies
ist einerseits von Vorteil, da keine eigenständige Verarbeitung der Bildinformation programmiert wer-
den muss, anderseits erlaubt die kommerzielle Software des OCT-Systems keinerlei Zugriff auf die
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ermittelten Rohdaten. Die automatische Bildverarbeitung besitz zudem den Nachteil, dass sie bei ei-
ner enukleierten Linse keine Anpassung der Brechungsindizes durchführen kann, da der Algorithmus
auf die Vorderkammer angepasst ist und eine Fehlermeldung aufzeigt, wenn die charakteristischen
Signale der Hornhaut im Bild nicht erfasst werden.
Die Aufgabe der OCT-Bildgebung ist ein Abgleich der Position des Laserfokus in Relation zur Linse
des Patienten im entstehenden OCT-Bild, so dass das Bearbeitungsfeld des Lasers gezielt bestimmt
werden kann, um eine Verletzung der Linsenkapsel auszuschließen. Um eine optimale Darstellung
des Bearbeitungsfeldes zu erhalten, ist es hilfreich, dass der OCT-Strahlengang möglichst kongruent
mit dem Strahlengang der fs-Laserpulse verläuft. Abbildung 5.13 zeigt eine schematische Darstellung
der Strahlengänge. Die Abstände und Brennweiten der Optiken des OCT-Strahlenganges wurden
durch das Vermessen der Spaltlampenkomponenten ermittelt. Durch die Vorgaben der Abstände der
ABBILDUNG 5.13: Schematische Zeichnung des Bauraumes unterhalb des Laserapplikators und der
benötigten Abstände innerhalb des OCT-Strahlenganges. L1 und L2 sind dabei zwei zur Abbildung
des OCT-Bildes benötige Linsen.
OCT-Optiken wird Linse L2 auf dem Verfahrschlitten des Einkoppelspiegels montiert, da sie sonst ein
Verschieben des Schlittens behindern würde. Die Halterung für die OCT-Scanner-Box sowie die der
Linse L1 werden über eine starre Aufhängung an der drehbaren Halterung der Profilschiene befestigt.
Das 3D-Modell der kompletten OCT-Einkopplung ist in Abbildung 5.14 dargestellt. Dabei sind beide
Linsen (L1, L2) sowie die Befestigungshalterung des OCT-Scanners entlang der optischen Achse zur
Feinjustage verschiebbar. Die Konstruktionszeichnungen der gefertigten Bauteile können im Detail
in der Diplomarbeit von Heike Hoffmann eingesehen werden [Hom08].
Dank der Integration der OCT-Bildgebung ist es möglich, ein Schnittbild des am Laserapplikator fix-
ierten Auges aufzunehmen und somit die Position der Linse in Relation zur Fokusebene zu bestim-
men. Die Fokuslage ist dabei in Relation zur Aplanationsglasplatte bekannt. Durch eine Vermessung
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ABBILDUNG 5.14: 3D-Modell der OCT-Einkopplung [Hom08].
des Abstandes von Glasplatte und anteriorer Linsenkapsel kann das Schnittmuster in der gewünsch-
ten Tiefe appliziert werden. Abbildung 5.15 zeigt beispielhaft zwei Aufnahmen von Schweineaugen,
die am Applikator fixiert sind. Es ist deutlich zu erkennen, dass durch die Aplanation eine unter-
schiedlich große Vorderkammertiefe bestehen bleibt. Im rechten Bild berührt die Hornhaut sogar die
Linse, dies gilt es in vivo zu vermeiden, da es durch den Druck auf die Linsen bereits zu Verletzungen
kommen kann. Im linken Bild ist ein Auge vor, im rechten Bild nach der fs-Lentotomie gezeigt. Der
Laserschnitt ist deutlich durch eine erhöhte Streuung an den verbleibenden Gasblasen im OCT-Bild
ersichtlich. Unter Verwendung gleicher Schnittkoordinaten würde im linken Bild das entstehende
Schnittmuster deutlich näher an der Kapsel platziert werden als im rechten Bild.
ABBILDUNG 5.15: OCT-Schnittbilder von zwei am Laserapplikator fixierten Schweineaugen.
Links ohne Schnitt, rechts mit fs-Laserpuls induziertem Schnitt. L=Linse, VK=Vorderkammer,
HH=Hornhaut, G=Glasplatte, LS=Laserschnitt.
Die OCT-Kontrolle ermöglicht einerseits eine definierte Positionierung des Schnittmusters durch die
Überprüfung der Vorderkammertiefe; andererseits kann mit der OCT-Bildgebung das Schnittergeb-
nis direkt überprüft werden. Daher ist die OCT-Bildgebung eine nicht nur hilfreiche, sondern sogar
notwendige Komponente der fs-Lentotomie Operationsanlage.
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5.3 Charakterisierung der Operationsanlage
Mit Fertigstellung des Laserapplikators kann die neue Operationsanlage in Betrieb genommen wer-
den. Im Vergleich zum bisher verwendeten Lasersystem (BRIGHT) (siehe auch Abschnitt 4.1.1) un-
terscheidet sich die neue Anlage in der Pulswiederholfrequenz um den Faktor 20, die Wellenlänge
ist weiter in das Infrarote verschoben und es wird eine Optik mit geringerer Brennweite und grö-
ßere Apertur verwendet. Daher müssen die optimalen Scanparameter zum Applizieren des Schnitt-
musters für die Anlage neu ermittelt werden. Insbesondere erfolgt eine Synchronisation des 2D-
Galvanometerscanners mit dem Lasersystem, so dass die Scanbewegung der 3D-Ablenkeinheit die
Pulse bei einer Repetitionsrate von 100 kHz räumlich exakt separieren kann.
Die Kenntnis des Fokusdurchmessers ist für das Erzeugen eines Schnittes durch das Aneinanderrei-
hen der optischen Durchbrüche von Bedeutung, da dadurch der Abstand zwischen zwei applizier-
ten Laserpulsen definiert ist. Der Fokusdurchmesser hinter der fokussierenden Optik wird mit der
Knife-Edge-Methode [Sie91] bestimmt. Hierzu wird schrittweise eine harte Apertur senkrecht zur
Strahlrichtung in den Laserstrahl geschoben und die verbleibende transmittierte Leistung mit einem
Leistungsmesskopf (407A, SPEKTRA PHYSICS, Irvine, USA) in Abhängigkeit der Aperturposition
aufgezeichnet. Durch das Differenzieren der entstehenden Leistungskurve kann das Strahlprofil am
Ort der Apertur gewonnen werden. Ein Wiederholen der Messung des Strahlprofils w(z) an ver-
schiedenen Positionen z zeigt die Entwicklung der Strahltaille entlang der Propagationsrichtung des
Strahls. Mit dieser Kenntnis kann unter Verwendung der Formel für die Strahlpropagation
w(z) = w0
¿ÁÁÀ1 + (λ(z − z0)
pinw20
)2 (5.1)
die minimale Strahltaille w0 gewonnen werden. Dabei ist λ die Wellenlänge der verwendeten La-
serstrahlung, n der Brechungsindex des durchquerten Mediums und z0 der Ort des Fokus auf der
Strahlachse. In Abbildung 5.16 ist der Verlauf der Strahltaille in der Nähe des Fokus dargestellt.
Nach Formel 5.1 ergibt sich in Luft ein minimaler Strahldurchmesser von 2w0 = 4,4 µm und somit
eine Querschnittsfläche des Fokus von 15,2 µm2.
5.3.1 Ansteuerung der 2D-Ablenkeinheit
Für einen optimalen Schnitt müssen die Laserpulse mindestens im Abstand der Fokusgröße von 4 µm
separiert werden. Dementsprechend muss der 2D-Galvanometerscanner innerhalb der Zeitspanne von
zwei Laserpulsen, also innerhalb von 10 µs bei 100 kHz Pulswiederholfrequenz, eine Änderung der
Drehwinkel bewerkstelligen, die diesem Abstand entsprechen. Dies ist aus dem Stillstand der Spie-
gel nicht möglich, da das Beschleunigungsvermögen der 20 mm großen Apertur-Spiegel zu gering
ist. Befinden sich die Spiegel bereits in einer gleichförmigen Bewegung, ist das Zurücklegen einer
Distanz bis zu 20 µm innerhalb von 10 µs ohne weiteres möglich, wenn kein Bremsvorgang stattfin-
det. Eine Modifikation des Scanalgorithmus vom bisherigen 3D-Ablenksystem des BRIGHT-Lasers
wird demnach benötigt. Für alle Schnittelemente der 3D-Struktur wird eine Beschleunigungsstrecke
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ABBILDUNG 5.16: Strahltaille nach der fokussierenden Optik, ermittelt mit der Knife-Edge-
Methode.
zum Algorithmus hinzugefügt. Die Laserpulse werden erst beim Erreichen der gewünschten Scan-
geschwindigkeit über den AOM dazugeschaltet. So wird bei ringförmigen Flächen ein ganzer Kreis
zum Beschleunigen genutzt (siehe Abbildung 5.17a) und bei Linienstrukturen werden diese verlän-
gert (Abbildung 5.17b). Nachteilig wirkt sich hierbei aus, dass die aktuelle Ist-Position der Scanner-
spiegel nicht durch die Scannertreiber auslesbar ist und daher nicht in der Software verarbeitet werden
kann. Somit müssen die Delays zum Zu- und Abschalten der Laserstrahlung zur Scanbewegung ex-
perimentell durch Versuche auf Photopapier evaluiert werden. Abbildung 5.18a zeigt beispielsweise
eine mittlere Ebene der Steering-Wheel-Struktur, bei der die Delays nicht richtig gewählt worden
sind. In Abbildung 5.18b hingegen wurde die Struktur vollständig geschnitten und die Delays des
Scanners richtig angepasst.
(a) (b)
ABBILDUNG 5.17: (a) Boden- und Deckfläche der Steering-Wheel-Struktur. Die innerste Kreis-
bewegung erfolgt ohne Zuschaltung der Laserstrahlung (schwarz), anschließend wird die Struktur
mit zugeschalteten Laserpulsen spiralförmig gescannt (rot). (b) Mittlere Ebenen der Steering-Wheel-
Struktur. Die schwarzen Bereiche dienen der Beschleunigung, bei den roten ist der Laser zugeschaltet.
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(a) (b)
ABBILDUNG 5.18: Vergrößerte OP-Mikroskop-Aufnahmen der (a) Steering-Wheel-Mittelebenen
mit falschen Delays. Die Struktur wird nicht vollständig geschnitten. (b) Steering-Wheel-
Mittelebenen mit richtigen Delays. Die Struktur ist vollständig und ohne Überlappung der Laserpulse
erzeugt worden.
5.3.2 Optimierung der Schnittqualität
Aufgrund der bestehenden Homogenität und der einfacheren Handhabung gegenüber biologischem
Gewebe wie der menschlichen Augenlinse, wird die Optimierung der Scanparameter der Operati-
onsanlage zunächst an einer Modellsubstanz durchgeführt. Als geeignet stellte sich Hydroxyethy-
len Methacrylat (HEMA) (CONTAFLEX38, CONTAMAC LTD., Essex, Großbritannien), ein Wasser
aufnehmendes Polymer, das für Kontaktlinsen verwendet wird, heraus. Der Wassergehalt der ver-
wendeten Proben beträgt 38 %, nachdem die festen zylinderförmigen Rohlinge (∅ = 12,7 mm,
h=5,0 mm) für mindestens 24 Stunden in 0,9 % NaCl-Lösung gegeben wurden. In die hydratisierten
Proben, die durch Benetzung vor dem Austrocknen bewahrt werden müssen, kann das fs-Lentotomie-
Schnittmuster appliziert werden.
Aus der Profilansicht des Schnittes können die meisten Informationen bezüglich der richtigen Wahl
des lateralen ∆x sowie des axialen Pulsabstandes ∆z gewonnen werden. Zum Erzeugen der Profi-
lansicht wird die Probe nach Applikation des Schnittmusters mittig zerteilt (siehe Abbildung 5.19).
ABBILDUNG 5.19: Schemazeichnung der HEMA-Proben mit appliziertem Schnittmuster. Die Pro-
ben werden mittig mit einer scharfen Klinge durch das Muster zerteilt, so dass ein Profilschnitt des
Musters entsteht. Das Steering-Wheel-Muster besteht im Querschnitt aus zwei Rechtecken.
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Anschließend wird die zerteilte Probe wieder getrocknet und der Profilschnitt durch Schleifen und
Polieren aufbereitet, so dass mit einem Auflichtmikroskop (BX 60, OLYMPUS, Hamburg ) eine ver-
größerte Aufnahme des Schnittprofils erstellt und die Schnittqualität bewertet werden kann.
In Abbildung 5.20 werden vergrößerte Ausschnitte der Zylinderflächen aus dem Profilschnitt vier
verschiedener Proben gezeigt. Die Pulsenergie von 2 µJ pro Laserpuls und der laterale Pulsabstand
∆x von 6 µm wurden bei allen Proben konstant gehalten. Der axiale Pulsabstand ∆z wurde zur
Ermittlung des benötigten Abstandes in 10 µm Schritten von 20 - 50 µm variiert. Für einen axialen
Abstand von ∆z = 30 µm konnte ein vollständiger Schnitt entlang der z-Achse erzeugt werden,
bei größerem räumlichen Abstand ist ein Öffnen der Schnittflächen nicht möglich. Dieser Abstand
entspricht etwa dem Doppelten der Rayleightlänge z0 = piw20λ von etwa 15 µm bei einer Strahltaille
von w0 = 2,2 µm.
ABBILDUNG 5.20: Profilansicht der axialen Zylinderschnittfläche in vier HEMA-Proben mit unter-
schiedlichem Pulsabstand entlang der z-Achse ∆z. a) 20 µm, b) 30 µm, c) 40 µm, d) 50 µm.
Die Abhängigkeit der Güte der Schnittstruktur vom lateralen Pulsabstand ∆x innerhalb des HEMA
wird zwischen dem halben Fokusdurchmesser bis zum doppelten (2-10 µm) evaluiert. Dabei wird die
Pulsenergie konstant bei 2 µJ gehalten und ein axialer Pulsabstand ∆z von 30 µm gewählt. Abbil-
dung 5.21 zeigt vergrößerte Ausschnitte des Profils der frontalen Kreisflächen bei unterschiedlichem
Pulsabstand ∆x. Es ergibt sich eine auffällige Veränderung der Schnittgüte mit kleiner werdendem
Pulsabstand. Schnittbild 5.21a zeigt einen regelmäßigen waagerechten Schnitt, dessen Lasermodifi-
kationen 5,2 ± 0,6 µm auseinander liegen und sich über eine Tiefe von 107 ± 5 µm erstrecken. Durch
das Trocknen des HEMA ist die Struktur um 83% geschrumpft, somit entsprechen die 5,2 µm etwa
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den 6 µm des Pulsabstandes. Bei 5 µm Pulsabstand bleibt der waagerechte Schnitt erhalten, jedoch ist
bereits ein Zusammenschluss der Materialveränderung der einzelnen Laserpulse zu erkennen (Abbil-
dung 5.21b). Die Laserspots besitzen einen Abstand von 4,7 ± 0,5 µm bei einer Länge von nur noch
75 ± 17 µm. Werden räumliche Pulsabstände verwendet, die geringer als der ermittelte Fokusdurch-
messer sind, wird der folgende Puls von der Materialveränderung des vorherigen Pulses beeinflusst
ABBILDUNG 5.21: Vergrößerte Ausschnitte des Profilschnitts der frontalen Kreisfläche in vier HE-
MA-Proben mit unterschiedlichem lateralen Pulsabstand ∆x. a) 6 µm, b) 5 µm, c) 4 µm, d) 2 µm.
und das Schnittbild verändert sich. Es ist jedoch zu beachten, dass in einem Profilschnitt benachbarte
Punkte nicht direkt nacheinander appliziert wurden, sondern ein gesamter Umlauf einer Kreisstruktur
durch die Scanbewegung vollzogen worden ist. Somit liegen zwei Punkte am Innenradius der Fläche
je nach Pulsabstand zeitlich 10 - 30 ms (∆x = 2 - 6 µm) und am Außenradius 30 - 80 ms (∆x = 2 -
6 µm) auseinander. Abbildung 5.21c (Pulsabstand ∆x = 4 µm) zeigt eine Art Wellenbewegung des
Schnittes. Der Scanrichtung folgend ist in jeder „Welle“ zunächst die auch in Abbildung 5.21a und
5.21b ersichtlichen streifenförmige Materialveränderung zu beobachten. Diese Streifenform bricht ab
je mehr die Zone der Materialveränderung innerhalb der „Welle“ dem Laserpuls entgegenwandert.
Das Entgegenlaufen bricht nach einer Distanz von lateral etwa 208 ± 27 µm und einem Höhenver-
satz von etwa 49 ± 2 µm ab und setzt sich anschließend wieder auf dem eingänglichen Niveau fort.
Dies wiederholt sich periodisch. Wird der Pulsabstand noch weiter verringert, verstärkt sich das Phä-
nomen des Entgegenlaufens der Materialveränderung (siehe Abbildung 5.21d). Die Wellenform der
Materialveränderung ähnelt bei einem Pulsabstand von 2 µm eher einem „Sägezahnblatt“. Die ein-
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zelnen Zähne besitzen dabei eine mittlere Länge von 95 ± 12 µm bei einer durchschnittlichen Höhe
von 87 ± 4 µm. Am Anfang des „Zahns“ befindet sich eine senkrechte Materialveränderung deren
gemittelte axiale Länge 45 ± 5 µm beträgt. Dies entspricht etwa der Hälfte der ursprünglichen Länge
der Lasereinschüsse bei geringerem Pulsabstand. Die Entwicklung der irregulären Sägezahnstruktur
ist bereits in der Aufsicht des Schnittmusters feststellbar. Abbildung 5.22 zeigt einen Ausschnitt der
Aufsicht von zwei Proben mit einem lateralen Pulsabstand von 6 µm bzw. 2 µm. Während bei der
Probe mit den 6 µm der Pulsabstand noch als feines Raster der Laserpulse und die Unterteilung in die
Segmente erkennbar ist, ist in der Aufsicht des Musters mit dem lateralen Pulsabstand von 2 µm die
ABBILDUNG 5.22: Aufsicht auf zwei strukturierte HEMA Proben. Links ∆x = 6 µm, rechts
∆x = 2 µm. Bei 6 µm Pulsabstand ist ein equidistantes Raster der einzelnen Laserschüsse erkenn-
bar. Bei 2 µm hingegen ist bereits das „Sägezahnmuster“ im Form der stark strukturierten Oberfläche
ersichtlich.
Sägezahnbildung bereits erkennbar. Neben dem Auftreten der unregelmäßigen Schnittfläche ist bei
den Proben mit geringem räumlichen Pulsabstand eine starke Gasentwicklung innerhalb der Probe
festzustellen. Diese führt zu einem starken Aufwölben der Probe und äußert sich unter anderem in
einem Aufreißen der nicht strukturierten Mitte der HEMA-Probe (siehe Abbildung 5.23).
Die Abhängigkeit des Auftretens eines homogenen bzw. eines irregulären Musters von der verwen-
deten Einzelpulsenergie sowie des lateralen Pulsabstandes ist in Abbildung 5.24 dargestellt. Je nach
Pulsabstand und Pulsenergie gibt es ein Prozessfenster, in dem die regulär gewünschte Schnittstruk-
tur erzeugt wird. Bei zu geringer Energie und zu großem Pulsabstand tritt keine Materialmodifikation
auf. Ein Auftreten der irregulären „Sägezahnstruktur“ ist erst bei einem räumlichen Pulsabstand, der
geringer ist als der Fokusdurchmesser, festzustellen. Bei sehr geringer Pulsenergie (1,25 µJ) tritt selbst
bei Unterschreiten des Fokusdurchmessers zunächst keine Materialmodifikation auf. Die Einzelpuls-
energie reicht somit nicht aus, um einen LIOB zu erzeugen. Wird der Spotabstand weiter verringert
und das Material durch die entstehende Überlappung der Laserpulse mehrfach bestrahlt, kann eine
Materialveränderung in Form eines irregulären Schnittes mit „Sägezahnprofil“ erzeugt werden. Die
nachfolgenden Pulse werden durch die geringen Materialmodifikationen der vorherigen Laserpulse
beeinflusst und ein LIOB wird ausgelöst. Dieses veränderte Verhalten des HEMA lässt sich durch die
bereits erzeugten Materialveränderungen, die in Abschnitt 2.3.1 diskutiert worden sind, erklären. Eine
weiterführende Untersuchung dieses Phänomens wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt.
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ABBILDUNG 5.23: Unvergrößerte Aufsicht (a, b) und vergrößerter Profilschnitt (c, d) von zwei be-
arbeiteten HEMA-Proben. In der rechten Probe (b, c) ist im Vergleich zur linken (a, c) ein Aufreißen
der strukturfreien Mitte aufgrund der starken Gasentwicklung bei geringem räumlichen Pulsabstand
zu erkennen.
ABBILDUNG 5.24: Die Güte eines Schnittmusters in Abhängigkeit des räumlichen Pulsabstandes
sowie der Pulsenergie.
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Dem komplexen Sachverhalt, ob das „Sägezahnmuster“ beispielsweise durch die akkumulierenden
Defekte im Material erzeugt wird oder auf die Interaktion des Laserpulses mit dem vorhandenen
Gas zurückzuführen ist, ist eine eigenständige zukünftige Arbeit am Laser Zentrum Hannover e.V.
gewidmet.
Bei der Wahl der richtigen Scanparameter können definierte, präzise Schnitte innerhalb des HEMA
erzeugt werden, so dass die Segmentstücke entnommen werden können; dies zeigt Abbildung 5.25.
Wird die HEMA-Probe im weichen Zustand waagerecht zerteilt, können die Segmentstücke sowohl
aus der oberen als auch aus der unteren Hälfte der Probe entfernt werden. Diese Probe wurde mit
einer Pulsenergie von 1,2 µJ bei einem räumlichen Pulsabstand von ∆x = 3 µm und ∆z = 30 µm
erzeugt.
ABBILDUNG 5.25: Ein in HEMA appliziertes Steering-Wheel-Muster. Nach dem Durchtrennen des
HEMA können die Segmentstücke sowohl aus der oberen als auch aus der unteren Hälfte der Probe
entnommen werden. (Schnittparamter: 1,2 µJ, ∆x = 3 µm, ∆z = 30 µm)
Zusammenfassend ergab die Untersuchung zur Optimierung der Scanparamter, dass ein präziser, qua-
litativ guter Schnitt innerhalb von HEMA mit einem lateralen Pulsabstand von 5 - 6 µm und axial von
30 µm bei einer Pulsenergie im Bereich von 1,5 - 2,0 µJ erreicht wird. Ein Übertragen der ermittelten
Scanparameter auf biologisches Gewebe wie die Augenlinse wird in Abschnitt 5.4 erläutert.
5.4 fs-Lentotomie-Schnitte in Schweinelinsen
Bevor die in vivo Wundheilungsstudie mit der entwickelten Operationsanlage durchgeführt werden
kann, muss die Generierung von präzisen Schnittstrukturen nicht nur innerhalb einer Modellsub-
stanz, sondern auch in biologischem Gewebe, im speziellen Linsengewebe, gezeigt werden. Hierbei
finden frisch enukleierte Linsen von Hausschweinen Anwendung. Die Schweinebulbi werden vom
lokal ansässigen Schlachthof bezogen und innerhalb von 5 Stunden nach Enukleation für die Unter-
suchungen verwendet. Für den Transport werden die Bulbi in 0,9 % Kochsalzlösung gegeben und bei
Umgebungstemperatur gelagert.
Die mit der Modellsubstanz HEMA ermittelten Scanparamter werden zunächst an den Schweine-
linsen verifiziert. Des Weiteren erfolgt eine mikroskopische Aufnahme der Schnitte innerhalb des
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Linsengewebes, um die Gewebetrennung zu charakterisieren. Anschließend werden mit der neuen
Operationsanlage die Experimente von Ripken et al. [Rip07, Rip08b] zur Flexibilitätssteigerung an
Schweinelinsen wiederholt.
5.4.1 Schnittoptimierung im Linsengewebe
Unter Verwendung der für HEMA ermittelten optimalen Scanparameter bei gleichzeitigem Anpassen
der verwendeten Pulsenergie auf etwa 1,3 - 1,5 µJ können in Schweinelinsen präzise Gleitebenen in
Form des Steering-Wheel-Musters erzeugt werden. Einzig auffällig ist die in Abbildung 5.26a ge-
zeigte starke Blasenbildung in der Deckfläche der Steering-Wheel-Struktur direkt oberhalb der 12
Segmentschnitte. Innerhalb der Segmentschnitte treten trotz des gleichen axialen Abstandes keine
großen Gasblasen auf. Weiterführende Untersuchungen ergaben, dass die starke (∅ > 50 µm) Blasen-
bildung oberhalb eines vorherigen Schnittes nur dann auftritt, wenn dort eine Schnittfläche appliziert
wird. Somit bewirkt die Kombination aus lateralen und unterhalb der neuen Schnittebene befindli-
chen Materialveränderungen diesen akkumulierenden Effekt. Die starke Blasenbildung oberhalb der
Segmentschnitte kann unterdrückt werden, indem ein erhöhter axialer Abstand der Deckfläche von
ABBILDUNG 5.26: Steering-Wheel-Muster appliziert in enukleierten Schweinelinsen. a) Übernah-
me der Schnittparamter wie bei den HEMA-Schnitten. Eine deutliche Bildung großer Blasen oberhalb
der Segmentschnitte in der Deckfläche ist sichtbar. b) Durch den doppelten axialen Abstand 2∆z der
Deckfläche kann dies unterdrückt werden.
2∆z gewählt wird (siehe Abbildung 5.26b). Die Operationsanlage ermöglicht somit die Applikation
eines präzisen Schnittmusters innerhalb von in vitro Schweinelinsen.
Abbildung 5.27 zeigt eine vergrößerte Darstellung der frontalen Schnittfläche nach vollständiger An-
passung der Scanparameter. Die Laserpulse sind in einem äquidistanten Abstand angeordnet und
die verbleibenden winzigen Gasbläschen jedes einzelnen Laserpulses vereinigen sich nicht zu unge-
wollten größeren Blasen. Diese lichtmikroskopischen Aufnahmen der Schnittflächen innerhalb des
Linsengewebes können jedoch nicht die Faserstruktur darstellen und somit auch nicht aufzeigen, ob
eine Trennung der Fasern erreicht wurde.
Die Visualisierung der einzelnen Linsenfasern bzw. ihre Trennung durch die fs-Laserpuls Applika-
tion ist mit dem 3D-konfokalen Laser-Scanning Mikroskopie-Verfahren möglich. Im Rahmen dieser
Arbeit stand für einen kurzen Zeitraum ein modifiziertes 3D-konfokales Laser-Scanning Mikroskop
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ABBILDUNG 5.27: Ein präziser Schnitt in einer enukleierten Schweinelinse (P = 1,3 µJ, ∆x = 6 µm,
∆z = 50 µm). Die Laserpulse wurden in einem äquidistanten Abstand appliziert.
(KLSM) (HEIDELBERG RETINA TOMOGRAPH II (HRT II), HEIDELBERG ENGINEERING GMBH,
Heidelberg), zur Verfügung. Das optische System des HRT II wurde modular für die Applikation an
der Vorderkammer des Auges angepasst [Stv02, Kna05, Sta06, Sta07]. Dieses sogenannte Rostock
Kornea Modul, das von der Gruppe um R. Guthoff an der Universitätsklinik in Rostock entwickelt
wurde, eignet sich nicht nur zur Darstellung der Kornea, sondern auch für die von enukleierten Lin-
sen. Der Umbau des HRT II ermöglicht es, ein Volumen innerhalb der Probe von 400 x 400 x 100 µm
bei einer Auflösung von 0,78 x 0,78 x 0,95 µm pro Pixel abzubilden. So ist eine Darstellung sowohl
von einzelnen Linsenfasern, als auch die der Laserschnitte möglich.
Abbildung 5.28a zeigt ein Schnittbild lateral zum Linsenpol in einer Tiefe von etwa 50 µm einer
unveränderten Schweinelinse. Die regelmäßige Anordnung der Linsenfasern sowie eine Linsennaht
sind klar zu erkennen. In den Abbildungen 5.28b-f sind durch fs-Laserpulse induzierte Modifikatio-
nen des Linsengewebes abgebildet. In 5.28b ist eine erhöhte Streuung am Ort der Applikationszone
innerhalb der Fasern erkennbar, jedoch scheinen die Fasern intakt und eine Trennung des Gewebes
wurde nicht erzielt. Die verwendete Pulsenergie reichte also nicht aus, um einen LIOB zu erzeugen.
Die hohe Elektronendichte erzeugt aber Modifikationen im Gewebe, die jetzt eine erhöhte Streuung
verursachen. In 5.28c ist die Separation der Fasern aufgrund der Laserpulseinwirkung sichtbar, es sind
jedoch noch einzelne Gewebebrücken feststellbar. Schließlich zeigt 5.28d eine deutliche vollständige
Trennung der Fasern. Mit diesen Aufnahmen ist es erstmals gelungen, einen visuellen Beweis für das
Durchtrennen der Linsenfasern zu erbringen.
Wird die Laserenergie zu hoch gewählt, findet keine komplette Trennung der Linsenfasern mehr
statt, da die nachfolgenden Laserpulse durch die Gasblasen beeinflusst werden. Auch dies kann mit
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ABBILDUNG 5.28: Frontale Schnittbilder mit einem konfokalen Laserstreulichtmikroskop durch
das Linsengewebe einer unbehandelten Linse (a) und drei Linsen mit applizierter fs-Lentotomie (b-
f). a) Linsenfasern und Linsennaht sind sichtbar. b) Erhöhte Streuung der Fasern, keine Trennung
der Fasern. c) Zum Teil getrennte Fasern. d) Komplett getrennte Fasern. e) Frontale Fläche: starke
Gasblasenbildung, kein durchgängiger Schnitt. f) Axialer Schnitt, Trennung des Gewebes, jedoch
auch starke Gasblasenentwicklung
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dem HRT II inklusive Kornea-Modul gezeigt werden. Abbildung 5.28e zeigt den Rand der frontalen
Schnittfläche. Im oberen rechten Abschnitt des Bildes sollte eine regelmäßige Schnittfläche sichtbar
sein, jedoch sind nur vereinzelte große Gasblasen mit intakten Zwischenräumen erkennbar. Es trat
keine durchgängige Schnittwirkung auf. Abbildung 5.28f zeigt einen Schnitt in axialer Richtung mit
zu hoch gewählter Pulsenergie, auch hier sind die sehr großen Gasblasen vorhanden.
Das 3D-konfokale Laser-Scanning Mikroskop ist ein vielversprechendes Analysegerät für die fs-
Lentotomie-Schnitte. Einzig nachteilig ist bisher, dass für die Aufnahmen die Schnitte nah an der
Oberfläche der Linse appliziert werden mussten, da die Eindringtiefe des Systems auf etwa 500 µm
begrenzt ist. In größeren Tiefen ist mit dem jetzigen Kornea-Modul keine scharfe Abbildung der
Gewebestrukturen möglich.
5.4.2 Flexibilitätsuntersuchung
Die Wirkung der fs-Schnittstruktur auf das Verformungsverhalten der Linsen kann zudem über den
Fisher-Spinning-Test eruiert werden. Zeigen die fs-Lentotomie behandelten Schweinelinsen eine er-
höhte Flexibilität auf, wie aus den Untersuchungen von Ripken et al [Rip07, Rip08b] hervorgeht, ist
eine Schnittwirkung induziert worden. Für die Flexibilitätsuntersuchung der Schweinelinsen mit der
neuen Operationsanlage findet der in Abschnitt 4.1.3 beschriebene Fisher-Spinning-Test sowie die
dort beschriebene Methodik Anwendung. Das Steering-Wheel-Muster wird in alle Linsen mit einem
lateralen Pulsabstand von 6 µm, einem axialen von 50 µm und einer Pulsenergie von 1,3 - 1,6 µJ
appliziert. Der Innendurchmesser beträgt dabei ri = 1,0 mm, der Außendurchmesser ra = 2,5 mm,
die Strukturtiefe h = 1,0 mm und der Abstand zum anterioren Pol 1 mm.
Je nach verwendeter Pulsenergie und der Gewebequalität der Linsen ergeben sich Schnittmuster ver-
schiedener Güte innerhalb der Linse. Die Schnittgüte wird dabei in drei Klassen A, B und C eingeteilt.
In Abbildung 5.29 sind typische Schnittstrukturen der drei Klassen dargestellt.
(a) (b) (c)
ABBILDUNG 5.29: Auflichtansichten von drei Schnittmustern in Schweinelinsen unterschiedlicher
Güte. a) Schnittmuster der Gruppe A, gute Qualität. b) Schnittmuster Gruppe B, zu starke Gasblasen-
entwicklung. c) Schnittmuster Gruppe C, optische Modifikation, keine komplette Schnittwirkung
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Abbildung 5.29a zeigt die Linsen die in Gruppe A klassifiziert wurden. Sie besitzen ein komplett
geschnittenes Muster, das durch seine erwünschte Präzision hervorsticht. Es sind fast ausschließlich
sehr feine verbleibende Gasblasen vorhanden, die sich innerhalb weniger Minuten auflösen. Zu Grup-
pe B (siehe Abbildung 5.29b) gehören die Schnittmuster, bei denen die Pulsenergie zu hoch gewählt
wurde und eine starke Gasblasenbildung auftrat. Die Muster, die kaum sichtbar sind und unvollstän-
dig geschnitten wurden, sind in Gruppe C zusammengefasst (siehe Abbildung 5.29c).
Die drei Gruppen unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern liefern auch unterschiedliche Ergeb-
nisse bei der Durchführung des Fisher-Spinning-Tests. In Abbildung 5.30 ist die durchschnittliche
normierte Linsendicke der Linsen der Gruppe A in Abhängigkeit der Drehzahl vor und nach der
fs-Lentotomie aufgetragen. Jede Linse für sich sowie der Durchschnitt der Linsen besitzt nach der
fs-Lentotomie eine geringere normierte Dicke während der Rotation bei unterschiedlichen Drehzah-
len. Dies ist gleichbedeutend mit einer erhöhten Flexibilität. Bei maximaler Drehzahl von 1620 Umin
tritt eine durchschnittliche Steigerung der Flexibilität von 28 % auf. Dies ist etwas höher als die
Flexibilitätssteigerung von 20 %, die von Ripken et al. erzielt wurde [Rip07, Rip08b].
ABBILDUNG 5.30: Durchschnittliche normierte Dicke der Gruppe A in Abhängigkeit der Drehzahl:
Blau vor der fs-Lentotomie, rot nach der fs-Lentotomie (n=6).
Linsen der Gruppe B, die durch eine starke Blasenbildung auffallen, erfahren durch die fs-Lentotomie
keine Abnahme sondern eine Zunahme der normierten Dicke im Vergleich zu den unbehandelten
Linsen (siehe Abbildung 5.31). Dies erscheint zunächst unnatürlich, da in dem Fall, dass kein Schnitt
appliziert wird, die Flexibilität der Linse bzw. die normierte Dicke unverändert bleiben sollte. Die Zu-
nahme der normierten Dicke ist auf die Messmethode zurückzuführen. Die Verformung wird durch
die Zentrifugalkraft ausgelöst. Die mit Gas gefüllten Hohlräume wirken der Verformung entgegen,
da sie von der Zentrifugalkraft nahezu unbeeinflusst bleiben. Zudem ist durch das viele Gas ein ge-
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ABBILDUNG 5.31: Durchschnittliche normierte Dicke der Gruppe B in Abhängigkeit der Drehzahl:
Blau vor der fs-Lentotomie, rot nach der fs-Lentotomie (n=7).
ringerer Anstieg der anterior-posterioren Linsendicke zu verzeichnen, der bei den Linsen der Gruppe
A nicht auftritt.
Wird ein Muster der Güte der Gruppe C erzeugt, bleibt die normierte Linsendicke und somit die
Flexibilität nach der fs-Lentotomie unverändert (siehe Abbildung 5.32). Es erfolgte demnach nur
eine lokale Veränderung der optischen Dichte ohne Schnitt wie sie auch mit dem 3D-konfokalen
Laser-Scanning Mikroskop nachgewiesen werden konnte (siehe Abschnitt 5.4.1).
Die Klassifizierung der Linsen in die verschiedenen Gruppen erfolgt durch das Begutachten des
Schnittbildes. Der Parameterraum ist dabei so eng geschnürt, dass allein durch die biologische Va-
rianz zwei Linsen mit gleichen Scanparametern durchaus in verschiedene Klassen eingeteilt werden
können. Dieser Fakt zeigt den bisherigen Nachteil der 100 kHz Operationsanlage gegenüber der vor-
herigen 5-kHz-Anlage auf. Der Parameterraum für einen guten Schnitt ist stark eingeschränkt, da
bereits bei einer gewählten Pulsenergie leicht oberhalb der Durchbruchsschwelle benachbarte La-
serpulse aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen den Pulsen wechselwirken, so dass anstatt eines
Musters der Gruppe A eines der Gruppe B erzeugt wird.
5.5 Bewertung der neuen Operationsanlage
Die neue Operationsanlage mit dem hochrepetitierenden 100-kHz-Lasersystem erlaubt eine Behand-
lungsdauer der fs-Lentotomie von unter 30 Sekunden, so dass sie für den Patienten zumutbar ist. Die
technische Herausforderung, eine präzise Schnittstruktur mit äquidistantem räumlichen Pulsabstand
innerhalb der Linse zu erzeugen, wurde umgesetzt. Der zur Verfügung stehende Parameterraum, um
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ABBILDUNG 5.32: Durchschnittliche normierte Dicke der Gruppe C in Abhängigkeit der Drehzahl:
Blau vor der fs-Lentotomie, rot nach der fs-Lentotomie (n=7).
einen solchen gewünschten Schnitt zu generieren, ist jedoch stark eingegrenzt, da bereits bei weni-
gen Prozentpunkten der Pulsenergie über dem Schwellwert für den LIOB benachbarte Laserpulse
untereinander bzw. mit der Materialveränderung des vorherigen Pulses wechselwirken. Dies wirkt
sich nachhaltig auf die entstehende Schnittgüte aus. Besonders deutlich konnte dies in der Modell-
substanz HEMA gezeigt werden. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden technischen Komponenten
kann an dieser Tatsache nichts verändert werden. Eine 2D-Ablenkeinheit, bei der die Ist-Position der
Scanspiegel ausgelesen und im Scanalgorithmus verarbeitet werden kann, könnte diesen Nachteil
beseitigen. Eine vollständige Synchronisationsmöglichkeit von 3D-Ablenkeinheit und Lasersystem,
in dem das Lasertriggersignal als Referenz für alle elektronischen Signale weiterverarbeitet würde,
könnte ein Scanalgorithmus ermöglichen, bei dem benachbarte Pulse nicht direkt zeitlich hinterein-
ander appliziert werden müssten. Die Laserpulse könnten dann auch bei mehrfachem Abrastern der
Schnittstruktur äquidistant appliziert werden. Damit ließe sich das Prozessfenster erweitern und die
Applikation der Laserpulse vereinfachen. Die Integration der OCT-Bildgebung zur Positionskontrolle
vervollständigt die Operationsanlage und bietet eine sicherheitsrelevante Kontrolle für die Applika-
tion der fs-Laserpulse in das Linsengewebe. Abgesehen von der Einschränkung des Prozessfensters
ist die neue Operationsanlage damit optimal für den Einsatz in der Tierstudie geeignet.
6 Wundheilungsstudie zur
Presbyopiebehandlung
Zum Studium des Wundheilverlaufes und des möglichen Schädigungspotenzials für Linse und Netz-
haut bei der fs-Lentotomie wurde eine in vivo Studie an Kaninchen durchgeführt. Diese erfolgte in
Zusammenarbeit mit dem Laserforum e.V. und dem Institut für Pathologie der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover (Tierversuchsantrag 33.9-42502-04-07 / 1356). Zielsetzung der Studie ist zu über-
prüfen, ob durch die fs-Lentotomie innerhalb der Linse möglicherweise eine Kataraktentwicklung
ausgelöst wird und zu belegen, dass transmitiertes Laserlicht keine thermischen Schäden am Au-
genhintergrund verursacht. Auch die Schneidwirkung der entwickelten Operationsanlage soll in vivo
eruiert werden.
6.1 Methodik der Studie
Für die Studie wird die fs-Lentotomie an 30 Chinchilla Bastard Kaninchen im Alter von 10 Wo-
chen durchgeführt. Die Laserschnitte werden jeweils in das linke Auge der Kaninchen eingebracht,
das rechte Auge dient als unbehandelte Kontrolle. Für die fs-Lentotomie sowie die vorausgehende
und nachfolgenden Untersuchungen werden die Kaninchen unter Narkose gesetzt. Hierzu wird ihnen
10-%iges Ketamin und 0,1-%iges Medetomidinhydrochlorid (Domitor R©, ORION PHARMA, Espoo,
Finnland) intramuskulär injiziert. Zudem erfolgt eine örtliche Betäubung des Auges mit 0,4-%iger
Oxybuprocainhydrochloridlösung (Conjuncain R© EDO, DR GERHARD MANN GMBH, Berlin) und
eine Weitstellung der Pupillen mit Mydriaticum Stulln R© (PHARMA STULLN GMBH, Stulln). Zum Er-
wachen nach der Narkose erhalten die Kaninchen 0,5-%iges Atipamezolhydrochlorid (Antisedan R©,
ORION PHARMA, Espoo, Finnland). Die Tiere werden in drei Gruppen zu je 10 Kaninchen gestaf-
felt behandelt. Im Rahmen der Vor- und Nachuntersuchungen werden die Augen der Kaninchen
mit einer OCT-Spaltlampe (SL-OCT™, HEIDELBERG ENGINEERING GMBH, Heidelberg), einer
Scheimpflugkamera (TOPCON SL-45, TOPCON OPTICAL INSTRUMENTS, Tokyo, Japan) und einem
Operationsmikroskop (OPMI PICO, CARL ZEISS AG, Jena) examiniert. Nach unterschiedlichen Be-
obachtungszeiträumen erfolgt anschließend eine Euthanasie der Tiere zur histopathologischen Unter-
suchung der Linse und der Netzhaut. Innerhalb der Gruppen werden die Kaninchen zu verschiedenen
Zeitpunkten eingeschläfert, in Gruppe I 5 Tiere direkt nach dem Lasereingriff und weitere 5 Tiere
nach 14 Tagen. Bei Gruppe II werden je 5 Tiere nach 3 bzw. 6 Monaten eingeschläfert. In der drit-
ten Gruppe erfolgt die Entnahme der Augen zur histopathologischen Untersuchung bei 5 Kaninchen
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nach 14 Tagen und bei den weiteren 5 nach 3 Monaten. Nachkontrollen finden direkt nach der fs-
Lentotomie, sowie nach 14 Tagen, 1 Monat, 3 Monaten und 6 Monaten statt.
Die fs-Lentotomie wird mit der in Kapitel 5 vorgestellten Operationsanlage durchgeführt. Eine spe-
zielle an die Anatomie des Kaninchenauges angepasste Saugmaske wird zur Fixation des Kaninchen-
auges verwendet. Ohne Anlegung einer Lidsperre wird das mit Kochsalzlösung benetzte Kaninchen-
auge, das durch den geübten Griff eines Tierarztes stark geöffnet werden kann, zur Applanation sanft
an die Glasplatte der Fixationshalterung geführt. Dabei wird an der Saugmaske ein Unterdruck von
20 kPa angelegt. Es entsteht eine Applanationsfläche von 7 - 8 mm im Durchmesser. Das bereits aus
Abschnitt 3.4.1, 4.1.2 und 4.2.3 bekannte Steering-Wheel-Schnittmuster wird nach der Fixierung so-
fort in das linke Auge der Kaninchen appliziert. Dabei werden ein innerer Durchmesser von 1 mm,
ein äußerer von 4 mm bei einer Strukturtiefe von 1,5 mm und 12 Segmentschnitten angewendet.
Die Pulsenergie variiert zwischen 1,2 µJ und 1,6 µJ und die Laserpulse werden in einem räumlichen
Abstand von 6 µm bis 7 µm lateral und 50 µm axial in das Linsengewebe eingebracht. Die gesam-
te Operationsdauer beträgt etwa 25 Sekunden. Eine nachträgliche Behandlung der Augen war nicht
notwendig. Nur bei einem Kaninchen trat ein kleiner Riss im Augenlid auf, der nach dreitägiger Be-
handlung mit antibiotischer Salbe (Gentamycin, MEDPHANO ARZNEIMITTEL GMBH, Rüdersdorf)
verheilte.
6.2 Wundheilung und Kataraktentwicklung
Das fs-Lentotomie-Schnittmuster konnte in alle 30 Kaninchenaugen erfolgreich appliziert werden.
Einzig die richtige Ausrichtung der Kaninchenaugen beim Ansetzen der Saugmaske bereitet gering-
fügige Schwierigkeiten, da die narkositierten Kaninchen beim Aufsetzten des Saugringes reflexartig
die Augen verdrehen. Daraus resultieren leicht dezentrierte Schnittmuster, die teilweise unvollstän-
dig sind, da die Linse durch das zweite Lid von der Laserstrahlung abgeschattet wurde. Dies kann
bei einem menschlichen Patienten bei vollem Bewusstsein nicht auftreten, da dieser während des
Aufsetzens der Saugmaske einen Lichtpunkt fixieren kann und somit das Auge ideal ausgerichtet ist.
Die Linsen der 30 Kaninchen zeigten vor der Laserbehandlung bis auf einen Fall keine Anzeichen
von bereits vorhandenen Trübungen oder anderen krankhaften Veränderungen. Im Fall der leichten
Linsentrübung wurde das rechte Auge mit der fs-Lentotomie behandelt. Abbildung 6.1 zeigt beispiel-
haft sowohl a) eine OCT-Aufnahme als auch b) eine Scheimpflugaufnahme einer gesunden Linse. In
beiden Aufnahmen sind klar die Hornhaut, die Vorderkammer und die anteriore Linsenkapsel zu
erkennen.
Direkt nach dem fs-Lentotomie-Eingriff können die applizierten Mikroschnitte innerhalb der Linse
sowohl mit dem OP-Mikroskop als auch mit dem Spaltlampen-OCT und der Scheimpflugkamera dar-
gestellt werden (siehe Abbildung 6.2a). Dabei ermöglicht das OP-Mikroskop eine frontale Ansicht
der Mikroschnitte und die OCT- und Scheimpflugtechnik Schnittbilder in die Tiefe der Vorderkam-
mer. So kann ein dreidimensionaler Eindruck der applizierten Schnittgeometrie gewonnen werden.
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ABBILDUNG 6.1: a) OCT-Aufnahme eines unbehandelten Kaninchenauges, b) Scheimpflugaufnah-
me eines unbehandelten Kaninchenauges. HH=Hornhaut, VK=Vorderkammer, LK=anteriore Linsen-
kapsel, L=Linse.
Sowohl verbleibenden Gasblasen als auch die feine Struktur der Schnitte sind im Detail erkennbar.
Die Scheimpflugkamera ermöglicht im Vergleich zu den OCT-Aufnahmen ein kontrastreicheres Bild.
Die Verwendung eines Negativ-Films bei den Scheimpflugaufnahmen bringt einerseits den Vorteil ei-
ner sehr feinen Auflösung, andererseits aber stehen die Bilddaten erst nach Entwicklung des Films
zur Verfügung. Zudem ist bei der Untersuchung direkt nach der fs-Lentotomie eine Differenzierung
der einzelnen Schnittebenen durch die starke Streuung des Lichtes an den verbleibenden Gasbla-
sen mit der Scheimpflugtechnik nur bedingt möglich. Zum Teil erfolgt durch die Blasen sogar eine
verfälschte Darstellung der Schnittbildebene.
Die Abbildungen 6.2b-d zeigen den weiteren Wundheilungsverlauf über den 6 Monate andauernden
Beobachtungszeitraum für das in Abbildung 6.2a beispielhaft gezeigte Kaninchenauge. Die zunächst
verbleibenden Gasblasen verschwinden vollständig nach einigen Stunden und sind dementsprechend
in den nachfolgenden Untersuchungen nicht mehr erkennbar. Nach einem Monat, drei Monaten und
sechs Monaten zeigt sich mit allen drei Untersuchungsmethoden ein „Ausbleichen“ der Schnitte. Das
heißt, die Sichtbarkeit der Muster ist mit fortschreitender Nachuntersuchungszeit rückläufig. Ins-
besondere mit der OCT-Spaltlampe ist ab dem dritten Monat die Gewebeveränderung entlang der
Schnittstruktur kaum noch nachweisbar. Die Mikroschnitte innerhalb des Linsengewebes sind lo-
kal klar differenzierbar und im umliegenden Gewebe sind über den gesamten Beobachtungszeitraum
keine weiteren Auffälligkeiten erkennbar. Im Falle einer Kataraktentwicklung würden sich Gewe-
beveränderungen ausgehend von den lokal differenzierten Schnitten ausbreiten [Gwo95]. So sollten
entstehende Eintrübungen als weißliche „Wolken“ in der Aufsicht und in Form von erhöhter Streuung
in der OCT- und Scheimpflugaufnahme feststellbar sein. Die durchgeführten Nachuntersuchungen
zeigen bei allen Kaninchen keinen Hinweis auf eine sich ausbreitende erhöhte Streuung innerhalb
der Linse.
6.2.1 Histopathologische Untersuchung
Die Herstellung eines histologischen Schnittes der Linse (siehe Anhang B) ist aufgrund der komple-
xen Faserstruktur sehr schwierig. Artefakte wie ein Zerreißen der Linsenfasern oder der Linsenkapsel
bleiben selten aus [Max07]. Grundsätzlich kann aufgrund der Gefäßlosigkeit der Linse - außer durch
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ABBILDUNG 6.2: Wundheilungsverlauf der fs-Lentotomie über 6 Monate beispielhaft für ein Kaninchen. Zeile I zeigt die frontale Ansicht des Schnittmusters
aufgenommen mit dem OP-Mikroskop, Zeile II die OCT-Aufnahmen und Zeile III die Scheimpflugbilder. In Spalte a) sind die direkt nach der fs-Lentotomie
aufgenommenen Bilder dargestellt; in Spalte b) die Bilder nach 1 Monat, in Spalte c) die nach 3 Monaten und in Spalte d) die nach 6 Monaten aufgenommenen
Bilder.
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eine Verletzung der Linsenkapsel - keine Entzündung innerhalb der Linse entstehen. Die freien Ra-
dikale, die durch den Laserpuls im Inneren der Linse erzeugt werden, können jedoch auch ohne eine
Verletzung der Kapsel eine Entzündung verursachen. Histopathologische Veränderungen, die auf eine
Katarakt hinweisen, lassen sich durch die Präparation des histopathologischen Schnittes entstehende
Artefakte unterscheidbar diagnostizieren. Ein Auftreten von sphärischen Globuli aus denaturiertem
Linsenprotein einhergehend mit einer Verflüssigung der Linsenfasern ist ein typisches pathologisches
Anzeichen für eine Katarakt. Des Weiteren wird eine Katarakt mit der Entstehung von Blasenzellen
am Linsenepithel sowie durch eine Hyperplasie der Epithelzellen diagnostiziert. Zudem kann eine
posteriore Migration des Epithels auftreten und eine Mineralisierung von Salzen im Linsengewebe
induziert werden [Gel99, Max07].
Diese Indikatoren für eine Katarakt sind in keinem der von den 30 Kaninchen der Studie angefertig-
ten histopathologischen Schnitte feststellbar. Dies lässt den Schluss zu, dass die fs-Puls-induzierten
Schnitte keine Veränderungen des Linsengewebes verursachen, die eine Katarakt auslösen. Die hi-
stopathologischen Schnitte zeigen jedoch Veränderungen des Linsengewebes, die durch die Laser-
Gewebe-Wechselwirkung ausgelöst worden sind. So sind direkt im Anschluss an die fs-Lentotomie
die Laser-induzierten Schnittflächen vergleichbar gut zu finden (siehe Abbildung 6.3a). Die induzier-
ten Laserschnitte sind durch orange-farbene Pfeile gekennzeichnet. Je höher die Vergrößerung desto
deutlicher ist der Schnitt erkennbar. Die Linsenfasern sind durch die Laserpulse deutlich getrennt
worden und innerhalb der Wechselwirkungszone sind stärker angefärbte Gewebereste festzustellen,
die von Hohlräumen umgeben sind. Die streifenförmigen, dunklen Verfärbungen sind zwischen 30
bis 50 µm lang und etwa 1 bis 3 µm breit. Sie stellen denaturierte Proteine dar, denn diese nehmen
den Toluidinblaufarbstoff viel stärker auf als die unbeschädigten Linsenfasern.
In den histopathologischen Schnitten, die nach einer gewissen Nachkontrollzeit angefertigt worden
sind, sind im Umfeld der Laserpulse keine Hohlräume mehr festzustellen. Die umliegenden Fasern
scheinen den entstandenen Freiraum einzunehmen. Ob eine Schnittwirkung erzielt wurde, ist mit-
unter schwer festzustellen und zu bewerten. Der in Abbildung 6.3b dargestellte histopathologische
Schnitt einer Kaninchenlinse 14 Tage nach der fs-Lentotomie lässt beispielsweise vermuten, dass
keine Schnittwirkung erzielt wurde. Bei den in Abbildung 6.4c und 6.4d dargestellten histopatholo-
gischen Schnitten von Tieren, die nach drei bzw. sechs Monaten eingeschläfert wurden, ist wiederum
eine Schnittwirkung wahrscheinlich. Generell ist das Auffinden der streifenförmigen stärkeren Ver-
färbung der Gewebereste in der Fokusregion des Laserschnitts nur in sehr starker Vergrößerung mög-
lich. Die zum Teil deutliche Darstellung der Wechselwirkungszone in den Abbildungen ist bedingt
durch die nachträgliche digitale Kontrasterhöhung der Bilder.
Die streifenförmigen Veränderungen des Gewebes stimmen in der Größe mit den in der Modell-
substanz HEMA gefundenen Materialveränderungen überein (siehe Abschnitt 5.3.2). Ähnliche Ge-
webemodifikationen wurden auch bei der Bearbeitung der Hornhaut mit fs-Laserpulsen festgestellt
[Hei02]. Dabei wurde die Streifenentstehung auf eine erhöhte Elektronendichte außerhalb des Fokus-
volumens zurückgeführt, die noch nicht für einen optischen Durchbruch ausreichte [Arn07, Vog05].
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ABBILDUNG 6.3: a) Histopathologischer Schnitt einer Kaninchenlinse direkt postoperativ. In der Übersichtsdarstellung (links) sind mehrere durch orange-
farbene Pfeile gekennzeichnete Laserschnitte erkennbar. In dem detaillierteren Ausschnitt (Mitte) werden die einzelnen Laserspots durch eine dunklere Verfär-
bung erkennbar. Diese sind deutlich von Hohlräumen umgeben (rechts), die auf eine eindeutige Trennung der Linsenfasern hinweisen. b) Histopathologischer
Schnitt 14 Tage postoperativ. Auch hier sind die Laserschnitte durch orange-farbene Pfeile gekennzeichnet. In den vergrößerten Ausschnitten (Mitte, rechts)
sind die dunkleren Verfärbungen der Laserspots zu erkennen. Die direkt postoperativ auftretenden Hohlräume, die diese umgeben, sind hingegen nicht mehr
feststellbar. Der Kontrast der Aufnahmen wurde digital stark angehoben, um die Laserschnitte deutlicher darstellen zu können.
6.2
W
U
N
D
H
E
IL
U
N
G
U
N
D
K
A
TA
R
A
K
T
E
N
T
W
IC
K
L
U
N
G
101
ABBILDUNG 6.4: c) Histopathologischer Schnitt 3 Monate postoperativ. In allen drei Ausschnitten sind die Laserschnitte durch orage-farbene Pfeile dargestellt.
Die stärkere Verfärbung der Laserspots ist immer noch feststellbar. d) Histopathologischer Schnitt 6 Monate postoperativ. Auch hier ist der Laserschnitt noch
durch die stärkere Verfärbung des Linsengewebes feststellbar. Die digitale Kontrastanhebung, um die Schnitte nach der Digitalisierung überhaupt sichtbar zu
machen, verfälscht das Ausmaß der wirklichen Intensität der Laserspots stark.
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6.3 Netzhautbelastung
Eine Eigenschaft des nichtlinearen Wechselwirkungsmechanismus der Photodisruption besteht darin,
dass ein Teil der Laserpulsenergie nicht absorbiert und durch das fokale Volumen transmittiert wird
(siehe auch Abschnitt 2.2.2). Für die Anwendung der fs-Lentotomie bedeutet dies, dass ähnlich wie
bei der LASIK an der Hornhaut, ein Teil der Laserpulsenergie divergent weiter durch das Auge pro-
pagiert (siehe Abbildung 6.5). Der stark aufgeweitete Strahl wird am Augenhintergrund sowohl von
dem aus Melaninpigmenten bestehenden retinalen Pigmentepithel als auch von der stark durchblute-
ten Aderhaut absorbiert. Durch den aus der starken Divergenz resultierenden großen Strahldurchmes-
ser ist die Intensität am Augenhintergrund so gering, dass keine nichtlinearen Effekte auftreten und
die absorbierte Photonenenergie in Wärmeenergie umgewandelt wird. Ein einzelner Puls verursacht
dabei eine geringe Temperaturerhöhung von etwa einigen µK. Jedoch kann sich durch das Applizie-
ren von multiplen Laserpulsen das Gewebe weiter aufheizen, falls mehr Photonenenergie deponiert
wird als durch Wärmediffusion an thermischer Energie zwischen zwei Laserpulsen abgeführt wer-
den kann. Sollte über einen längeren Zeitraum eine signifikant erhöhte Temperatur (siehe Abschnitt
2.2.1) am Augenhintergrund vorliegen, kann dies zur Schädigung der Netzhaut und zum Verlust der
Sehfähigkeit führen. Daher erfolgt im Rahmen der Tierstudie auch eine Untersuchung der Netzhaut,
um auszuschließen, dass thermische Schäden durch die fs-Lentotomie verursacht werden.
ABBILDUNG 6.5: Laserpulspropagation im Auge. Beim LIOB wird nicht die gesamte Pulsenergie
deponiert, sondern ein Teil propagiert weiter bis zum Augenhintergrund und kann dort vom Gewebe
durch lineare Absorptionsprozesse aufgenommen werden.
6.3.1 Abschätzung der thermischen Belastung des Augenhintergrundes
Eine erste Abschätzung der thermischen Belastung an der Netzhaut der Kaninchen erfolgt durch
die Berechung des Laserstrahldurchmessers auf der Netzhaut. In Abbildung 6.6 sind die geometri-
schen Abmessungen eines 10 Wochen alten Kaninchenauges zusammengestellt. Unter Verwendung
der typischen Brechungsindizes für die Kornea nK = 1,4, des Kammerwassers nKW = 1,336, der
Linse nL = 1,6, des Glaskörpers nG = 1,336 sowie der Brennweite f = 55 mm und Apertur (20 mm)
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der fokussierenden Optik der fs-Lentotomie-Operationsanlage kann mit einem Raytracing Programm
(WINLENS, LINOS, Göttingen) oder über die Gaussoptik die Strahltaille an der Netzhaut bestimmt
werden. Je nach Berechnungsmethode und Lage des Fokuspunktes innerhalb der Linse variiert der
Strahldurchmesser zwischen 2,5 - 3,2 mm auf der Netzhaut. Da eine Abschätzung der maximalen
Belastung durchgeführt wird, wird im Folgenden der kleinste Durchmesser von 2,5 mm verwendet.
ABBILDUNG 6.6: Geometrische Abmessungen des Augapfels eines 10 Wochen alten Kaninchens
[Pri64].
Für die Erzeugung eines optischen Durchbruchs innerhalb der Linse werden Pulsenergien von 1,3 -
1,6 µJ bei einer Pulswiederholfrequenz von 100 kHz verwendet. Propagiert die gesamte Pulsenergie
von maximal 1,6 µJ bis zur Netzhaut, wird eine maximale Energiedichte von 32 ⋅ 10−6 J
cm2
pro Puls
bei einer mittleren Intensität von 3,26 W
cm2
erreicht. In der Literatur sind wenige Untersuchungen
zur Schädigungsschwelle der Netzhaut bei großflächigen Bestrahlungsarealen zu finden. Die Nor-
men zur Lasersicherheit DIN EN 60825-1 [Din07] und ANSI Z-136.1 [Ans07] gehen immer von der
Unfallsituation aus, dass ein kollimierter Laserstrahl durch das Auge selber auf einen kleinen Fleck
(< 50 µm) auf die Netzhaut fokussiert wird und sind daher nicht anwendbar. Einzig Studien bezüg-
lich der LASIK-Sicherheit sind bekannt [Sch05, Sch06]. Dort wird für eine Bestrahlungsdauer von
20 s bei einer Laserwellenlänge von 780 nm an in vitro Schweinelinsen eine Schädigungsschwel-
le von 2,1 W
cm2
für einen histopathologisch nachweisbaren thermischen Netzhautschaden angegeben
[Sch05]. Für eine Wellenlänge von 1040 nm und einer Betrahlungszeit von 80 s wird mit einer mittle-
ren Leistung von etwa 2,5 W
cm2
ein thermischer Schaden verursacht [Sch06]. Die für die fs-Lentotomie
am Kaninchenauge ermittelten 3,26 W
cm2
Bestrahlungsleistung bei 1040 nm für einen Zeitraum von
25 s liegen somit über diesen für die LASIK bekannten Schwellen. So kann zunächst nicht ausge-
schlossen werden, dass es zu einer Schädigung kommen könnte.
Bei näherer Betrachtung der tatsächlich applizierten und transmittierten mittleren Leistung während
der fs-Lentotomie ist festzustellen, dass die thermische Belastung deutlich geringer ist. Abbildung 6.7
zeigt beispielsweise die transmittierte Leistung durch eine Schweinelinse im Vergleich zur mittleren
applizierten Leistung für eine Pulsenergie von 1,2 µJ. Nur während des Schneidens der frontalen Flä-
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chen von 0 - 5 s und 15 - 20 s wird wirklich über eine längere Zeitspanne kontinuierlich mit einer
Pulswiederholfrequenz von 100 kHz gearbeitet. Beim Applizieren der mittleren Ebene des Steering-
Wheel-Musters ist der Laser häufiger abgeschaltet, so dass die mittlere Leistung deutlich geringer
ist. Der Laser ist nur etwa in einem Fünftel der Zeit der Bewegung des Scanners zugeschaltet, so
dass die mittlere Leistung in dieser Zeit nur etwa 20 % beträgt. Findet ein Schneidprozess statt, wird
etwa 80 % der applizierten Leistung zur Netzhaut transmittiert. Wird die verwendete Pulsenergie auf
1,5 µJ erhöht, so dass sich ein stärker ausgeprägtes Blasenmuster innerhalb der Linse bildet, wird ein
geringerer Anteil an Pulsenergie transmittiert. Bei der unteren frontalen Fläche des Steering-Wheel-
Musters sind es etwa 75 % (siehe Abbildung 6.8). Beim Schneiden der darüber liegenden Ebene wir-
ken die entstandenen größeren Blasen als Streuzentren, so dass auf den Detektor, der im Abstand von
15 mm hinter der Linse platziert wurde (Abstand zur Netzhaut in den verwendeten Schweinebulbi)
und eine Apertur von 20 mm besitzt, weniger mittlere Leistung auftrifft. Dies ist besonders deutlich
beim Schneiden der anterioren frontalen Fläche. Den Detektor erreichen nur 50 % der applizierten
mittleren Leistung. Dies bedeutet, dass die Laserstrahlung stark ins Auge gestreut und die Intensität
pro Fläche deutlich herabgesetzt wird. Dadurch verringert sich die Gefahr eines thermischen Scha-
dens. Zusammenfassend liegt die gesamte, die Netzhaut erreichende, mittlere Leistung während der
fs-Lentotomie bei weniger als 50 % der zunächst angenommenen mittleren Leistung. Somit ist sie
geringer als die publizierten Schädigungsschwellen und bei der Kaninchenstudie ist kein Schaden an
der Netzhaut zu erwarten.
ABBILDUNG 6.7: Transmission durch eine
Schweinelinse während der fs-Lentotomie mit
sehr feinem Muster ohne größere Gasblasen.
Schwarz: Laserenergie ohne Linse, Rot: Trans-
mittierte Leistung mit Linse und optischen
Durchbrüchen.
ABBILDUNG 6.8: Transmission durch eine
Schweinelinse während der fs-Lentotomie mit
hoher Laserenergie und entstehenden größeren
Gasblasen. Schwarz: Laserenergie ohne Linse,
Rot: transmittierte Leistung mit Linse und opti-
schen Durchbrüchen.
Um die Gefährdung der Netzhaut auszuschließen, wurde innerhalb der Tierstudie bei allen Kaninchen
eine histopathologische Untersuchung der Netzhaut durchgeführt und auf Anzeichen thermischer
Schäden hin kontrolliert.
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6.3.2 Histopathologische Untersuchung der Netzhaut
In der Auswertung der histopathologischen Schnitte der Nethaut in Bezug auf eine thermische Schä-
digung kann eine Koagulation des Gewebes differenziert werden. Dabei kann davon ausgegangen
werden, dass koaguliertes Gewebe irreversibel funktionsunfähig ist. Jedoch lassen die histopatho-
logischen Befunde keinen Schluss zu über eine Beeinträchtigung der Funktionalität des Gewebes
vor dem Auftreten der Koagulation. Koaguliertes Gewebe der Netzhaut und der darunterliegenden
Schichten des Pigmentepithels, der Aderhaut und der Lederhaut lassen sich durch folgende Merkma-
le erkennen: Die Lederhaut wirkt homogener, eosinophiler und einzelne Gewebefasern lassen sich
nicht mehr differenzieren. Die Aderhaut wirkt im Vergleich zu gesundem Gewebe deutlich breiter
und aufgequollen. Die Netzhaut ist durch die Koagulation deutlich breiter und die Körnerschichten
sind verdichtet. Die Zwischenräume der einzelnen Körner sind geringer und die Photorezeptoren sind
elongiert. Zudem kommt es oft zu einer Hypertrophie des Pigmentepithels, die von einer Ablösung
der Netzhaut von der Aderhaut begleitet wird. In Abbildung 6.9 sind jeweils zwei thermisch indu-
zierte Netzhautschäden von in vitro bestrahlten Schweinenetzhäuten dargestellt. In der oberen Zeile
sind alle hier beschriebenen Kriterien einer Koagulation der Netzhaut deutlich zu erkennen. Dieser
ABBILDUNG 6.9: Thermisch verursachte Netzhautschäden durch kontinuierliche Laserbestrahlung
in Schweineaugen. Links: unveränderte Netzhaut; Rechts: bestrahltes Netzhautgewebe (λ = 780 nm,
oben: P = 520 mW, 20 s, unten: P = 150 mW, 20 s). Hohe Leistungen und lange Bestrahlungszei-
ten verursachen starke thermische Schädigungen. Geringe Leistungen und kurze Bestrahlungszeiten
können immer noch geringfügige Schäden in einzelnen Schichten der Netzhaut verursachen. [Sch04]
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massive Schaden zeichnet sich unter anderem durch einen deutlich sichtbaren weißen Fleck auf der
Netzhaut aus, der bereits mit bloßem Auge erkennbar ist. In der unteren Zeile von Abbildung 6.9 ist
ein geringfügiger Netzhautschaden dargestellt. Hier ist nur die Veränderung der Photorezeptorschicht
und der äußeren Körnerschicht in Form einer Verdichtung zu erkennen [Sch04].
Im Rahmen der Evaluation möglicher Netzhautschäden wurden bei den Kaninchen mittig vom Au-
genhintergrund mehrere histopathologische Netzhautschnitte angefertigt. Bei allen Kaninchen konn-
te eine normale Schichtung der Retina sowie der Ader- und Lederhaut festgestellt werden. Keines
der oben beschriebenen Anzeichen einer Koagulation konnte gefunden werden. Zudem konnten bei
keinem der Tiere Entzündungsinfiltrate festgestellt werden, die auf einen Heilungsprozess schließen
lassen würden. Zum Teil wurde eine Ablösung der Netzhaut beobachtet; dieses ist jedoch ein häufig
auftretendes Artefakt bei der Präparation der histopathologischen Schnitte, da die Netzhaut nur im
Bereich des Limbus und am Sehnerv direkt mit den darunterliegenden Schichten verbunden ist und lo-
se auf dem Pigmentepithel aufliegt. Eine Ablösung aufgrund eines thermischen Schadens geht immer
mit einer Hypertrophie des Pigmentepithels einher [Gel99] und diese war in keinem Fall feststellbar.
Abbildung 6.10 zeigt ein Kontrollauge (mit artifizieller Netzhautablösung) und ein Auge, an dem die
fs-Lentotomie durchgeführt wurde. Beide Schnitte der Netzhaut zeigen keinerlei Auffälligkeiten.
ABBILDUNG 6.10: Histologische Schnitte des Augenhintergrundes eines Kaninchens aus der fs-
Lentotomie Studie. Links ein Schnitt aus dem unbestrahlten Kontrollauge, rechts ein Schnitt aus
dem bestrahlten Auge. Es sind keine Veränderungen gegenüber dem Kontrollauge festzustellen. Die
Netzhautablösung im Kontrollauge ist auf ein Präparationsartefakt zurückzuführen.
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6.4 Bewertung der Ergebnisse der Tierstudie
Das Einbringen der fs-Laserpulse zum Erzeugen von Gleitebenen innerhalb der Linse für eine mögli-
che Erhöhung des Deformationsvermögens konnte erfolgreich in vivo an Kaninchen gezeigt werden.
Die generelle Befürchtung, dass das Einbringen der Mikroschnitte die Möglichkeit der Entwicklung
einer Katarakt bewirkt, konnte für den Beobachtungszeitraum von 6 Monaten ausgeschlossen wer-
den und ist danach äußerst unwahrscheinlich [Brw96]. Die Intensität der Darstellung der Schnitte
reduziert sich im Laufe der 6 Monate langsam, sie sind jedoch noch immer feststellbar. Eine Be-
wertung, ob durch das verbleibende sichtbare Muster die optische Qualität des Auges beeinflusst
und herabgesetzt wird, kann am Kaninchenmodell nicht getroffen werden und bedarf weiterführen-
der Untersuchungen. Zudem bleibt zu klären, ob durch die in vivo applizierten Mikroschnitte eine
erhöhte Akkommodation ermöglicht wird. Auch für diesen Nachweis ist das Kaninchenmodell nicht
geeignet.
Bezüglich der Sicherheit der fs-Lentotomie konnte gezeigt werden, dass das transmittierte Laser-
licht keine thermischen Netzhautschäden verursacht. Die Bestrahlungsstärke am Augenhintergrund
ist zwar für kurze Zeitabschnitte hoch, jedoch kann durch die Wärmediffusion sowie die Bestrah-
lungspausen zwischen den einzelnen Schnitten des Musters das Gewebe wieder thermisch relaxieren.
So tritt keine durchgängig erhöhte Temperatur am Augenhintergrund auf, die einen Schaden verursa-
chen könnte. Zudem beeinflussen die bereits applizierten Schnitte die Ausbreitung des transmittierten
Laserlichts, so dass dieses diffuser als theoretisch angenommen den Augenhintergrund erreicht. Die
Bestrahlungsfläche ist vergrößert und somit die Bestrahlungsintensität gesenkt. Bei der Anwendung
am menschlichen Auge ist durch die unterschiedliche Geometrie die Bestrahlungsintensität im Ver-
gleich zum Kaninchen mit kleinerem Bulbus noch niedriger. Der theoretisch berechnete Strahldurch-
messer ist aufgrund des größeren Bulbus etwa doppelt so groß, so dass die transmittierte Intensität
der Laserstrahlung um einen Faktor 4 geringer ist. Da keine Koagulationsschäden beim Kaninchen
auftreten, lässt dies den Schluss zu, dass dieses auch beim Menschen nicht der Fall sein wird.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die durchgeführte Studie weitreichende Erkennt-
nisse bezüglich der Durchführbarkeit der fs-Lentotomie gebracht hat. Die Ergebnisse schließen eine
Schädigung von Linse und Netzhaut aus.
108 6 WUNDHEILUNGSSTUDIE ZUR PRESBYOPIEBEHANDLUNG
7 Diskussion und Ausblick
Mit der vorliegenden Arbeit ist es gelungen, das vielversprechende Potenzial einer fs-Laser-basierten
ophthalmo-chirurgischen Behandlungsmethode der Altersweitsichtigkeit zu demonstrieren. In Hin-
blick auf einen späteren klinischen Einsatz konnte die fs-Lentotomie an Modellsubstanzen, in vitro
Schweinelinsen sowie humanen Spenderlinsen, bis zum Einsatz am Tiermodell angewendet werden.
Die in vitro Studien bezüglich des Erhöhens der Deformationsfähigkeit von presbyopen humanen
Linsen sowie die in vivo durchgeführte Wundheilungsstudie am Tiermodell verliefen äußerst vielver-
sprechend.
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchung bezüglich der Flexibilitätssteigerung mit dem bereits
bestehenden 5-kHz-Lasersystem wurde die Anwendung der fs-Lentotomie erstmals erfolgreich an
humanen Spenderlinsen demonstriert (siehe Kapitel 4). Dabei konnte eine Steigerung der Flexibilität
der Linsen erzielt werden, wie sie bereits in einer Studie von Ripken an jungen in vitro Schweinelin-
sen gezeigt wurde [Rip07, Rip08b]. Während jedoch bei jungen transparenten Schweinelinsen eine
homogene Gewebequalität vorliegt und die Mikroschnitte in gleicher Güte appliziert werden konnten
[Rip07], ist das Erreichen einer gleichmäßig guten Schnittqualität bei den humanen Spenderlinsen
eine Herausforderung. Als Folge der altersbedingten Inhomogenität des Gewebes sowie der Unter-
schiedlichkeit jeder einzelnen Spenderlinse, der biologischen Vielfalt, der post mortem Zeit und der
Veränderung aufgrund des Transportes nach der Entnahme, liegt zum Teil selbst innerhalb einer Lin-
se eine unterschiedliche Schwelle des LIOB vor. Dies erfordert die genaue Kenntnis der Schwelle
zum LIOB für jede Linse und eine dynamische Anpassung der Pulsenergie während des Applizie-
rens des Schnittes. Da keine nichtinvasive Echtzeit-Meßmethode zur Bestimmung der Schwellenergie
bekannt ist und daher in dieser Arbeit noch keine dynamische Anpassung der Pulsenergie in die Ope-
rationsanlage integriert werden konnte, haben die Mikroschnitte in den humanen Spenderlinsen alle
eine unterschiedliche Güte. Diese Beschränkung muss für einen Prototypen für eine spätere klinische
Studie gelöst werden. Mögliche Konzepte hierfür könnten auf der Messung des beim LIOB entste-
henden frequenzverdoppelten Lichtes (Erzeugung der zweiten Harmonischen (SHG)) oder der durch
die Expansion des Plasmas auftretenden Drucktransienten basieren.
Einen weiteren Einfluss auf die erzielte Schnittgüte hat die Wechselwirkung der Laserpulse unterein-
ander. Dass fs-Laserpulse beim Erzeugen von Schnittflächen miteinander wechselwirken, ist bekannt
[Hei01, Rip07]. Im Bereich des reinen Oszillatorsystems wird der akkumulative Effekt der Niedrig-
energiepulse (nJ) genutzt, um einen optischen Durchbruch zu erzeugen [Kön02, Vog05]. Im Bereich
der Verstärker-Lasersysteme, bei denen durch einen einzelnen Puls im µJ Bereich ein LIOB erzeugt
wird, ist die Wechselwirkung der Pulse untereinander störend. In der Modellsubstanz PMMA konn-
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te gezeigt werden, dass die Durchbruchsschwelle auch im Bereich von einigen kHz bereits durch
mehrfache Bestrahlung herabgesetzt wird (siehe Abschnitt 2.3.1). Dies belegt zudem eine Studie
von Ripken [Rip07]. Je höher die Repetitionsrate, desto stärker wird die Durchbruchsschwelle her-
abgesenkt. Ein ähnliches Verhalten konnte bei der Fabrikation von Wellenleitern festgestellt werden
[Scf03, Eat05]. Zudem zeigte sich, dass zwischen einzelnen Pulsfolgen durchaus eine gewisse Un-
terbrechung der Laserbestrahlung auftreten darf und trotzdem noch ein LIOB erzeugt werden kann.
Je höher die Pulsenergie ist, desto länger darf die Unterbrechung andauern. Dieses Verhalten tritt
auch in den Versuchen zur Schnittoptimierung in HEMA auf (siehe Abschnitt 5.3.2). Wenn der räum-
liche Pulsabstand unter der Fokusgröße gewählt wird, verändert sich die Schnittqualität nachhaltig
zu einer unregelmäßigen und zickzackförmigen Schnittfläche anstatt der eines ebenen Schnittes. Die
nachfolgenden Pulse eines spiralenförmigen Schnitts treffen nach einem Kreisumlauf des Scanners
auf Material, in welchem vor einem Zeitraum von mehreren 10 ms bei 100 kHz Repetitionsrate be-
reits ein optischer Durchbruch erzeugt wurde. Die vorliegenden Materialveränderungen beeinflussen
den nachfolgenden Puls nachhaltig. Die Schnittfläche verliert ihre Präzision und wird unregelmäßig.
Diese bisher noch nicht vollständig erklärbare Wechselwirkung der Laserpulse in der Anwendung der
fs-Lentotomie wird bei der richtigen Wahl der Kombination aus Pulsenergie und räumlichem Pulsab-
stand vermieden. Mit den hier vorgestellten Untersuchungen ist es somit möglich, Linsengewebe mit
100 kHz Pulswiederholfrequenz zu bearbeiten und dabei einen sehr präzisen Schnitt zu generieren.
Ein Vergleich des erzielten Flexibilitätsgewinns zwischen den humanen Spenderlinsen und den in der
Studie von Ripken verwendeten Schweinelinsen zeigt, dass die Flexibilitätssteigerung, die mittels des
Fisher-Spinning-Tests bestimmt wurde, mit 16 % etwas geringer ist als die 20 %ige Steigerung der
Studie von Ripken [Rip07]. Hierfür gibt es zwei Gründe. Erstens sind die jungen Schweinelinsen
grundsätzlich kein geeignetes Modell um Akkommodation zu beschreiben, da sie vollständig flexibel
und zudem von Natur aus auch nicht auf eine Akkommodation ausgelegt sind; somit weisen die jun-
gen Schweinelinsen im Vergleich zur Humanlinse generell ein unterschiedliches Verhalten während
des Fisher-Spinning-Tests auf. Zweitens ist durch die Unregelmäßigkeit der Schnittstruktur in den
Humanlinsen das Potenzial der möglichen Verformung nicht ausgeschöpft. Wären in allen Linsen die
Schnittstrukturen komplett und von gleicher Güte, könnte der Effekt die Deformationsmöglichkeit
der presbyopen Linsen zu erhöhen, durchaus stärker ausfallen. Die Tatsache, dass bei einigen hu-
manen Linsen die Flexibilität verdoppelt werden konnte, lässt diesen Schluss zu. Dies wurde bisher
nicht an Schweinelinsen demonstriert [Rip07]. Auch die direkte anteriore-posteriore Dickenzunahme
von etwa 100 µm bei gleichzeitiger Abnahme des äquatorialen Durchmessers tritt nur bei den Hu-
manlinsen auf. Bedingt durch die Mikroschnitte im Linsengewebe ist es der Linsenkapsel möglich,
die presbyope Linse in eine stärkere sphärische Form zu bringen als vor der fs-Lentotomie. Die Lin-
se kann somit einen stärker nah-akkommodierten Zustand einnehmen als vor der Behandlung, und
somit besitzt sie wieder eine erhöhte Akkommodationsfähigkeit. Die Schweinelinsen sind hingegen
sehr flexibel und erreichen schon beim Lösen des Zuges der Zonulafasern ihre maximal akkommo-
dierte Form, so dass das Einbringen der Schnitte diese nicht mehr erhöhen kann.
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Ob der Effekt der erhöhten Linsendicke nachhaltig ist und noch Stunden später anhält, kann aufgrund
des anhaltenden Zerfalls des Gewebes nicht gemessen werden. Bei andauernder Lagerung der Linsen
in Flüssigkeit wird das Volumen und die Geometrie durch die weitere Wasseraufnahme stark verän-
dert [Aug05, Aug06] (siehe auch Abschnitt 4.1.4) und lässt eine Unterscheidung, ob die Veränderung
durch die fs-Lentotomie oder durch die Wasseraufnahme erzeugt wurde, nicht mehr zu. Die Was-
seraufnahme beeinflusst bereits das initiale Linsenvolumen, da die verwendeten Spenderlinsen erst
nach etwa drei Tagen post mortem zur Verfügung stehen. Die ermittelten Messgrößen von anteriorer-
posteriorer Linsendicke, äquatorialem Durchmesser und der Krümmungsradien sind durch die Was-
seraufnahme verändert im Vergleich zu in vivo Linsen [Gla99a, Man04, Dub05, Rsl06, Ros06]. Daher
sind die absolut gemessenen Größen innerhalb dieser Studie alleinstehend nicht aussagekräftig. Da
aber die Messungen innerhalb von etwa 12 Minuten durchgeführt wurden, sind die Messgrößen, die
vor und nach der fs-Lentotomie ermittelt wurden, zu gleichen Teilen von der Wasseraufnahme beein-
flusst. Somit kann diese bei einem Vergleich der Messgrößen vernachlässigt und die Änderung der
Messgröße aufgrund der fs-Lentotomie bestimmt werden. Eine unbeeinflusste Messung der zusätz-
lichen Geometrieänderung durch die fs-Lentotomie ist nur innerhalb einer in vivo Untersuchung an
einem Tiermodell, das die Fähigkeit zur Akkommodation besitzt, oder am Menschen möglich.
Die Wasseraufnahme beeinflusst auch die Messung der Krümmungsradien und somit die Berechnung
der Brechkraft und der Akkommodationsamplitude in dieser Arbeit. Auch hier gilt, dass die absoluten
Größen nicht die natürliche Brechkraft oder Akkommodationsamplitude widerspiegeln; die Differenz
der Größe vor und nach der Behandlung zeigt jedoch erstmalig das Potenzial der fs-Lentotomie. Der
mittlere Anstieg der Akkommodationsamplitude von 3,6 dpt überschätzt sicherlich den wirklichen
Erfolg der fs-Lentotomie, da die erzielte mittlere Akkommodationsamplitude, die durch den Fisher-
Spinning-Test an ex vivo Linsen erreicht wird, gegenüber in vivo Messungen ebenfalls erhöht ist
[Dua22, Dub05]. Jedoch ist eine deutliche Steigerung durch die fs-Lentotomie erzielt worden. Dies
lässt den Schluss zu, dass die Mikroschnitte innerhalb der Linse das Potenzial besitzen, den Flexibi-
litätsverlust der presbyopen Linsen zu verringern und somit die Akkommodationsfähigkeit wieder zu
steigern.
Die FEM-Simulation (siehe Abschnitt 4.2) unterstützt die experimentell gefundene Steigerung der
Deformationsfähigkeit der Linsen während der Akkommodation. Das native Modell reproduziert
den natürlichen Akkommodationsvorgang vergleichbar gut zu Modellen in anderen Publikationen
[Bur02, Her06]. Jedoch muss beachtet werden, dass die Aussagekraft der Simulation von der Be-
stimmtheit der verwendeten Materialkonstanten sowie des geometrischen Modells abhängt. Da für
eine 29-jährige Linse die genauesten Daten für die Geometrie der Linse sowie der Materialkonstan-
ten bekannt sind, wurde das Modell darauf basierend aufgebaut. Die FEM-Simulation entspricht kei-
ner presbyopen Linse, jedoch ist schon mit dem Erreichen des 30. Lebensjahres bereits ein Verlust
von etwa einem Drittel der ursprünglichen Akkommodationsamplitude eingetreten [Dua22], so dass
ein Potenzial zur Wiederherstellung durchaus vorhanden ist. Das Einbringen der unterschiedlichen
Schnittgeometrien in das Linsenmodell zeigte, dass eine erhöhte Akkommodationsamplitude von
bis zu 9,0 % gegenüber dem Modell ohne applizierte Schnittgeometrie erreicht werden kann. Die
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FEM-Methode ermöglicht es, unabhängig von der biologischen Varianz jeder Linse und ohne sehr
großen statistischen Aufwand, die Effektivität der Anordnung der Mikroschnitte auf eine erhöhte Ak-
kommodation hin zu testen. Im weiteren Verlauf der Entwicklung der fs-Lentotomie wird die FEM-
Simulation noch eine entscheidende Aufgabe in der Erprobung von weiteren 3D-Schnittstrukturen
darstellen. Insbesondere die Optimierung des letztendlich verwendeten Schnittmusters kann mit der
FEM-Methode eruiert werden.
An dieser Stelle sei noch einmal drauf hingewiesen, dass sowohl beim Fisher-Spinning-Test als auch
beim vorliegenden FEM-Modell die simulierte Akkommodation (Zentrifugalkraft oder Versatz der
Zonulafaseransatzpunkte nach außen) als Prozess von Nah- zur Fernsicht betrachtet wird. Erwünscht
für die Behandlung der Presbyopie ist jedoch der inverse Prozess. Die presbyope Linse soll sich
besser vom fern-akkommodierten in den nah-akkommodierten Zustand verformen, wenn durch die
Kontraktion des Ziliarmuskels die daraus resultierende Entspannung der Zonulafasern eintritt und
die Rückstellkraft der Linsenkapsel auf das Linsengewebe wirkt. Diese inverse Simulation ist je-
doch sowohl im Experiment als auch mit der FEM-Methode sehr schwierig zu realisieren. Durch die
Lösung der Linse aus dem Zonulafasergeflecht befindet sie sich beständig im nah-akkommodierten
Zustand. Einzig ein Erhalten des fragilen Zonulaapparates und ein Einspannen in eine komplizierte,
filigrane feinmechanische Zugvorrichtung kann die gewünschte Akkommodationsrichtung ermögli-
chen [Ehr04, Man07, Ehr08]. Aus diesem Grund wird parallel zu dieser Arbeit am Laser Zentrum
Hannover e.V. an der aufwendigen Entwicklung eines komplexen Zugapparates des sogenannten
Linsen-Stretchers gearbeitet. Nach der Fertigstellung wird es bei ex vivo Linsen möglich sein, ei-
ne dynamische Akkommodation in beide Richtungen zu simulieren. Auch mit der FEM-Methode ist
die Simulation der Akkommodation von Fern- auf Nah-Sicht nicht ohne weiteres möglich, da es in
der Literatur keine Angabe über die Vorspannung der Zonulafasern und wenig über die vektorielle
Rückstellkraft der Linsenkapsel gibt. Die Ungenauigkeit einer solchen Simulation wäre inakzeptabel
und die Bestimmung dieser essenziellen Parameter würde eigenständige Arbeiten füllen.
In Hinblick auf die klinische Anwendbarkeit der fs-Lentotomie, verbunden mit der vielversprechen-
den experimentell nachgewiesenen Flexibilitätssteigerung der humanen Linsen, wurde eine mobi-
le, kompakte Operationsanlage mit 100 kHz Pulswiederholrate entwickelt (siehe Kapitel 5). Dabei
wurde erstmalig eine ophthalmologische fs-Laserapplikation mit einer OCT-Bildgebung kombiniert,
um eine Tiefenkontrolle der applizierten Mikroschnitte zu ermöglichen. Diese neuartige Kombina-
tion von fs-Laserpulsquelle und OCT-Bildgebung erfüllt die vorher definierten Voraussetzungen ei-
ner Operationsanlage für einen Einsatz in einer vorklinischen in vivo Studie am Tiermodell. So ist
sie durch die Wahl des kompakten FCPA µJEWEL D-400 Lasersystems ohne weiteres außerhalb
eines Laserlabors in nicht klimatisch kontrollierter Umgebung einsetzbar. Der entwickelte Laser-
Applikator ermöglicht es, dreidimensionale Schnittstrukturen in einer für den Patienten vertretbaren
Dauer von etwa 25 s in die Linse zu applizieren. Die integrierte OCT-Bildgebung stellt dabei sicher,
dass die Lage des Auges bzw. der Linse vor Beginn der Operation korrekt ist und keine Gefahr be-
steht, durch das Applizieren der Laserpulse beispielsweise die Linsenkapsel zu beschädigen. Der Auf-
bau des Laserapplikators aus Standardkomponenten limitierte die Integration der OCT-Bildgebung
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insofern, dass die Strahlengänge der OCT und des Lasers nicht vollständig überlagert werden konn-
ten. Dies schließt bisher eine Echtzeit-Bildgebung durch die OCT während des Laserprozesses aus,
da zwischen der Anwendung der Laserapplikation und der OCT-Bildgebung durch das Einbringen
eines Spiegels in den Strahlengang gewählt werden muss. Eine eigenständige Entwicklung des Scan-
kopfes und der OCT-Einheit würde diese kombinieren und die Einkopplung so gestalten, dass beide
Anwendungen parallel betrieben werden können. Bei der Verwendung der Operationsanlage inner-
halb der Tierstudie zeigte sich, dass zukünftig eine zusätzliche Bildgebung wünschenswert wäre, die
es ermöglicht, während des Fixationsvorgangs der Saugmaske die Lage des Auges zu kontrollieren.
Besonders am Tiermodell, bei dem keine Ruhigstellung des Auges auf einen Fixationspunkt während
der Fixierung erfolgen kann und reflexartige Bewegungen des Tierauges auftreten können, würde sich
die Positionierung des Auges unterhalb der Saugmaske verbessern.
Die kontrollierte Ansteuerung der 3D-Ablenkeinheit des Laserapplikators ist im Rahmen der elek-
tronischen Komponenten ausgereizt worden. Die Steuerkarte, die die Servotreiber der Galvanometer-
spiegel ansteuert, verarbeitet die vorgegebenen Bewegungskoordinaten mit einer Taktfrequenz von
100 kHz und bietet keine Abfrage der Ist-Position der Scannerspiegel. Die Laserpulse des 100 kHz
Lasersystems können somit nur indirekt mit der Scanbewegung synchronisiert werden. Zudem ist es
bei Pulswiederholfrequenzen von mehreren 10 kHz nicht mehr möglich, exakte Koordinaten mit dem
Galvanometerscanner anzufahren, um dort einen Puls zu applizieren. Die Pulsapplikation muss in
einer gleichförmigen Bewegung der Spiegel erfolgen, da die Beschleunigung aus der Ruhelage der
Galvanometerspiegel nicht ausreichend hoch ist. Die Programmierung der Ansteuerung stellte sich
unter diesen Voraussetzungen als äußerst komplex heraus, weil die genaue Scanbewegung mit dem
Dazuschalten der Laserstrahlung bei Erreichen der gleichförmigen Bewegung experimentell verifi-
ziert werden musste und nicht über die Ist-Position und die Geschwindigkeit der Spiegel ausgelesen
werden konnte. Eine Variation des Schnittmusters ist so nur unter großem zeitlichen Aufwand mög-
lich, da die Ansteuerungsverzögerungen für jeden Spiegel jeweils neu experimentell bestimmt und
gesetzt werden müssen. Ein Galvanometerscanner, dessen Ist-Position und Geschwindigkeit durch
die Software auslesbar ist, würde die Ansteuerung der 3D-Ablenkeinheit stark vereinfachen und muss
in einem zukünftigen Prototypen vorhanden sein.
Diese eingeschränkte Möglichkeit limitiert auch die Abfolge des Scanalgorithmus’. So kann das
bewährte Verfahren des doppelten Abrasterns der Scanstruktur mit doppeltem Spotabstand [Hei01,
Rip07] nicht verwendet werden, weil die genaue Ansteuerung einzelner Positionen nicht mehr mög-
lich ist. Das hat zur Folge, dass benachbarte Pulse auch im direkten Anschluss hintereinander ap-
pliziert werden und sich somit untereinander beeinflussen können. Dies führt, wie in dieser Arbeit
gezeigt, zu einem äußerst schmalen Prozessfenster, da sehr nah an der Schwelle zum LIOB gearbeitet
werden muss, um eine Wechselwirkung der Pulse untereinander zu unterdrücken. Wird eine zu hohe
Pulsenergie und der räumliche Pulsabstand zu gering gewählt, können sich die verbleibenden Gasbla-
sen verbinden und verhältnismäßig große Blasen bilden, die eine gleichförmige präzise Schnittfläche
verhindern. Andererseits darf die Pulsenergie auch nicht zu gering gewählt werden, da dann zwar
eine optisch feststellbare Veränderung (Brechungsindexänderung) des Linsengewebes, jedoch keine
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Gewebetrennung auftritt. Dieser Umstand konnte sehr deutlich über die Analyse der Schnittflächen
mit einem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop gezeigt werden, lässt sich jedoch auch experimen-
tell über eine erhöhte Flexibilität nachweisen. Die detaillierte Darstellung der Mikroschnitte mit dem
konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop bietet sich als vielversprechendes Analysegerät für die Ap-
plikation der Schnitte an. Wäre es möglich, den bisher für die Darstellung der Hornhaut optimierten
Scanbereich zukünftig für die Linse anzupassen, stellt das konfokale Laser-Scanning-Verfahren eine
zusätzliche Option oder gar einen Ersatz für die OCT-Bildgebung in der Operationsanlage dar. Sollte
die konfokale Technik die OCT ersetzen, muss jedoch auch sichergestellt werden, dass neben der
Detaildarstellung der einzelnen Fasern auch eine einfache Übersichtsdarstellung der Vorderkammer
zur Kontrolle der Lage der Linse gewährleistet ist.
Die erstmals am Kaninchenmodell durchgeführte Wundheilungsverlaufsstudie (siehe Kapitel 6) zeig-
te, dass präzise fs-Lentotomie-Schnitte in die Linse eingebracht werden konnten. Besonderes Augen-
merk der Studie war die Entwicklung einer Katarakt nach dem Applizieren der Mikroschnitte. Das
Linsengewebe ist sehr empfindlich gegenüber Störungen von außen; so reicht eine kleine Verletzung
des Kapselsacks aus, um eine Eintrübung der Linse in dieser Region zu verursachen [Brw96]. Wer-
den durch die Mikroschnitte viele Fasern im Inneren der Linse getrennt, liegt die Annahme nahe,
dass auch durch diese Verletzungen eine Katarakt ausgelöst wird. Die bis zu 6-monatigen Nachun-
tersuchungen der Kaninchen zeigten jedoch sowohl in der Untersuchung mit einer Scheimpflugka-
mera als auch bei der histophatologischen Untersuchung keine Hinweise auf eine Entstehung einer
Katarakt. Das Kaninchenauge bzw. die Linse ist ein akzeptiertes Modell für die Entwicklung von
Katarakten [Pri64, Hoc92]. Eine 100 %ige Sicherheit bezüglich des Übertragens auf den Menschen
gibt es allerdings nicht. Die zusätzliche Untersuchung der Netzhautsicherheit bei der fs-Lentotomie
am Kaninchen zeigte keinerlei Anzeichen einer Strahlungsschädigung des Augenhintergrundes. Für
das menschliche Auge sinkt die potentielle Gefahr einer thermischen Netzhautschädigung nochmals
um etwa einen Faktor 4 aufgrund des größeren Durchmessers des Bulbus und den somit geringeren
Intensitäten am Augenhintergrund.
Zusammenfassend konnte in der vorliegenden Dissertation die Machbarkeit des Verfahrens der fs-
Lentotomie in vitro, in vivo und am FEM-Modell gezeigt werden. Durch die Laserschnitte gewinnt
das Gewebe von humanen presbyopen Linsen wieder an Flexibilität und eine dynamische Akkom-
modation erscheint wieder möglich. Zudem treten entgegen aller Prognosen durch die Laserschnitte
innerhalb von 6 Monaten keine krankhaften Veränderungen oder Schädigungen in Linse und Netzhaut
auf. Grundsätzlich stützt sich der Therapieansatz jedoch darauf, dass der Akkommodationsapparat,
wie der Ziliarmuskel, die Zonulafasern und die Linsenkapsel ausreichend lange aktiv und elastisch
verbleiben, um die Kontraktion der Linse zu bewirken. Wie in Kapitel 3 ausführlich diskutiert, ist
die Entwicklung der Presbyopie und insbesondere die Interaktion der altersbedingten Veränderun-
gen des Akkommodationsapparates noch nicht vollständig geklärt. So gibt es durchaus Arbeiten,
die den Erhalt der Ziliarmuskelkraft und den Elastizitätserhalt der Zonulafaser und des Kapselsacks
zum Teil anzweifeln oder ihm widersprechen. Letztendlich kann nur eine in vivo Anwendung der fs-
Lentotomie an presbyopen humanen Linsen zeigen, ob das Verfahren die Akkommodationsamplitude
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wieder herstellen kann. Sollte keine erhöhte Akkommodation in zukünftigen in vivo Untersuchungen
und klinischen Studien auftreten, hat die Anwendung der fs-Lentotomie gezeigt, dass nicht allein die
Sklerosierung der Linse für den Verlust der Akkommodation verantwortlich ist und trägt somit einen
weiteren Sachverhalt zur Beschreibung der Presbyopieentwicklung bei. Ausgehend davon müssten
in diesem Fall auch die anderen Behandlungsansätze, die einen Erhalt der Funktionalität des Ak-
kommodationsapparates voraussetzen, wie die akkommodative IOL und der Phakoersatz, überdacht
werden.
Mit Blick auf den von der Presbyopie betroffen Bevölkerungsanteil von über 80 % der über 50-
Jährigen, verspricht das fs-Lentotomie Verfahren zur Wiederherstellung der dynamischen Akkommo-
dation ein hohes Anwendungspotential. Die durchgeführten Untersuchungen konnten zeigen, dass die
neu entwickelte 100 kHz Laserapplikationseinheit zur Altersweitsichtigkeitsbehandlung ein schonen-
des, schnelles und präzises Werkzeug darstellt. Die Kopplung von OCT-Bildgebung und fs-Laser er-
möglicht dabei erstmals eine kontrollierte Schnittführung („Sehendes Skalpell“) in einer ophthalmo-
chirurgischen Anwendung. Die instantane Dickenzunahme der Linsen nach der fs-Lentotomie in
einen stärker nah-akkommodierten Zustand aufgrund der erhöhten Flexibilität und das Ausbleiben
einer Kataraktentwicklung entgegen aller Vorhersagen bestätigen den Erfolg des fs-Lentotomie-Kon-
zepts zur Behandlung der Altersweitsichtigkeit. Insbesondere wurden hier die Grundlagen für einen
erfolgreichen medizinischen Einsatz gelegt, so dass eine zukünftige klinische Anwendung der fs-
Lentotomie möglich ist.
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A Linsenmodell nach Burd
In Abbildung A.1 ist die Geometrie des Linsenmodells nach Burd et al. [Bur02] für die durchgeführ-
ten FEM-Simulationen dargestellt. Das Modell setzt die Linsenkontur aus drei Elementen zusammen.
Im zentralen Bereich besitzt die Kontur definierte Krümmungsradien, die am Punkt xap bzw. xpp in
die peripheren Bereiche der Linse mit verändertem Krümmungsradius übergehen. Die Endkappen
sind aufgrund der Unzugänglichkeit durch die Abschattung der Iris unbekannt und wurden extra-
poliert. Das Linsenvolumen wird in drei Zonen unterteilt. Die Kapsel umschließt den Linsenkortex,
in dessen Mitte sich der Linsenkern befindet. Die Zonulafasern werden im Modell als drei Bündel
dargestellt. Tabelle A.1 fasst alle Zahlenwerte der Dimensionen zusammen.
TABELLE A.1: Geometrische Daten des Linsenmodells nach Burd et al. [Bur02]
Dimension Wert Quelle
Linsenradius l 4,314 mm [Str99]
Ziliarkörperradius lz 6,474 mm [Str99]
A-p Linsendicke d 4,13 mm [Bro73]
Anteriorer Krümmungsradius ra 6,5 mm [Bro73]
Posteriorer Krümmungsradius rp 5,3 mm [Bro73]
Peripherer anteriorer Krümmungsradius rap 25,2 mm [Bro73]
Übergang zum pheripheren anterioren Krümmungsradius xap 2,8 mm [Bro73]
Peripherer posteriorer Krümmungsradius rpp 2,2 mm [Bro73]
Übergang zum pheripheren posterioren Krümmungsradius xpp 2,4 mm [Bro73]
Winkel der anterioren Endkappe Θa 63○ [Fin37]
Winkel der posterioren Endkappe Θp 37○ [Fin37]
Kapseldicke Polynom 5. Ordnung [Fis72]
Linsenkerndicke dk 2,68 mm [Bro73]
Position des Zonulafaseransatzpunktes xz 0,391 mm [Far79]
Radiale Bewegung des Ziliarkörperansatzpunktes δ 0,361 mm [Str99]
Äquatorialer Durchmesser des Linsenkerns lk 2,85 mm [Bro73]
Offset des Linsenkerns vom Linäquator ∆ 0,512 mm [Fin37]
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ABBILDUNG A.1: Kontur der Linsengeometrie nach Burd et al. [Bur02]
B Anfertigung der histologischen Schnitte
Die Anfertigung der histologischen Schnitte erfolgt im Institut für Pathologie der Tierärztlichen
Hochschule Hannover. Die Kaninchenaugen werden nach der Enukleation zur Fixierung für 3 Tage
in Paraformaldehyd- (4 %) Glutaraldehyd (2,5 %)-Lösung in gepufferter Cacodylat-Lösung gegeben.
Die Einbettung der Bulbi und Linse erfolgt im Anschluss an die Fixierung getrennt.
Histologien der Linsen
Bevor die Einbettung in TECHNOVIT R© 7100 erfolgt, werden die Linsen mittig halbiert für 20 Stun-
den in einem 0,1 mmoll Cacodylatpuffer (pH-Wert 7,2) gespült. Anschließend werden die Präparate
über 8 Stunden in einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert. Die Einbettung der Linsen erfolgt
in Hydroxyethlmethacrylat (TECHNOVIT R© 7100, KULZER, Wehrheim) nach den Empfehlungen des
Herstellers.
Nach Abschluß der Entwässerung werden die Präparate zur Präinfiltration in eine Lösung gegeben,
die zu gleichen Teilen aus TECHNOVIT R© 7100 Basislösung und 96 %igem Ethanol besteht. Nach 16
stündigem Einwirken wird die Präinfiltrationslösung gegen das Infiltrationsmedium augetauscht. Für
die Infiltrationslösung wird 1 g TECHNOVIT R© Härter I in 100 ml TECHNOVIT R© 7100 Basislösung
gelöst. Der Infiltrationsvorgang dauert weitere 48 Stunden. Für die weitere Polymerisation werden je
30 ml des Infiltrationsmediums mit 1,7 ml TECHNOVIT R© 7100 Härter II gemischt und die Präparate
einzeln in entsprechenden Plastikformen darin eingebettet. Ein regelmäßiges Aushärten wird erreicht
indem die Präparate zunächst für 24 Stunden bei 4°C aufbewahrt werden. Die weitere Polymerisation
erfolgt für 48 Stunden bei Raumtemperatur. Abschließend werden die Proben mit TECHNOVIT R©
3040 aufgeblockt und die Plastikformen entfernt.
Während des gesamten Polimerisationsprozesses werden die Proben bei jedem Wechsel der Lösung
unter Verwendung einer Wasserstrahlpumpe 5 Minuten bei maximal 200 mbar entgast.
Aus den in TECHNOVIT R© 7100 eingebetteten Linsenpräparaten werden mit einem Rotationsmikro-
tom (Modell 2050, Leica Microsystems, Wien, Österreich) 1-3 µm dicke Schnitte hergestellt. Nach
dem Aufziehen der Schnitte auf einen Objektträger trocknen die Präparate auf einer 50°C warmen
Heizplatte.
Zur besseren Darstellung des sonst transparenten Linsengewebes werden die Schnitte mit Toluidin-
blau gefärbt. Die Färbung erfolgt für 15 Minuten in 0,1 %iger wässriger Toluidinblau-Lösung bei
60°C. Überfüssiger Farbstoff wird mit destiliertem Wasser ausgespült bis sich keine Farbwolken mehr
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aus dem Präparat lösen. Zur stärkeren Differenzierung werden die Schnitte kurz in 70 %igem Alkohol
getaucht und anschließend nochmals mit destiliertem Wasser gespült. Nach dem erneuten Trocknen
auf einer Heizplatte werden die Schnitte mit Corbitbalsam eingedeckt.
Histologien der Netzhaut
Nach der Fixation werden die Augen halbiert und nach Entfernung der Linsen in Paraffin eingebettet.
Für die histologischen Untersuchungen werden von den Paraffinblöcken 2-3 µm dicke Serienschnitte
mit Hilfe eines Rotationsmikrotoms hergestellt. Die Lagerung der Schnitte erfolgt bei Raumtempe-
ratur. Von jedem Block wird jeweils ein Schnitt maschinell in einem Färbeautomaten (SHANDON
24-3 VARISTAIN R©, THERMO ELECTRON GMBH) mit Hämatoxylin-Eosin (HE) gefärbt und danach
eingedeckt (Objektträger-Eindeckautomat PROMOUNTER RCM 2000).
Die Hämatoxylin-Eosin-Färbung ist eine Übersichtsfärbung, bei der die Zellkerne eine blauviolette
und das Zytoplasma eine rosarote Farbe annehmen. Vor der Färbung müssen die Präparate frei von
Paraffin sein. Um das Paraffin zu entfernen, werden die Schnitte in Roticlear oder Xylolm gegeben. Es
schließen sich eine absteigende Alkoholreihe mit zunehmender Hydrophile, eine Spülung mit destil-
liertem Wasser und die 15-minütige Färbung der entparaffinierten Schnitte in einer Hämalaun-Lösung
nach Mayer an. Für die Hämalaunlösung wird 1 g Hämatoxylin in 1000 ml destilliertemWasser gelöst.
Es werden dann 0,2 g Natriumjodat und 50 g chemisch reines Kalilaun (Kaliumaluminiumsulfat-12-
hydrat) hinzugefügt und das Ganze erwärmt. Nach dem Erkalten werden 50 g Chloralhydrat und 1 g
kristallisierte Zitronensäure dazugegeben. Zum Beseitigen des überschüssigen Farbstoffs zum Bläu-
en (Farbumschlag von violett nach blau) werden die Proben 20 Minuten in Leitungswasser gespült.
Abschließend erfolgt eine weitere Färbung in 1 %iger Eosinlösung Das Eosin wird 1 %ig in destillier-
tem warmen Wasser gelöst und nach dem Erkalten filtriert. Zum Färben werden auf 100 ml 1 %iges
Eosin abschließend 2 Tropfen Eisessig gegeben [Bru88].
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